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68Ga-PSMA-11 Radiotracer, der an PSMA bindet
68Ga-PSMA-Fluo Fluoreszierende Variante des 68Ga-PSMA-11
AR Augmented Reality, erweiterte Realität
CT Computertomografie
FRE Fiducial Registration Error
FVE Fiducial Visualization Error




PSMA Prostataspezifisches Membranantigen, das in erhöhter
Konzentration in Prostatakrebszellen vorkommt
SLN Sentinel-Lymphknoten, Wächterlymphknoten
SPECT Single Photon Emission Computer Tomography,
Einzelphotonen-Emissionscomputertomografie
TVE Target Visualization Error
Vex Index der Ex-vivo-Versuche
Vin Index der In-vivo-Versuche
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In den letzten Jahren gab es in der Chirurgie einen Paradigmenwechsel von offe-
nen Eingriffen hin zu minimalinvasiven, laparoskopischen Behandlungen. Bei sol-
chen Operationen wird der Eingriff durch kleine Einschnitte im Bauchraum geführt
und die Operationsszene durch eine Stabkamera – dem sogenannten Laparoskop –
aufgenommen und auf Bildschirme übertragen. Dadurch ist ein Öffnen des gesam-
ten Bauchraums nicht mehr notwendig. Besonders in der Urologie werden immer
häufiger minimalinvasive Eingriffe den offenen Operationen vorgezogen. Minimalin-
vasive Eingriffe eröffnen viele Chancen zur Verbesserung der Behandlung, bringen
allerdings auch viele neue Probleme hervor, die den Chirurginnen und Chirurgen die
Arbeit erschweren. [77, 95, 192]
Minimalinvasive Eingriffe haben den Vorteil, dass die Wunden deutlich kleiner
sind, somit schneller verheilen und weniger Schmerzen verursachen. Dafür werden
dem Chirurgen oder der Chirurgin höhere Leistungen abverlangt, da das Sichtfeld
eingeschränkt ist, die Instrumentennavigation schwieriger ist und der Tastsinn ent-
fällt. Wichtig und zugleich schwierig ist bei der Laparoskopie vor allem, Risikostruk-
turen wie Nerven und Gefäße zu erkennen um diese nicht zu verletzen, und die
Strukturen zu finden, die entfernt werden müssen, wie zum Beispiel Tumorgewebe.
[69, 77, 124, 161, 197]
Obwohl viele dieser Strukturen bereits durch präoperative Daten wie zum Beispiel
einer Computertomografie (CT) oder Magnetresonanztomografie (MRT) diagnosti-
ziert und in diesen Daten beispielsweise die Tumorgrenzen eingezeichnet werden
können, ist es äußerst schwierig, diese intraoperativ wiederzufinden. Tumorgewebe
ist mit dem bloßen Auge kaum oder gar nicht von gesundem Gewebe zu unterschei-
den. Zusätzlich können Risikostrukturen teilweise oder ganz von anderem Gewebe
verdeckt sein. Bislang ist es die Aufgabe des Chirurgen oder der Chirurgin, sich
vorzustellen, wo tiefer liegende, verdeckte oder nicht sichtbare Strukturen liegen.
Das erfordert viel Erfahrung und birgt ein Risiko für Patientinnen und Patienten,
deren Heilungschancen am größten sind, wenn kein Tumorgewebe übersehen wird
und keine Nerven und Gefäße verletzt werden. [22, 77, 125, 169]
Um die Orientierung intraoperativ zu erleichtern, können Methoden der erweiter-
ten Realität (Augmented Reality, AR) eingesetzt werden, indem zusätzliche Infor-
mationen, wie zum Beispiel die präoperativen Bilddaten, in das laparoskopische Bild
eingeblendet werden (siehe Abbildung 1.1). Um diese präoperativen Daten an der
richtigen Stelle einzublenden, muss eine geometrische Transformation für die Daten
gefunden werden, um sie zu drehen, zu verschieben und gegebenenfalls zu verfor-
men, bis die Darstellung der präoperativen Daten zum laparoskopischen Bild passt.
Diesen Vorgang bezeichnet man als Registrierung. [122, 154, 161]
Es gibt viele Möglichkeiten, um prä- oder intraoperative Daten zum Laparoskop-
bild zu registrieren. Die Ansätze, die in der Laparoskopie bislang an Patientinnen
und Patienten zum Einsatz kamen, basieren auf manueller Interaktion, dem Einsatz
von Trackingsystemen, der Detektion anatomischer Strukturen und/oder auf der
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Abbildung 1.1: Einblendungen von nicht sichtbaren Strukturen könnten die Arbeit
von Chirurginnen und Chirurgen deutlich erleichtern. Links ist eine
typische laparoskopische Aufnahme gezeigt, im rechten Bild hat ein
Chirurg relevante Strukturen eingezeichnet. So könnten laparosko-
pische Eingriffe in Zukunft aussehen, um die intraoperative Orien-
tierung zu erleichtern.
Bildquelle: Mit freundlicher Erlaubnis von Tobias Simpfendörfer.
Verwendung künstlicher Marker. [22]
Falls z.B. ein präoperatives CT zu einem Laparoskopbild registriert werden soll,
werden in vielen der Ansätze, die bereits am Menschen eingesetzt wurden, inter-
aktive Lösungen verfolgt. Dazu kann das CT entweder durch einen Chirurgen oder
eine Chirurgin manuell verschoben und gedreht werden, oder es werden markan-
te Punkte sowohl im Laparoskopbild als auch im CT markiert, anhand derer eine
Transformation berechnet werden kann. Diese Methoden erfordern allerdings viel
Interaktion und unterbrechen daher den Arbeitsablauf oder erfordern zusätzliches
Personal zur Assistenz. Außerdem können diese Methoden meist nur zu einer initi-
alen Registrierung verwendet werden. Das heißt, dass die Daten nicht in Echtzeit
aktualisiert werden, falls sich Organe oder das Laparoskop bewegen. [136, 227]
Als Alternative zur interaktiven Registrierung können Trackingsysteme verwen-
det werden, um eine Transformation zwischen einem Laparoskop und am Patienten
angebrachten Markern zu bestimmen, um so das CT zum Patienten zu registrieren.
Durch Trackingsysteme können auch bewegliche Geräte wie eine Ultraschallsonde
zum Laparoskop registriert werden, um das Ultraschallbild im Laparoskopbild ein-
zublenden. Der Einsatz von Trackingsystemen unterbricht nicht unbedingt den Ar-
beitsablauf, hat aber den Nachteil, dass Trackingsysteme oft viel Platz im Operati-
onssaal einnehmen und teilweise eine aufwändige Kalibrierung nötig ist. Außerdem
sind sie recht anfällig für Störungen, wenn z.B. die Sicht des Trackinggeräts auf
optische Marker verdeckt ist oder die Lokalisierung elektromagnetischer Sensoren
durch Metallgegenstände gestört wird. [67, 109]
Oft werden zur Registrierung auch künstliche Marker oder anatomische Struktu-
ren verwendet, die in mehreren Bildgebungsmodalitäten lokalisiert werden können.
Daraus kann eine Transformation zwischen den Bildgebungsmodalitäten berechnet
11
1 Einleitung
werden. Ein Ansatz, der vor einigen Jahren am Deutschen Krebsforschungszentrum
entwickelt wurde, verwendet künstliche Nadelmarker, die auf dem Organ angebracht,
in einem CT und im laparoskopischen Video detektiert und so zur Registrierung ge-
nutzt werden. Allerdings unterbricht das Anbringen der Marker den Arbeitsablauf
und verletzt das Organ. Zusätzlich können die Marker schlecht detektiert werden,
wenn sie von Blut, Rauch oder Gewebe verdeckt sind. Das liegt vor allem an der
Wellenlänge des sichtbaren Lichts, denn es wird von Blut, Rauch und Gewebe ab-
sorbiert oder gestreut, sodass darunterliegende Marker oder Strukturen nicht mehr
detektiert werden können. [15, 17, 137, 206, 226]
Intraoperative Registrierungsmethoden müssen für einen klinischen Einsatz vielen
Anforderungen genügen. Die wichtigsten Anforderungen sind, dass sie
1. zuverlässig, akkurat und in Echtzeit funktionieren und
2. sich einfach in den Ablauf der Operation integrieren lassen.
Da keine intraoperative Registrierungsmethode in der Laparoskopie bisher beide
Anforderungen erfüllt, kommt auch noch keine im klinischen Alltag – außerhalb der
Forschung – zum Einsatz. [22, 77, 122, 125, 133, 157, 170, 205]
Zielsetzung
Das Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung eines robusten Ansatzes, der erstmalig
nahinfrarote (NIR) Marker zur intraoperativen Registrierung in der Laparoskopie
verwendet.
Dieser Ansatz basiert auf neuen NIR Markern, die sowohl in einem PET oder CT
als auch intraoperativ über Fluoreszenz zu sehen sind. Je nach Anwendungsgebiet
sollen diese Marker aufgeklebt werden oder spezifisch an relevante Strukturen bin-
den, um darüber präoperative Daten zum Laparoskopbild zu registrieren. Abbildung
1.2 zeigt das Grundprinzip des neuen Ansatzes.
Er soll die Nachteile der bisherigen Registrierungsmethoden überwinden, um einen
klinischen Transfer zu ermöglichen. Die genannten Anforderungen dafür sollen fol-
gendermaßen umgesetzt werden und so die folgenden Vorteile im Vergleich zu bis-
herigen Methoden bieten:
1. Gesteigerte Robustheit:
Um die Registrierung zuverlässiger zu machen, soll die Detektion der Mar-
ker im Vergleich zu Nadelmarkern verbessert werden. Dazu soll NIR Licht
verwendet werden. Dieses wird im menschlichen Körper wesentlich weniger
gestreut oder absorbiert und sollte deshalb auch bei Verdeckung besser de-
tektiert werden können. Deswegen werden bereits in anderen Bereichen NIR
fluoreszierende Farbstoffe verwendet, um zum Beispiel tiefer liegende Gefäße
oder Lymphbahnen einzufärben und so sichtbar zu machen, obwohl sie ver-
deckt sind. [202, 231]
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Durch die Verwendung von NIR Fluoreszenz soll die Registrierung durch Ver-
deckung von Rauch, Blut oder Gewebe deutlich weniger gestört werden, um
so zuverlässig, akkurat und in Echtzeit die gewünschten Informationen anzu-
zeigen.
2. Verbesserte Integration in den Arbeitsablauf:
Wenn statt künstlicher Marker anatomische Strukturen zur Registrierung ver-
wendet werden, wird der chirurgische Arbeitsablauf nicht durch das Anbringen
oder Entfernen der Marker unterbrochen. Anatomische Landmarken sind al-
lerdings schwer zu detektieren und im Laparoskopbild nicht robust gegenüber
Verdeckung. Spezifisch bindende Marker können anatomische Strukturen in
bestimmten Bildgebungsmodalitäten deutlich sichtbar machen. Ein Beispiel
dafür ist der Radiotracer 68Ga-PSMA-11, der spezifisch an Prostatakrebszel-
len bindet und über das radioaktive Gallium in einer Positronen-Emissions-
Tomografie (PET) sichtbar ist. Er wird bislang aber nur zur präoperativen
Bildgebung verwendet und ist nicht im Laparoskopbild sichtbar. [59]
Beispielhaft soll nun ein Konzept zur Registrierung mit fluoreszierenden, spe-
zifisch bindenden Markern für die Prostatektomie entwickelt werden. Hier soll
eine fluoreszierende Variante des Radiotracers 68Ga-PSMA-11 zum Einsatz
kommen, die durch eine einfache Injektion verabreicht wird.
Als Anwendungsbeispiel für das neue Registrierungskonzept steht neben der Pro-
statektomie noch ein weiterer Eingriff der Urologie im Fokus: die partielle Nephrek-
tomie.
Wissenschaftlicher Beitrag
Im Rahmen dieser Doktorarbeit wurde ein neues Konzept zur robusten intraope-
rativen Registrierung entwickelt und es wurden mehrere Ex- und In-vivo-Versuche
durchgeführt, um die Anwendbarkeit des Konzepts in der Nephrektomie und Pro-
statektomie zu untersuchen. Im Folgenden wird der wissenschaftliche Beitrag dieser
Arbeit erläutert.
Konzept zur Registrierung mit nahinfraroter Fluoreszenz
Das Konzept zur intraoperativen Registrierung mit NIR Fluoreszenz wurde als Pa-
tent (Maier-Hein, Wild und Teber [B4]) angemeldet.
Das neue Konzept zur intraoperativen Registrierung basiert auf fluoreszierenden
Markern, die sowohl mit präoperativen Bildgebungsmodalitäten (z.B. CT, PET) als
auch intraoperativ durch Fluoreszenz zu sehen sind. Das Fluoreszenzsignal kann da-
zu verwendet werden, die verschiedenen Daten – dreidimensionale (3D) präoperative
Bilddaten und das laparoskopische Videobild – zueinander zu registrieren.
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1 Einleitung
Abbildung 1.2: Grundprinzip des neuen Ansatzes zur intraoperativen Registrierung
mit NIR fluoreszierenden Markern. In der ersten Zeile sind die Schrit-
te vor dem eigentlichen Eingriff gezeigt: Fluoreszierende Marker, die
auch in einem CT oder PET detektiert werden können, werden her-
gestellt und je nach Anwendung auf dem Organ aufgeklebt oder
injiziert, falls die Marker spezifisch an eine Zielstruktur binden. Die
3D-Position der Marker relativ zu relevanten Strukturen wird durch
ein CT oder PET bestimmt. In der zweiten Zeile sind die intraopera-
tiven Schritte gezeigt. Zuerst wird das Organ mit den angebrachten
Markern durch ein Laparoskop gefilmt und die Fluoreszenz im Lapa-
roskopbild detektiert, um die 2D-Position der Marker zu bestimmen.
Anhand der 2D- und 3D-Positionen kann die Position des Laparo-
skops relativ zu relevanten Strukturen geschätzt werden, um diese
im Laparoskopbild einblenden zu können.
Bildquelle: Angelehnt an [A2], mit Erlaubnis von Springer.
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Anwendung in der Nephrektomie
Die Ergebnisse zur Anwendung in der Nephrektomie wurden in Wild et al. [A3], Wild
et al. [A2] und Stenau et al. [A1] veröffentlicht.
Für eine Anwendung in der Nephrektomie wurden fluoreszierende Marker ent-
wickelt, die hauptsächlich aus Indocyaningrün (ICG) bestehen und auf das Organ
aufgeklebt werden. In Ex-vivo-Experimenten sowie In-vivo-Tierversuchen wurde de-
ren Eignung zur Registrierung untersucht. Die Tierversuche wurden in Kooperation
mit Ärzten der Universitätsklinik Heidelberg durchgeführt.
Anwendung in der Prostatektomie
Erste Ergebnisse zur Entwicklung eines fluoreszierenden Radiotracers für die Pro-
statektomie wurden in Zusammenarbeit mit Baranski et al. [B1, B2] veröffentlicht.
Im Rahmen eines Forschungsprojekts, zu dem auch diese Doktorarbeit gehört,
wurde von der Abteilung für Radiopharmazeutische Chemie am Deutschen Krebs-
forschungszentrum eine fluoreszierende Variante des Radiotracers 68Ga-PSMA-11
entwickelt. In dieser Arbeit wird ein Konzept zur Computer-assistierten fluores-
zenzgestützten Chirurgie in der Prostatektomie entwickelt und erste Versuche zur
Machbarkeit durchgeführt. Außerdem werden klinische Anwendungsmöglichkeiten
ausführlich diskutiert.
Gliederung
Im folgenden Kapitel 2 werden die wichtigsten Grundlagen erläutert, die zum Ver-
ständnis dieser Arbeit notwendig sind. Dabei geht es um eine Einführung in die
Themen Laparoskopie, Fluoreszenz und ICG, den Radiotracer 68Ga-PSMA-11 und
AR in der Laparoskopie. Das nächste Kapitel 3 widmet sich dem Stand der For-
schung und stellt die aktuellen Registrierungsmethoden in der Laparoskopie vor.
Die folgenden vier Kapitel beinhalten den Hauptbeitrag dieser Doktorarbeit: In
Kapitel 4 wird der Ansatz zur fluoreszenzgestützten intraoperativen Navigation und
deren Anwendung in der partiellen Nephrektomie bzw. der Prostatektomie erklärt.
Die Entwicklung der Marker für die Nephrektomie und deren physikalische Ei-
genschaften werden im Kapitel 5 vorgestellt und mehrere Ex-vivo-Experimente im
nächsten Kapitel 6 präsentiert, um die Machbarkeit einer Registrierung mit fluores-
zierenden Markern zu zeigen und die Robustheit der Registrierung zu analysieren.
Kapitel 7 stellt Simulationen zur Bestimmung einer geeigneten Markeranordnung
und erste In-vivo-Versuche in Hinblick auf eine klinische Anwendung vor.
Zum Schluss werden in Kapitel 8 alle Ergebnisse mit besonderem Fokus auf die
Umsetzung in der partiellen Nephrektomie bzw. Prostatektomie diskutiert und ein







Dieses Kapitel stellt die wichtigsten Grundlagen vor, die zum Verständnis des neuen
Ansatzes der Computer-assistierten Laparoskopie mit fluoreszierenden Markern not-
wendig sind. Dabei wird zuerst die Laparoskopie vorgestellt, wobei besonders auf die
robotergestützte Laparoskopie und zwei spezielle Anwendungsgebiete der Urologie,
die Nierenteilresektion und Prostatektomie, eingegangen wird.
Im Abschnitt über die Fluoreszenz werden neben den physikalischen Grundlagen
vor allem zwei Farbstoffe vorgestellt, die für die Registrierungsmethoden in dieser
Arbeit wichtig sind: ICG und bimodale Marker, die in mehreren Bildgebungsmoda-
litäten sichtbar sind.
Ein eigener Abschnitt widmet sich den Grundlagen des Radiotracers 68Ga-PSMA-
11, da das Konzept zur Registrierung in der Prostatektomie auf einer fluoreszieren-
den Variante von 68Ga-PSMA-11 basiert. Da dieser Radiotracer, der erst vor wenigen
Jahren entwickelt wurde, noch relativ unbekannt ist, werden die medizinischen und
chemischen Grundlagen von 68Ga-PSMA-11 kurz dargestellt.
Der letzte Abschnitt ist über die AR in der Laparoskopie und soll einen kurzen
Überblick geben, wie AR Systeme in der Laparoskopie zurzeit umgesetzt werden.
2.1 Laparoskopie
Die vorgestellten Grundlagen sind hauptsächlich den Lehrbüchern von Kirschniak
und Granderath [102] und Stolzenburg [213] entnommen.
2.1.1 Medizinische Grundlagen
Als Laparoskopie bezeichnet man einen minimalinvasiven Eingriff, bei dem Instru-
mente und eine Stabkamera, das sogenannte Laparoskop, durch mehrere kleine
Schnitte in den Bauchraum eingeführt werden, um so möglichst schonend eine Ope-
ration durchführen zu können.
Ablauf eines laparoskopischen Eingriffs Um Platz für die Navigation der Instru-
mente und das Sichtfeld des Laparoskops zu erhalten, wird der Bauchraum meist
durch ein Gas aufgebläht, das die Organe voneinander und von der Bauchdecke
trennt. Damit dieses Gas nicht wieder entweicht, sind die Schnitte in der Bachdecke
mit sogenannten Trokaren aus Metall oder Plastik verschlossen. Diese funktionieren
wie eine Schleuse, durch die Instrumente in den Bauchraum eingebracht und Gewe-
beproben entnommen werden können, die aber dicht schließen und so das Gas im
Bauchraum behalten (siehe Abbildung 2.1a). Für die Durchführung des Eingriffs ste-
hen verschiedene Instrumente wie Zangen, Scheren oder Absaugeeinrichtungen zur
Verfügung (siehe Abbildung 2.1b). Durch das Laparoskop (siehe Abbildung 2.1c)







Abbildung 2.1: Typische Geräte, die bei einer Laparoskopie zum Einsatz kommen.
Bildquelle: [34], nachgedruckt mit Erlaubnis von Springer.
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Die ersten laparoskopischen Eingriffe wurden Anfang des zwanzigsten Jahrhun-
derts noch mit sehr einfachen Mitteln durchgeführt. Seither hat sich die Technik der
Laparoskopie weiterentwickelt. Zum einen wurden die Laparoskope ständig verbes-
sert und mit neuster Kameratechnik ausgestattet, zum anderen wurden neue Ope-
rationstechniken entwickelt, wie zum Beispiel robotergestützte Laparoskopie oder
noch schonendere Eingriffe. Dazu zählen beispielsweise notes (engl. Natural Ori-
fice Transluminal Endoscopic Surgery, Endoskopische Operation durch natürliche
Öffnungen), bei der Gewebe durch „natürliche“ Öffnungen im Körper wie dem Rek-
tum oder der Vagina entfernt wird und somit die äußeren Wunden deutlich klei-
ner bleiben, oder less (engl. laparoendoscopic single-site surgery, Laparoskopische
Einzelzugangchirurgie), bei der alle Instrumente durch denselben Schnitt geführt
werden. [77, 102, 192]
Laparoskopie im Vergleich zu offenen Operationen Ein laparoskopischer Eingriff
hat im Vergleich zu offenen Operationen einige Vorteile. Den größten Vorteil haben
die Patientinnen und Patienten, da die Wunden bei einer Laparoskopie deutlich
kleiner sind, schneller verheilen und somit weniger Schmerzen verursachen. Vorteile
für den Chirurgen oder die Chirurgin entstehen dadurch, dass immer ein digitales
Bild mit dem Laparoskop aufgezeichnet wird, das viele Möglichkeiten der digitalen
Bildverarbeitung in der Medizin eröffnet. Außerdem sind in Laparoskopen Linsensys-
teme verbaut, die einfach eine Vergrößerung ermöglichen, was bei der Identifizierung
kleiner Strukturen hilft. [77]
Abgesehen von diesen Hilfestellungen sind Laparoskopien im Allgemeinen schwie-
riger durchzuführen als offene Operationen. Das liegt zum einen daran, dass kein
Tastsinn verwendet werden kann, um weiches von hartem Gewebe zu unterschei-
den oder den Puls zu fühlen. Die Hand-Auge-Koordination wird durch die Ver-
wendung laparoskopischer Instrumente erschwert. Außerdem stehen bei den meisten
Laparoskopiesystemen dem Operateur oder der Operateurin nur zweidimensionale
(2D) Bilder in einem eingeschränkten Sichtfeld zur Verfügung und die intraopera-
tive Orientierung ist schwieriger. Das führt zu einer häufigeren Fehlinterpretation
der sichtbaren Strukturen und somit zu häufigeren Verletzungen z.B. der Gallen-
gänge. Deshalb ist auch die Lernkurve bei laparoskopischen Einsätzen sehr steil1.
[69, 77, 161, 197, 209]
Robotergestützte Laparoskopie Vor allem in der Urologie werden oft Eingriffe
durch Operationsroboter durchgeführt. [151] Auch wenn sich in der Literatur und im
medizinischen Alltag der Begriff „Roboter“ durchgesetzt hat, so sei darauf hingewie-
sen, dass es sich dabei fast ausschließlich um Telemanipulationssysteme handelt, also
nicht um Roboter, die selbständig Bewegungen ausführen, sondern Maschinen, die
ferngesteuert Bewegungen des Operateurs auf Instrumente im Körper übertragen.




Im Jahr 1983 wurde der erste Roboter für medizinische Zwecke in Kanada im
Bereich der Orthopädie eingesetzt, es dauerte jedoch noch ungefähr zwanzig Jahre,
bis die Roboter da Vinci R© (Intuitive Surgical, Inc., Sunnyvale, Kalifornien, USA)
und zeus (Computer Motion, gehört jetzt zu Intuitive) in der Laparoskopie einge-
setzt wurden. Heute ist der da Vinci das einzige Robotersystem, das regelmäßig im
klinischen Alltag in der Laparoskopie verwendet wird. Da aber bald einige Patente
der Firma Intuitive auslaufen, werden in den nächsten Jahren einige alternative Te-
lemanipulationssysteme auf dem Markt erwartet. [18, 44, 99, 151, 191]
Das Da-Vinci-System besteht aus drei Hauptkomponenten: einer Konsole für den
Chirurgen oder die Chirurgin, mit dem der Roboter bedient wird, dem Patientenwa-
gen, an dem sich vier Roboterarme mit Instrumenten und dem Laparoskop befinden,
und einem Videowagen, der die Bild- und Datenübertragung zwischen Patientenwa-
gen und Chirurgenkonsole steuert und das Laparoskopbild auf einem zusätzlichen
Bildschirm anzeigt (siehe Abbildung 2.2a). Der Chirurg oder die Chirurgin sitzt an
der Konsole und schaut auf ein 3D-Bild, das mit einem Stereolaparoskop am Pati-
entenwagen aufgenommen wird. Die Bewegungen der Hände an der Konsole werden
dabei durch Griffe direkt auf die Instrumente oder das Laparoskop am Patienten-
wagen übertragen (siehe Abbildung 2.2b). [68]
(a) (b)
Abbildung 2.2: Der Da-Vinci-Operationsroboter. a) Konsole, Videowagen und Pa-
tientenwagen, b) Griffe zur Steuerung. Bildquelle: [78, 203], c©2017
Intuitive Surgical, Inc.
Dieses System hat einige Vorteile gegenüber der klassischen Laparoskopie:
• Das 3D-Bild in der Chirurgenkonsole ermöglicht eine Tiefenwahrnehmung im
Gegensatz zum 2D-Laparoskopbild.
• Die Instrumente des Da-Vinci-Roboters haben mehr Freiheitsgrade als klassi-
sche Laparoskopieinstrumente, was für mehr Bewegungsfreiheit sorgt.
21
2 Grundlagen
• Durch die Übersetzung der Handbewegungen wird ein mögliches Zittern der
Hand minimiert, außerdem werden die Bewegungen untersetzt, sodass feinere
Bewegungen und ein präziseres Sezieren möglich werden.
• Bei der klassischen Laparoskopie verläuft die Instrumentenbewegung entgegen
der Handbewegung, da die Instrumente durch die Trokare in ihrer Bewegungs-
freiheit eingeschränkt sind. Die direkte Übersetzung beim Da-Vinci-Roboter
und die Blickrichtung auf die Hände erleichtert die Hand-Auge-Koordination.
• Das Laparoskop wird vom Roboter gehalten. Das führt zu einem stabileren
Videobild ohne Zittern.
• Das Laparoskop kann durch den Roboter vom Chirurgen oder der Chirur-
gin selbst bewegt werden, statt von einem Assistenten oder einer Assistentin
bedient zu werden. Dadurch werden Missverständnissen zwischen den beiden
vermieden.
• Die Körperhaltung des Chirurgen oder der Chirurgin sind in der Konsole we-
sentlich ergonomischer als bei der klassischen Laparoskopie.
• Alle oben genannten Punkte erleichtern die Operation und ermöglichen eine
intuitive Bedienung des Roboters. Dadurch soll das Erlernen der Operations-
techniken erleichtert werden.
Des Weiteren berichten einige Studien von einem geringeren Blutverlust, kürze-
ren Krankenhausaufenthalten, weniger positiven Tumorrändern, geringerer Wahr-
scheinlichkeit für Urininkontinenz, höherer Wahrscheinlichkeit für den Erhalt der
Erektionsfähigkeit und weniger Komplikationen im Allgemeinen. Andere Studien
konnten allerdings keinerlei Unterschied zur klassischen Laparoskopie feststellen.
[68, 69, 76, 95, 192, 213]
Die Nachteile gegenüber der klassischen Laparoskopie sind vor allem die sehr
hohen Kosten sowohl bei der Anschaffung des Roboters als auch durch das Ver-
brauchsmaterial der Instrumente. Außerdem wird durch den Roboter keine Kraft
der Instrumente auf die Steuerungsgriffe übertragen, die Chirurgin oder der Chirurg
können also nicht fühlen, wie stark sie beispielsweise auf das Gewebe drücken oder
an Fäden ziehen. Auch wenn bei der klassischen Laparoskopie der Tastsinn bereits
entfallen ist, wird dort zumindest grob der Druck auf das Gewebe oder andere In-
strumente durch das Instrument übertragen, dies ist beim Da-Vinci-Roboter nicht
möglich. [68, 77, 192, 228]
Die Meinungen einiger befragter Chirurginnen und Chirurgen zu Robotern in der
Laparoskopie hängen stark vom Alter, der Klinik und dem betrachteten Eingriff ab.
Bei einigen medizinischen Anwendungen ist die Mehrheit der in einer Studie befrag-
ten Chirurginnen und Chirurgen unabhängig von Alter und Klinik der Meinung,
dass es keinen Vorteil von Robotern gegenüber der klassischen Laparoskopie gibt.
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Bei anderen Eingriffen wird in Kliniken, die bereits einen Roboter zur Verfügung
haben, dieser eher als der klassischen Laparoskopie überlegen eingeschätzt, wohin-
gegen in Kliniken ohne Roboter diesem meist keine Vorteile zugesprochen werden.
[90]
2.1.2 Laparoskopie in der Urologie
Das Fachgebiet der Urologie umfasst die harnbildenden und harnableitenden Organe
sowie die männlichen Geschlechtsorgane. [80] Ein Großteil der Eingriffe in der Urolo-
gie wird inzwischen laparoskopisch durchgeführt, wobei der Anteil robotergestützter
Operationen zunimmt, in der USA werden bereits 70% der Prostatapatienten robo-
tergestützt behandelt (Stand 2016). [69, 77, 95, 192]
Da in den folgenden Kapiteln auf Anwendungen in der Nierenteilresektion und
der Prostatektomie eingegangen wird, werden diese Therapieformen in den nächsten
beiden Abschnitten genauer beschrieben.
2.1.3 Nierenteilresektion
Eine Nierenteilresektion, auch partielle Nephrektomie genannt, bezeichnet die opera-
tive Entfernung eines Teils der Niere. In den letzten zwanzig Jahren hat sich in vielen
Kliniken bei kleineren Nierentumoren bis zu sieben Zentimetern eine Nierenteilre-
sektion gegenüber der radikalen Nephrektomie, also der vollständigen Entfernung
der Niere, durchgesetzt. [80]
Bei einer Nierenteilresektion wird zuerst der Teil der Niere identifiziert, der ent-
fernt werden soll, und eine Resektionslinie auf das Organ zur leichteren Orientierung
angezeichnet. Anschließend müssen die Gefäße gefunden und abgeklemmt werden,
die den zu entfernenden Teil durchbluten, um dieses Gewebe dann zu entnehmen.
Das größte Risiko dabei ist, Gefäße oder den Harnleiter zu verletzen. Außerdem
darf das gesunde Nierengewebe nicht zu lange (maximal 20 Minuten) vom Blutfluss
getrennt sein, weshalb eine partielle Nephrektomie sehr zügig durchgeführt werden
muss. Daher fordert eine Nierenteilresektion großes chirurgisches Können. [72, 194, 213]
2.1.4 Prostatektomie
Eine radikale Prostatektomie, also die vollständige Entfernung der Prostata, ist die
häufigste Therapieform bei Prostatakarzinomen. [80] Der anatomische Aufbau der
Prostata und der umgebenden Organe kann in Abbildung 2.3 betrachtet werden.
Die radikale Prostatektomie besteht meist aus zwei Schritten (siehe Abbildung
2.4): Zuerst wird die Prostata mit den Samenblasen entfernt. Dabei muss der Harn-
leiter wieder an die Blase angenäht werden (Anastomose). Anschließend werden alle
Lymphknoten in der Umgebung entfernt. Diesen Schritt bezeichnet man auch als
Lymphadenektomie, wobei besonders darauf geachtet werden muss, dass dabei keine
Nerven verletzt werden. [70, 80, 213]
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Abbildung 2.3: Anatomische Lage der Prostata. Bildquelle: [80], nachgedruckt mit
Erlaubnis von Springer.




Der Grund für die Lymphadenektomie ist, dass sich Krebszellen bevorzugt über
das Lymphsystem ausbreiten und befallene Lymphknoten zu einem Rückfall füh-
ren können. Die sogenannten Sentinel-Lymphknoten (engl. Sentinel Lymph Node,
SLN, auch Wächterlymphknoten) sind die ersten Lymphknoten des lymphatischen
Abflussgebietes und damit die ersten Lymphknoten, die von Tumorzellen befallen
werden, wenn der Tumor streut. [56, 126, 222]
Allerdings werden oft auch gesunde Lymphknoten entfernt, die für das Immun-
system des Patienten wichtig sind. Zusätzlich steigt das Risiko für Komplikatio-
nen, je mehr Lymphgewebe entfernt wird. Außerdem sind die räumlich am nächsten
gelegenen Lymphknoten nicht unbedingt die SLNs, weshalb die falschen Lymph-
knoten entfernt oder die entscheidenden übersehen werden können. Wie nützlich
eine Lymphadenektomie ist – abgesehen von der Feststellung und Einstufung der
Krebsausbreitung, wird in der Literatur kontrovers diskutiert: Zum einen profitieren
Patienten mit nur wenig befallenen Lymphknoten von deren Entfernung, während
andere Patienten ohne Metastasen in den Lymphknoten die Risiken und Nebenwir-
kungen in Kauf nehmen müssen. Da in der Praxis die Nachteile übersehener be-
fallener (maligner) Lymphknoten als schwerwiegender eingeschätzt werden als das
Fehlen gesunder (benigner) Lymphknoten, werden meist große Teile des Lymphge-
webes vorsorglich entfernt. [103, 126, 194, 246]
In Abschnitt 2.2.3 werden neuste Forschungsmethoden vorgestellt, um die SLNs
zu finden. Die bislang einzige Methode, um intraoperativ zwischen malignen und
benignen Lymphknoten zu unterscheiden, basiert auf radioaktiven Substanzen und
ist bislang nur in wenigen Patienten zu Forschungszwecken durchgeführt worden.
[131, 141, 200]
2.2 Fluoreszenz
Das neue Registrierungskonzept, das in dieser Arbeit vorgestellt wird, basiert auf
NIR fluoreszierenden Markern. Deshalb werden hier kurz die Grundlagen der Fluo-
reszenz erläutert.
Fluoreszenz beschreibt einen physikalischen Prozess, bei dem spontan Licht eines
angeregten Moleküls emittiert wird. Im Unterschied zur Phosphoreszenz dauert die
Zeit zwischen Anregung und Abregung bei der Fluoreszenz nur den Bruchteil einer
Sekunde. Bei dem in dieser Arbeit verwendeten Fluoreszenzfarbstoff ICG beträgt
diese Zeitspanne in Wasser ca. 0,1 ns, wobei diese Zeit auch von der chemischen
Umgebung abhängt. [71, 237, 238]
2.2.1 Physikalische Grundlagen
Die Fluoreszenz umschließt typischerweise drei Schritte (siehe Abbildung 2.5a):
1. Licht einer bestimmten Wellenlänge wird von einem Molekül absorbiert und
dadurch ein Elektron auf ein höheres Energieniveau angehoben. Hierbei muss
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die Energie des Photons der Energiedifferenz zwischen dem Grundzustand und
dem angeregten Energieniveau entsprechen.
2. Es folgt meist ein strahlungsfreier Übergang des angeregten Elektrons auf
ein niedrigeres Energieniveau, wobei die freiwerdende Energie zum Beispiel
in Wärme umgewandelt werden kann.
3. Zuletzt erfolgt die spontane Emission eines Photons, bei der das Molekül wie-
der in den Grundzustand übergeht.
Das freiwerdende Photon hat in der Regel weniger Energie als das absorbierte Pho-
ton, deshalb ist die Wellenlänge des emittierten Lichts größer als die des absorbierten
Lichts. Diese Verschiebung der Wellenlänge nennt man auch den Stokes-Shift (siehe
Abbildung 2.5b). Nur bei Mehrphotonenprozessen, bei denen die Energie zur An-
regung durch mehrere Photonen mit geringerer Energie aufsummiert wird, ist die
Anregungswellenlänge größer. Mehrphotonenprozesse spielen in der Medizin kaum
eine Rolle und finden hauptsächlich Anwendung in der Mikroskopie, da hierfür sehr
hohe Photonendichten erforderlich sind. [55, 232, 237]
(a) Jablonski-Diagramm (b) Stokes-Shift
Abbildung 2.5: Schematische Darstellung physikalischer Prozesse bei der Fluores-
zenz. Das Jablonski-Diagramm (a) zeigt verschiedene Energienive-
aus. Wird ein Elektron vom Grundniveau durch Absorption eines
Photons auf ein höheres Energieniveau angehoben, kann es zu ei-
nem strahlungsfreien Übergang auf ein niedrigeres Niveau gelangen.
Bei der Relaxion in den Grundzustand wird wieder Energie frei. Bei
der Fluoreszenz geschieht das durch die Emission eines Photons. Da
die Energie zum Anregen größer ist als die, die bei der Emission
des Photons frei wird, ist die Wellenlänge des absorbierten Photons
kleiner als die des emittierten. Diese Verschiebung der Wellenlänge
nennt man auch den Stokes-Shift (b).
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Die Höhe der Energieniveaus hängen von vielen Faktoren ab. Grundsätzlich wer-
den die Energieniveaus durch das Molekül festgelegt, das betrachtet wird, also durch
die Anzahl der Protonen, Neutronen und Elektronen. Diese Energieniveaus können
aber durch ihre Umgebung stark beeinflusst werden, z.B. durch veränderte Polari-
tät, den pH-Wert oder chemische Bindungen. Die Elektronen des fluoreszierenden
Moleküls können von anderen Molekülen in ihrer Umgebung unterschiedlich stark
angezogen oder abgestoßen werden, was zu einer Änderung des elektrischen Felds
und dadurch zu einer Verschiebung der Energieniveaus führt. Dadurch ändert sich
auch die Wellenlänge des absorbierten bzw. emittierten Lichts. [24, 45, 55, 232]
Allgemein muss auch beachtet werden, dass nicht alle Übergänge zwischen den
Energieniveaus quantenmechanisch möglich sind. Außerdem können Molekülstöße
die Fluoreszenzfähigkeit vermindern, da die Energie vom angeregten Niveau ver-
mehrt strahlungsfrei abgegeben wird. Deshalb kann sich die Intensität des Fluores-
zenzsignals desselben Farbstoffes in unterschiedlichen chemischen Lösungen stark
voneinander unterscheiden. [23, 24, 231]
2.2.2 Bildgebende Systeme für nahinfrarote Fluoreszenz
Da NIR Licht nicht mit dem menschlichen Auge wahrgenommen werden kann, müs-
sen dafür immer technische Hilfsmittel verwendet werden. In der Medizin wird das
Fluoreszenzsignal meist in einer kräftigen Farbe mit hohem Kontrast eingeblendet,
um es klar vom sichtbaren sogenannten Weißlicht-Bild des umgebenden Gewebes zu
unterscheiden. [4]
Technische Voraussetzungen
Um fluoreszierende Substanzen bildlich darzustellen benötigt jedes System zwei
Komponenten: eine Lichtquelle, um die Fluoreszenz anzuregen und einen Detektor,
um das Fluoreszenzsignal aufzuzeichnen. Hierzu muss das Licht zum Anregen relativ
stark und in der richtigenWellenlänge sein, während das emittierte Fluoreszenzsignal
meist sehr schwach ist und nicht von anderen Lichtquellen überlagert werden sollte.
Deshalb werden meist verschiedene Filter eingesetzt, um das Anregungslicht und
eventuelles Umgebungslicht von der Wellenlänge des Fluoreszenzsignals zu trennen.
[4, 74, 231]
Zum Anregen können ein Laser mit einer spezifischen Wellenlänge, LEDs oder eine
Weißlichtquelle mit entsprechendem Filter verwendet werden. Dabei muss beachtet
werden, dass bei einer medizinischen Anwendung im Gegensatz zu vielen Fällen in
der Mikroskopie nicht nur ein einzelner Punkt vermessen werden soll, sondern das
gesamte Sichtfeld des Laparoskops oder der Kamera gleichmäßig ausgeleuchtet ist.
Das kann zum Beispiel durch Linsensysteme und Diffusoren erreicht werden. Be-
sonders bei Lasern ist darauf zu achten, dass die Intensität nicht zu hoch ist, die
Bestrahlungsgrenzwerte des Laserschutzes müssen hier eingehalten werden. Einer-
seits soll durch den Laser das Gewebe nicht verletzt werden, andererseits kann bei
zu hohen Intensitäten eine sogenannte Photobleichung einsetzen. Da der angeregte
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Zustand des Moleküls weniger stabil ist, kann es bei zu häufiger oder starker Anre-
gung leichter zerstört werden und so die Fluoreszenzfähigkeit verloren gehen, sodass
der Farbstoff ausbleicht. [4, 73, 215]
Zur Detektion des NIR Lichts kann eine handelsübliche Kamera oder ein CCD-
Chip verwendet werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass keine der Linsen
oder optischen Komponenten, die im System verwendet werden, mit einem Infra-
rotfilter beschichtet sind. Besonders bei Laparoskopen ist das häufig der Fall, um
die Farben möglichst natürlich wiedergeben zu können. So gibt es zurzeit nur einen
Hersteller, der ein Stereo-Laparoskop verkauft, das für NIR Licht durchlässig ist –
dieses Laparoskop ist auch im FireFly-System des Da-Vinci-Roboters verbaut. [4]
Um das unter Umständen sehr schwache Fluoreszenzsignal möglichst gut detek-
tieren zu können, sollte kein anderes Licht dieser Wellenlänge vorhanden sein. Das
funktioniert bei laparoskopischen Eingriffen besonders leicht, da Umgebungslicht aus
dem Operationssaal zum Teil durch die Bauchdecke abgeschirmt wird und moder-
ne Operationslampen meist nur einen sehr geringen NIR Anteil haben. Bei offenen
Systemen muss darauf geachtet werden, dass alle vorhandenen Lichtquellen keinen
NIR Anteil haben, dazu zählt auch ungefiltertes Sonnenlicht mit hohem NIR Anteil.
[20]
Wenn gar kein Umgebungslicht vorhanden ist, wird allerdings die intraoperati-
ve Orientierung wieder schwieriger, da man nur das Fluoreszenzsignal und keine
anderen Strukturen sehen kann und häufig zwischen Fluoreszenz- und Weißlicht-
bildgebung umgeschaltet werden muss. [114] Es gibt verschiedene Ansätze, wie dieses
Problem umgangen werden kann, einige davon werden im nächsten Abschnitt be-
schrieben.
Realisierung in der Laparoskopie
Es gibt viele verschiedene Systeme, sowohl in der Forschung als auch kommerzi-
ell zu erwerben, um NIR Fluoreszenz in der Laparoskopie darstellen zu können.
[62, 138, 159, 189, 196] Es folgt eine kurze Beschreibung vier verschiedener Ansätze, darun-
ter die zwei kommerziellen Systeme von Storz und Intuitive, die für die Experimente
dieser Arbeit verwendet wurden, und zwei Ansätze aus der aktuellen Forschung, um
alternative Lösungen aufzuzeigen.
FireFlyTM (Intuitive) Das wohl bekannteste System ist das im Da-Vinci-Robo-
ter verbaute FireFly-System von der Firma Intuitive mit Hardwarekomponen-
ten der Firma Novadaq Technologies (Kanada). Das Fluoreszenzmolekül wird
über einen aufgeweiteten Laser angeregt und mit einem Stereolaparoskop auf
dem roten Kanal einer RGB-Kamera detektiert. Um zusätzlich noch Orientie-
rung zu ermöglichen, wird die Operationsszene mit blauem und grünem Licht
ausgeleuchtet. Dieses Umgebungslicht wird über den blauen und grünen Kanal
der RGB-Kamera aufgenommen und stört das Fluoreszenzsignal nicht, leichter
Überlapp zwischen den Farbbändern wird durch Bildverarbeitungsmethoden
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intern herausgerechnet. Um die Verwirrung durch diese vermeintlichen Falsch-
farben zu minimieren, wird nun digital aus dem blauen und grünen Bild ein
Grauwertbild berechnet und darauf das (rot detektierte) Fluoreszenzsignal in
grün eingeblendet. Durch Knopfdruck kann man zwischen dem Fluoreszenz-
modus und einem klassischen Weißlicht-Farbbild umschalten. Details sind in
Abbildung 2.6 zu sehen. [55, 91, 207]
IMAGE1 STM (Storz) Ein weiteres kommerziell zu erwerbendes System ist von
KARL STORZ GmbH & Co. KG (Tuttlingen, Deutschland). Hier wird mit
einer gefilterten Xenon-Lampe angeregt und das Fluoreszenzsignal mit einem
Mono-Laparoskop detektiert. Es gibt keine Möglichkeit, zusätzliches Licht zur
Orientierung zu erhalten, dafür hat das System die Option, manuell zwischen
einem Weißlicht-Modus zur normalen Operation, einem Autofluoreszenz-Mo-
dus zur Darstellung natürlicher Fluoreszenz im Körper oder einem ICG-Modus
zur ICG-Bildgebung umzuschalten. Im ICG-Modus ist demnach nur das Fluo-
reszenzsignal ohne Umgebungslicht zu sehen. [214, 215]
Forschungssystem mit mehreren Kameras In den Gruppen von Gioux [234]
und Ntziachristos [74] werden Systeme entwickelt, die zwei verschiedene Licht-
quellen mit entsprechenden Filtern verwenden, um die Szene sowohl mit Weiß-
licht zu beleuchten, als auch um Fluoreszenz anzuregen. Das Licht, das von
der Szene zurückgeworfen wird, wird durch einen Strahlteiler auf zwei Kameras
aufgeteilt, die – wieder mit entsprechenden Filtern ausgerüstet – einmal das
sichtbare Umgebungslicht und einmal das Fluoreszenzsignal aufnehmen. Bei-
de Kameras müssen sorgfältig justiert sein, um ein gemeinsames Bild daraus
errechnen zu können. Dieses System bietet gleichzeitig ein normales Farbbild
zusätzlich zum Fluoreszenzsignal, allerdings empfängt die Fluoreszenzkamera
durch den Strahlteiler nur die Hälfte der Intensität der Fluoreszenz, was bei
sehr schwach leuchtenden Strukturen kritisch werden kann.
Forschungssystem mit Zeitmultiplexing Das System von Gray et al. [75] trennt
das Fluoreszenzsignal vom Weißlicht nicht räumlich wie im letzten System
sondern zeitlich. Abwechselnd wird mit 30 Hz die Szene zuerst mit Weißlicht
beleuchtet und anschließend die Fluoreszenz angeregt. Beides wird mit einer
Kamera detektiert und die zwei aufeinanderfolgenden Bilder zu einem Bild zu-
sammengefasst, um gleichzeitig das Weißlicht- und Fluoreszenzbild anzuzeigen.
Dabei wird angenommen, dass sich die Strukturen zwischen zwei Aufnahmen
nur wenig bewegen. Außerdem wird die Bildrate des Videos halbiert, was bei
extrem schnellen Bewegungen zu Artefakten führen könnte, dafür müssen nicht
wie bei dem vorherigen Forschungssystem verschiedene Kameras zueinander
registriert werden.
Es gibt noch viele weitere Systeme für laparoskopische, offen-chirurgische oder
mikroskopische Anwendungen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen zur Fluoreszenz-
bildgebung, die beispielsweise durch Blenden [249], unterschiedliche Brennweiten [40]
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(a) Das FireFly-System (b) Fluoreszenz- und
Weißlicht-Bild
Abbildung 2.6: a) Das Prinzip des FireFly-Systems, das im Da-Vinci-Roboter zur
Fluoreszenzdarstellung genutzt wird. b) Fluoreszenzdarstellung und
normale Sicht derselben Operationsszene. Das NIR Signal von ICG
wird hier grün dargestellt. Bildquelle: [87, 183, 184], c©2017 Intuitive
Surgical, Inc.
oder weitere Filter [54] Fluoreszenzsignale vom Umgebungslicht oder anderen Fluo-
reszenzquellen trennen, auf die hier aber nicht weiter eingegangen wird, da sie für
das Verständnis der Arbeit nicht relevant sind.
Bei allen Systemen ist es ein großes Problem, verschiedene Anwendungen, Ge-
räte oder Farbstoffe untereinander zu vergleichen. Bislang fehlt eine Möglichkeit,
alle relevanten Parameter quantitativ zu erfassen, weshalb nur eine qualitative Be-
schreibung der Ergebnisse möglich ist. Dies führt unweigerlich zu der Frage, wie gute
oder erfolgreiche Systeme oder Anwendungen überhaupt quantifiziert werden sollen,
denn meist stehen in der Forschung technische Ziele im Vordergrund, wohingegen
die eigentlich relevanten Ziele die klinischen sind, wie z.B. eine Verbesserung der
Heilungschancen oder Überlebensrate der Patientinnen und Patienten. [22, 208]
2.2.3 Fluoreszierende Farbstoffe in der Medizin
Zurzeit gibt es vier klinisch zugelassene Fluoreszenzfarbstoffe, die zur Diagnose
und Behandlung von Krankheiten eingesetzt werden: 5-Aminolävulinsäure (5-ALA),
Fluorescein, Methylenblau und ICG. Dabei ist ICG der einzige im NIR Wellenlän-
genbereich und kann bis zu einem Zentimeter tief im Gewebe detektiert werden.
[149, 159, 180, 231]
Der Grund, warum NIR Licht tiefer ins Gewebe eindringen kann als sichtbares
Licht liegt am sogenannten optischen Fenster. Die Absorption von Hämoglobin und
Wasser (den zwei Hauptabsorbern im menschlichen Körper) ist zwischen 700 und
1000 nm äußerst gering (siehe Abbildung 2.7). Deshalb kann NIR Licht hier be-
sonders tief in das Gewebe eindringen und aus tiefer liegenden Schichten detektiert
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werden. Ein weiterer Vorteil von NIR Fluoreszenz ist, dass sie mit dem menschli-
chen Auge nicht wahrgenommen werden kann und deshalb das Aussehen der Ope-
rationsszene nicht verändert. Trotzdem gibt es auch mit NIR Fluoreszenzfarbstoffen
einige Limitierungen. Oft kann man nur ein sehr schwaches Signal detektieren, da
auch im optischen Fenster ein Teil des Lichts gestreut oder absorbiert wird. Gerade
die Streuung erzeugt Rauschen und erschwert die genaue Lokalisierung tieferlie-
gender Strukturen. Zusätzlich kann durch die zuvor beschriebene Photobleichung
das Fluoreszenzsignal abgeschwächt werden. Diese natürlichen Rahmenbedingungen
müssen immer berücksichtigt werden, wenn Fluoreszenzfarbstoffe eingesetzt werden.
[97, 196, 197, 238]
Abbildung 2.7: Absorption der zwei Hauptabsorber im menschlichen Körper: Hämo-
globin und Wasser. Zwischen 700 und 1000 nm ist die Absorption
sehr gering. Datenquelle: [185]
Indocyaningrün
In diesem Abschnitt werden die Grundlagen und Anwendungen von ICG erläutert.
Dieser Farbstoff ist in der Medizin besonders interessant, da er der einzige klinisch
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zugelassene NIR Fluoreszenzfarbstoff und sehr gut verträglich mit nur äußerst sel-
tenen Nebenwirkungen ist. [135]
Grundlagen ICG ist ein NIR Fluoreszenzfarbstoff, der bei 780 nm angeregt werden
kann und bei ca. 810 nm Licht emittiert. [149, 245] Die Molekülstruktur und das
Absorptionsspektrum von ICG sind in Abbildung 2.8 zu sehen.
(a) Molekülstruktur (b) Absorption
Abbildung 2.8: Molekülstruktur und Absorptionsspektrum von Indocyaningrün
(ICG). Bildquelle für a): [148], Datenquelle für b): [168]
ICG eignet sich sehr gut, um Strukturen in bis zu einem Zentimeter Tiefe darzu-
stellen. Allerdings hat ICG, sobald es in Wasser gelöst ist, einen großen Nachteil: Es
setzt ein sogenannter Quenching-Effekt ein. ICG kann in zwei chemischen Zuständen
vorliegen, als Monomer oder als Dimer, bei dem sich zwei ICG Moleküle aneinan-
derbinden (siehe Abbildung 2.9), wodurch die Fluoreszenzausbeute stark verringert
wird. Je höher die Konzentration von ICG ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass
sich zwei ICG-Moleküle finden, um diese Bindung einzugehen und desto geringer ist
das Fluoreszenzsignal. In vivo bindet sich das Molekül an das Blutplasma. Dadurch
wird die Dimerbildung unterbunden, sodass in vivo ein starkes Fluoreszenzsignal zu
sehen ist. Diese Bindung an das Blutplasma verschiebt allerdings die Anregungs-
und Emissionswellenlänge, weshalb die Fluoreszenz in vivo bei ca. 810 nm angeregt
und bei 820 bis 830 nm detektiert wird. [4, 38, 50, 94, 115, 132, 135, 196, 245]
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Abbildung 2.9: Schematische Darstellung der variierenden Fluoreszenzausbeute von
ICG in Abhängigkeit von der Konzentration. Die Fluoreszenzauslö-
schung bei hohen Konzentrationen ist hauptsächlich durch den Bil-
dungsprozess der Dimere zu erklären. ICG-Polymere haben eine ge-
ringere Fluoreszenzausbeute als ICG-Monomere. Bildquelle: Nach-
gedruckt aus der Publikation Desmettre, Devoisselle und Mordon
[50], Copyright (2000), mit Erlaubnis von Elsevier.
Wenn ICG in die Blutbahn injiziert wurde, kann man nach kurzer Zeit ein An-
fluten in Niere und Leber beobachten. ICG wird in der Leber abgebaut und über
die Galle, Gallengänge und den Darm ausgeschieden. Wenn ICG direkt in das Ge-
webe (und nicht in die Blutbahn) injiziert wird, wird ICG über das Lymphsystem
abtransportiert. [38, 50, 92, 135, 138] Diese zwei Stoffwechselwege sind für die nun folgen-
den medizinischen Anwendungen von ICG wichtig.
Klinische Anwendungen von ICG Im Folgenden werden einige klinische Anwen-
dungen von ICG beschrieben, Beispielbilder finden sich dafür in Abbildung 2.10.
[4, 48, 198, 231, 247]
Detektion von Lymphgewebe Das Konzept der SLNs wurde schon kurz im Ab-
schnitt 2.1.4 erklärt. Es geht darum, die ersten Lymphknoten zu finden, über
die aus dem betroffenen Tumorgewebe Lymphe abtransportiert wird. [97] Da-
bei wird angenommen, dass der Tumor noch nicht gestreut hat, wenn der SLN
keine Tumorzellen enthält. Außerdem können in einem frühen Stadium, wenn
nur SLNs befallen sind, sich die Metastasen aber noch nicht weiter ausgebreitet
haben, die Heilungschancen der Patientinnen und Patienten gesteigert werden,
wenn diese befallenen SLNs entfernt werden. Deshalb ist es (nicht nur in der
Prostatektomie) so wichtig, die Lymphabflusswege zu kennen, die sich leider
von Fall zu Fall stark unterscheiden. [103] Dazu kann ICG direkt in das Gewe-
be gespritzt werden. Da es über die Lymphabflusswege abtransportiert wird,
werden die Lymphabflusswege und die SLNs durch NIR Fluoreszenz sichtbar
(siehe Abbildung 2.10f). [89, 104, 108, 146, 174, 181, 190, 222] Es gibt auch Ansätze mit
anderen Farbstoffen oder Kontrastmittel, manche SLNs sind auch mit bloßem
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(a) Gefäßdarstellung (b) Perfusion der Leberlappen
(c) Darstellung von HCC-
Tumoren
(d) Darstellung von HCC-
Metastasen
(e) Darstellung der Gallengänge
(f) Detektion von Lymphgewebe
(g) Darstellung des Harnleiters
Abbildung 2.10: Verschiedene Anwendungen von ICG. Bildquellen: Nachgedruckt
von Balamurugan et al., Kawaguchi et al., Lee et al., Satou et al.,
Schaafsma et al., Verbeek et al. [13, 96, 119, 195, 196, 236] mit der Erlaub-
nis von Elsevier, Wiley und Springer.
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Auge ohne Färbung oder bei ICG-Einsatz durch Grünfärbung sichtbar, doch
ICG hat den Vorteil, dass auch tieferliegende SLNs ohne radioaktive Strahlung
gefunden werden können und somit weniger Lymphknoten übersehen werden.
[108, 179, 222]
Gefäßdarstellung Da sich ICG wie bereits erwähnt an das Blutplasma bindet,
eignet es sich besonders gut, um Gefäße darzustellen (siehe Abbildung 2.10a).
[7, 30, 112, 135, 230] Neben der einfachen Darstellung der Gefäße können so Arteri-
en von Venen unterschieden werden [13] oder die Ausbreitungsgeschwindigkei-
ten von ICG in den betroffenen Gebieten untersucht werden [51–53], denn die
Ausbreitungsgeschwindigkeit lässt Rückschlüsse auf die Durchblutung unab-
hängig vom Kameraabstand (und damit der Fluoreszenzintensität) zu.
Überprüfung der Perfusion Eine der Hauptanwendungen von ICG in der Uro-
logie ist die partielle Nephrektomie. Wie bereits in Kapitel 2.1.3 beschrieben,
muss der Teil der Niere, der entfernt werden soll, abgeklemmt werden. Um zu
überprüfen, ob der richtige Bereich erfolgreich abgeklemmt wurde, wird ICG
injiziert, das sich wie bei der Gefäßdarstellung an das Blutplasma bindet. Wenn
die Abklemmung erfolgreich war, wird ein Teil der Niere, der noch durchblu-
tet ist, nach wenigen Minuten hell fluoreszieren, während der abgeklemmte
Teil dunkel bleibt. Somit ist sichergestellt, dass der gewünschte Bereich nicht
mehr durchblutet wird. [69, 77] Ein Nachteil dieser Methode ist, dass bei nicht
erfolgreicher Abklemmung die gesamte Niere leuchtet und man sehr lange war-
ten müsste, bis das ICG ausgewaschen ist und ein zweiter Versuch mit ICG
möglich ist. Es kann nicht mehrfach direkt hintereinander angewandt werden.
[13]
Auch bei Operationen an der Leber wird ICG eingesetzt, um die Durchblutung
zu überprüfen. So kann zum Beispiel die Grenze zwischen verschiedenen Leber-
lappen dargestellt werden [8, 9] (siehe Abbildung 2.10b) oder die Durchblutung
nach einer Transplantation überprüft werden [96, 123, 145].
Darstellung der Gallengänge Wird ICG eine bis mehrere Stunden vor der Ope-
ration verabreicht, wurde es bereits von der Leber abgebaut und ist im Blut-
kreislauf nicht mehr zu sehen. Dafür fluoreszieren jetzt die Gallengänge, die
bei Leberoperationen nicht verletzt werden dürfen (siehe Abbildung 2.10e).
[8, 31, 86, 135, 145, 235, 236]
Detektion von Tumoren Leider können nur sehr wenige Tumorarten durch ICG
dargestellt werden. Besonders gut funktioniert es bei hepatozellulären Karzi-
nomen (engl. hepatocellular carcinomas, HCC) in der Leber [92, 135] oder ande-
ren Organen [195, 244]. Wird ICG mehrere Stunden bis Tage vor der Operation
verabreicht, wird ICG aus gesundem Gewebe bis zum Zeitpunkt des Eingriffs
vollständig abgebaut und ausgeschieden worden sein. Das HCC-Gewebe hat
einen deutlich schlechteren Abbau der Galle und verursacht einen Gallenstau.
Deshalb leuchten der Tumor und Metastasen deutlich auf und erleichtern so
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dem Arzt oder der Ärztin, sämtliches Tumorgewebe zu identifizieren und zu
entfernen, auch unterhalb der Oberfläche (siehe Abbildung 2.10c und 2.10d).
[25, 236] Allerdings hat diese Methode auch Grenzen, z.B. bei zirrhotischen Le-
bern. [225]
Auch bei manchen Nierentumoren wurde ICG schon verwendet um Tumor-
grenzen darzustellen, da ICG von gesundem Gewebe in der Niere besser auf-
genommen wird als von Tumorgewebe und dieses dann dunkler erscheint. [181]
Gewebemarkierung Eine weitere Anwendung von ICG ist das sogenannte „Tat-
tooing“, also das Markieren von Gewebe. Das wird vor allem bei einer Kolo-
skopie eingesetzt, wenn eine verdächtige Stelle später in oder ex vivo wiederge-
funden werden soll. Dazu wird eine geringe Menge ICG direkt in das Gewebe
gespritzt, das später wiedergefunden werden soll. [135, 239]
Darstellung des Harnleiters ICG wird im Gegensatz zu anderen NIR Farbstof-
fen (wie IRDye800cw, der zurzeit in Tierstudien erfolgreich verwendet wird)
nicht über den Harn ausgeschieden. [111, 199] Dennoch gibt es einige Ansätze,
ICG zur Darstellung des Harnleiters zu nutzen. Dazu muss ein Harnleiter-
katheter (zumindest in einen Teil des Harnleiters) gelegt werden. In diesen
Katheter wird dann ICG injiziert, um den Harnleiter während der Operati-
on sichtbar zu machen (siehe Abbildung 2.10g). Erste Studien zeigten, dass
der Harnleiter dadurch sehr gut sichtbar ist [117–119, 204], wobei Tanaka et al.
[224] schätzen, dass diese doch recht aufwändige Methode sich klinisch nicht
durchsetzen wird.
Bimodale Marker
Im Gegensatz zu den bisher beschriebenen, rein fluoreszierenden Farbstoffen, gibt
es bimodale Marker (im Englischen auch „dual labeled“ genannt), die in mehre-
ren Bildgebungsmodalitäten zu sehen sind. Während rein fluoreszierende Farbstoffe
den Nachteil haben, dass sie nur einige Millimeter tief unter dem Gewebe zu se-
hen sind, können bimodale Marker sowohl intraoperativ durch Fluoreszenz oder
Cerenkovstrahlung, als auch in anderen Bildgebungsmodalitäten in größerer Tiefe
detektiert werden. [26, 85]
Diese hybriden Orientierungshilfen kombinieren die Vorteile beider Bildgebungs-
modalitäten: Dieselbe Struktur kann in den präoperativen Planungsdaten identifi-
ziert werden und durch mentale Leistung des Arztes oder der Ärztin oder durch
technische Navigationshilfen zur groben Orientierung genutzt werden. Intraoperativ
kann die Fluoreszenz eventuelle Fehler der Navigation oder Deformierungen der Pla-
nungsdaten ausgleichen und zur Feinnavigation verwendet werden. Das verringert
die Wahrscheinlichkeit, dass relevante Strukturen übersehen werden. [26, 29, 41]
Wenn die zweite Komponente des bimodalen Markers radioaktiv ist, kann dieses
Konzept sogar intraoperativ genutzt werden, um zuerst über die Radioaktivität und
eine Gamma-Kamera die gesuchte Region grob zu identifizieren und anschließend
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zur gezielten Resektion das Fluoreszenzsignal zu verwenden. Allerdings ist bei ra-
dioaktiven Markern die Strahlenbelastung sowohl für die Behandelten als auch für
das medizinische Personal relativ hoch. [28]
Während radiomarkiertes Fluorescein schon vor über sechzig Jahren verwendet
wurde, wird heute in der Forschung häufig der bimodaler Marker ICG-99mTc-Nano-
kolloid eingesetzt. Dieser Nanokomplex bindet nicht spezifisch, reichert sich aber in
SLNs an. Die Verträglichkeit von Nanopartikeln und damit verbunden die medizi-
nische Zulassung sind jedoch fraglich. [19, 28, 29, 97, 106, 107, 120, 166, 179]
2.3 Radiotracer 68Ga-PSMA-11
Keiner der bisher beschriebenen Fluoreszenzfarbstoffe bindet spezifisch an Struk-
turen, die identifiziert werden sollen. Allgemein haben spezifisch bindende Fluo-
reszenzfarbstoffe ein besseres Signal-zu-Rausch-Verhältnis und sind beispielsweise
länger sichtbar als radioaktive Marker. [97]
Bislang gibt es noch keinen klinisch zugelassenen, spezifisch bindenden Fluo-
reszenzfarbstoff oder Liganden mit fluoreszierender Komponente, doch viele For-
schungsgruppen arbeiten an der Entwicklung eines solchen Farbstoffs. Auch die Ab-
teilung für Radiopharmazeutische Chemie am Deutschen Krebsforschungszentrum
entwickelt einen bimodalen, fluoreszierenden, spezifisch bindenden PSMA-Liganden,
der auf dem Radiotracer 68Ga-PSMA-11 basiert und der zur intraoperativen Detek-
tion von Metastasen und für die intraoperative Registrierung in der Prostatektomie
verwendet werden soll (siehe Kapitel 4.2.2).
Deshalb werden in den nächsten Abschnitten die medizinischen und chemischen
Grundlagen sowie erste Studienergebnisse des Radiotracers 68Ga-PSMA-11 vorge-
stellt. Dieser Radiotracer wurde auch am Deutschen Krebsforschungszentrum ent-
wickelt und ermöglicht die Diagnostik von Prostatakarzinomen durch PET-Bildge-
bung.
2.3.1 Medizinische Grundlagen
Prostatakrebspatienten haben sehr gute Heilungschancen, wenn die Erkrankung
frühzeitig diagnostiziert und behandelt wird. Allerdings sinken diese drastisch, wenn
der Tumor gestreut hat, was oft zu Überbehandlung mit starken Nebenwirkungen
führt. Um von Tumorzellen befallene Bereiche zu erkennen, kann das Prostataspezi-
fische Membranantigen (PSMA) als Zielstruktur für spezifisch bindende Radiotracer
verwendet werden. Es bietet sich aus drei Gründen besonders an: Erstens werden
Moleküle, die an den PSMA-Rezeptor – also an das PSMA-Enzym – gebunden sind,
sehr effektiv in das Zellinnere transportiert. Dadurch haben diese Moleküle eine län-
gere Verweildauer in der Tumorzelle und werden nicht so leicht wieder ausgewaschen,
was für eine sehr gute Bildqualität sorgt. Außerdem kommt PSMA in der Mehrheit
der primären Prostatakarzinome und deren Metastasen vor. Der wohl wichtigste
Grund ist aber, dass der PSMA-Rezeptor eine signifikant stärkere Expression in
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Krebszellen im Vergleich zu gesundem Gewebe hat, das heißt, dass PSMA dort in
stark erhöhter Konzentration vorkommt. Deshalb eignet sich PSMA besonders als
Ziel für spezifisch bindende Marker zur Bildgebung. [58, 59, 113]
2.3.2 Chemische Grundlagen
Zur Bildgebung wurden viele verschiedene Radiotracer entwickelt, die durch PET
oder Einzelphotonen-Emissionscomputertomografie (englisch „single photon emissi-
on computed tomography“, SPECT) dargestellt werden können, hier wird allerdings
nur auf das für diese Arbeit relevante Molekül Glu-NH-CO-NH-Lys(Ahx)-HBED-
CC (auch 68Ga-PSMA-11 genannt) eingegangen, das von Eder et al. [59] entwickelt
wurde. Dieses Molekül besteht aus drei Hauptkomponenten: einem Bindungsmotiv,
das an den PSMA-Rezeptor spezifisch bindet, einem Linker, der das Bindungsmo-
tiv mit einem Chelatorkomplex verbindet, und einem Chelator, der z.B. mit einem
radioaktiven Galliumatom (68Ga) einen Komplex bilden kann, sodass das Galliu-
matom über die vorherigen Komponenten mit dem PSMA-Rezeptor verbunden ist
(siehe Abbildung 2.11). [58]
Abbildung 2.11: Chemische Darstellung von 68Ga-PSMA-11. Bildquelle: Nachge-
druckt mit Erlaubnis von Eder et al. [58]. Copyright (2013) Ame-
rican Chemical Society.
Dieses radioaktive Gallium kann zu Zink (68Zn) zerfallen, wobei neben einem
Neutrino auch ein Positron entsteht. [182, 221] Reagiert dieses Positron mit einem
Elektron aus dem umgebenden Gewebe, kommt es zu einer Annihilation, bei dem
zwei Gamma-Photonen in exakt entgegengesetzte Richtung emittiert werden. [237]
Da die mittlere freie Weglänge eines Positrons im menschlichen Körper sehr gering
ist, entspricht der Ursprungsort der Photonen ungefähr dem Ort des Gallium-Zer-
falls, also in diesem Falle dem Ort des PSMA-Rezeptors und damit beispielsweise der
Läsion des Prostatakrebs. Mit einem PET können die Photonen detektiert werden.
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Bei einem PET liegt die Positronenquelle – beispielsweise der Patient – im Zentrum
kreisförmig angebrachter Detektoren. Durch die unterschiedlichen Ankunftszeiten
der Photonen zweier gegenüberliegender Detektoren kann der Ursprungsort berech-
net werden. [147] So können mithilfe von 68Ga-PSMA-11 Läsionen des Prostatakreb-
ses in einem PET-Bild sichtbar gemacht werden. Das Prinzip ist auch in Abbildung
2.12 zu sehen.
Abbildung 2.12: Schematische Darstellung der PET-Bildgebung (nicht maßstabsge-
treu). Wenn im 68Ga-PSMA-11-Molekül das Gallium-Atom zu Zink
zerfällt, wandelt sich ein Proton in ein Neutron um, wobei ein Neu-
trino und ein Positron entstehen. Dieses Positron kann mit einem
Elektron unter Aussendung zweier Photonen in entgegengesetzte
Richtung vernichtet werden. Durch die Detektion dieser Photonen
in einem PET kann die Position des ursprünglichen Zerfalls berech-
net werden.
2.3.3 Medizinische Anwendung
Der Radiotracer 68Ga-PSMA-11 wurde bereits in mehreren Studien untersucht. Da-
bei zeigte sich, dass der Radiotracer sehr schnell aus dem Blutkreislauf und gesunden
Organen ausgeschieden wird und eine sehr hohe Spezifität hat. [2, 12] Prostatatumore
und Metastasen waren im PET-Bild [2] sehr gut sichtbar. Im Vergleich zu dem her-
kömmlichen Farbstoff Cholin konnten deutlich mehr Metastasen detektiert werden
(siehe Abbildung 2.13). [3]
Auch andere PSMA-spezifisch bindende Radiotracer zeigten vielversprechende ers-
te Patientenstudien und haben ein großes Potenzial für eine verbesserte Detektion
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Abbildung 2.13: PET-Aufnahme desselben Patienten mit 18F-Fluorethylcholin
(links) und 68Ga-PSMA-11 (rechts). Mit 68Ga-PSMA-11 sind si-
gnifikant mehr Läsionen zu sehen. Bildquelle: Nachgedruckt von
Eder et al. [58].
40
2.4 Augmented Reality in der Laparoskopie
von Prostatametastasen im klinischen Alltag. [131, 141, 200] Außerdem entwickeln meh-
rere Gruppen zurzeit fluoreszierende Marker, die spezifisch an PSMA binden. Diese
Arbeiten beschränken sich bislang aber auf Versuche an Mäusen. [14, 240]
2.4 Augmented Reality in der Laparoskopie
Als erweiterte Realität (AR) bezeichnet man eine echte Umgebung, der virtuel-
le Elemente hinzugefügt wurden, um zusätzliche Informationen bereitzustellen. Im
Gegensatz dazu gibt es rein virtuelle Darstellungen (virtuelle Realität) und eine er-
weiterte Virtualität, bei der eine virtuelle Umgebung mit Daten aus der echten Welt
angereichert wurde (z.B. Messdaten). [27]
In der Medizin wird AR hauptsächlich in der Neurochirurgie eingesetzt, weil dort
die Registrierung der Daten relativ einfach ist. Erste Versuche, eine AR in der Lapa-
roskopie zu verwenden, wurden von Marescaux et al. [136] im Jahr 2004 durchgeführt,
doch bislang hat sich bis auf die NIR Fluoreszenzbildgebung (siehe Kapitel 2.2) kein
System klinisch durchgesetzt, insbesondere nicht zur Anzeige präoperativer Daten
in der Laparoskopie. [22, 77, 136]
2.4.1 Verfügbare Daten für Augmented-Reality-Anwendungen
Für die verschiedenen Registrierungsverfahren, die im nächsten Kapitel vorgestellt
werden, ist es relevant, welche Daten angezeigt werden sollen und woher diese Daten
stammen. Dabei kann man zuerst zwischen präoperativen und intraoperativen Daten
unterscheiden.
Die Abschnitte zu präoperativen und intraoperativen Daten sind angelehnt an
Bernhardt et al. [22].
Präoperative Daten Präoperative Daten werden vor dem eigentlichen Eingriff auf-
genommen. Sie stammen üblicherweise von einem CT oder einer Magnetresonanz-
tomografie (MRT) und haben den Vorteil, dass diese Daten mit hoher Auflösung
aufgenommen werden können. Zusätzlich können Kontrastmittel eingesetzt werden,
um bestimmte Strukturen hervorzuheben. Außerdem ist nach einer präoperativen
Aufnahme genügend Zeit, um die Daten manuell oder automatisiert zu verarbeiten.
So können beispielsweise Organe, Gefäße oder der Tumor segmentiert werden, um
den Eingriff zu planen.
Die Nachteile der Nutzung präoperativer Daten zur AR sind, dass in der Regel
relativ viel Zeit zwischen der präoperativen Aufnahme und dem Eingriff vergeht, in
der sich Strukturen verschieben oder verformen können und somit die Daten nicht
mehr zu der intraoperativen Szene passen.
Intraoperative Daten Intraoperative Daten werden entweder kontinuierlich wäh-
rend des gesamten Eingriffs oder zu einem bestimmten Zeitpunkt nach Beginn des
Eingriffs aufgenommen. Sie haben den Vorteil, dass Verschiebung und Verformung
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von Organen eine deutlich kleinere Rolle spielen. Zusätzlich können intraoperative
Daten eine Brücke zwischen dem Laparoskopbild und den präoperativen Daten schla-
gen. Die Quelle der intraoperativen Daten kann sehr unterschiedlich sein. Manche
Daten sind sehr zeitaufwändig aufzunehmen (z.B. ein intraoperatives CT), während
mit anderen Modalitäten nicht alle interessanten Strukturen sichtbar sind. Die Art
und der Ursprung der Daten können grob in vier Kategorien eingeteilt werden:
Laparoskop Intraoperative Daten, die bei einem laparoskopischen Eingriff immer
zur Verfügung stehen, sind die Videobilder des Laparoskops, mit dem der
Eingriff durchgeführt wird. Viele Laparoskopbilder können beispielsweise zu
einer größeren Szene als Mosaik zusammengesetzt werden, um das Sichtfeld
des Laparoskops zu erweitern. Außerdem können aus dem Laparoskopbild z.B.
Oberflächen rekonstruiert werden (siehe Kapitel 3.1.4).
Andere intraoperative Daten, die demselben Laparoskop entnommen werden
können, sind zum Beispiel das NIR Fluoreszenzsignal (siehe Kapitel 2.2). Da-
zu muss lediglich die Beleuchtung und gegebenenfalls die interne Bildverarbei-
tung oder entsprechende Filter getauscht werden, aber die Daten entstammen
demselben Laparoskop. Je nach Technik, die verwendet wird, kann das Fluo-
reszenzbild gleichzeitig mit dem realen Umgebungsbild angezeigt werden, oder
separat aufgenommen und nach Umschalten in den Weißlicht-Modus digital
eingeblendet werden. [114]
Andere Bildgebungsmodalität Als zweite Bildgebungsmodalität kommen bei-
spielsweise Ultraschall- oder photoakustische Sonden, eine zweite Kamera oder
ein zweites Laparoskop zur Fluoreszenzbildgebung oder Mosaikberechnung,
Gamma-Kameras zur Darstellung radioaktiver Strahlung oder intraoperative
CT- oder MRT-Scanner in Frage.
Messdaten Die dritte Kategorie ist sehr allgemein und beinhaltet verschiedens-
te Messdaten. Dazu zählen sowohl Patientendaten wie der Herzschlag oder
Atemzyklus, als auch technische Daten. Technische Daten beinhalten unter
anderem folgende Informationen:
• Habtisches Feedback der Instrumente
• Streckenmessungen zwischen zwei Instrumenten oder Gefäßen
• Positionen der Instrumente
• Bedienungsdaten des Roboters
Eingezeichnete Strukturen In die letzte Kategorie fallen alle Daten, die manu-
ell oder automatisch auf einem Bildschirm eingezeichnet werden können. Das
können Resektionslinien, Beschriftungen der Organe, Pfeile, die auf besondere
Strukturen hinweisen oder beliebige Zeichnungen oder Texte sein. Unter ande-
rem wird diese Möglichkeit auch als Hilfestellung für neue Chirurginnen und
Chirurgen zum Training verwendet, indem erfahrene Ärztinnen oder Ärzte
nützliche Hinweise einzeichnen. [161]
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2.4.2 Visualisierung zusätzlicher Informationen
Im Allgemeinen werden für eine AR in der Laparoskopie beliebige Daten zum La-
paroskopbild registriert und über verschiedene Hilfsmittel dem Arzt oder der Ärztin
angezeigt. Ein Beispiel für die Visualisierung präoperativer Daten ist in Abbildung
2.14 zu sehen. Wenn 3D-Daten eingeblendet werden sollen, können diese durch Vo-
lumenvisualisierung oder Oberflächendarstellung angezeigt werden. [22, 161]
Abbildung 2.14: AR-Visualisierung einer Niere mit dem System von Su et al. [218].
Das linke Bild zeigt das 3D-Modell einer Niere, die aus einem
präoperativen CT extrahiert wurde. Das zweite Bild von links
zeigt eine normale laparoskopische Aufnahme, die zwei rechten
Bilder zeigen dieselbe laparoskopische Aufnahme mit einer AR-
Visualisierung.
Bildquelle: Nachgedruckt von [161], Copyright (2011), mit Erlaub-
nis von Elsevier.
Die Anzeige kann in der Laparoskopie über vier verschiedene Wege erfolgen:
Bildschirm Die am weitesten verbreitete Methode ist die Anzeige auf einem Bild-
schirm. Da das Laparoskopbild sowieso auf einem Bildschirm im Operations-
saal angezeigt wird, bietet sich diese Methode besonders an. [22]
Wenn der Da-Vinci-Roboter zum Einsatz kommt, gibt es noch eine besonde-
re Art der Anzeige, das sogenannte TilePro R©. Dabei können in der Konsole
des Roboters beliebige Daten in einem zweiten Fenster angezeigt werden. Das
originale Laparoskopbild bleibt dabei aus Sicherheitsgründen immer mit min-
destens der halben Größe des Sichtfeldes zu sehen, während der andere Teil
beispielsweise ein mit Zusatzinformationen überlagertes Video enthalten kann.
Diese Funktion kann per Knopfdruck ein und ausgeschaltet werden, ohne dass
der Chirurg oder die Chirurgin die Konsole verlassen muss, was eine einfache
Integration in den Arbeitsablauf ermöglicht. [69, 116]
Videobrillen Vor allem in der klassischen Laparoskopie können auch Brillen zur
Anzeige verwendet werden. Diese können entweder halbdurchlässig sein oder
ausschließlich ein virtuelles Bild anzeigen. [27, 127]
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Projektion Eine weitere Möglichkeit ist die direkte Projektion der Anatomie auf
die Bauchoberfläche. Das ist vor allem bei Trokarplatzierungen und Biopsien
hilfreich. Während eines laparoskopischen Eingriffs stimmen die projizierten
Strukturen allerdings sehr schlecht mit den wirklichen Positionen überein, da
der Bauchraum durch das Gas aufgebläht ist und zusätzlich die Position stark
vom Blickwinkel des Betrachters abhängt. Deshalb hat sich diese Anzeigeart
in der Laparoskopie bislang nicht durchgesetzt. [22]
Mobile Displays Im heutigen Alltag werden häufig Smartphones und Tablets zur
Anzeige zusätzlicher Informationen eingesetzt, da diese direkt eine Kamera
verbaut haben und über GPS, einen Kompass und Bewegungssensoren die
Orientierung des Geräts ermittelt werden kann. Dabei wird die reale Szene mit
der Kamera gefilmt, auf dem Display angezeigt und mit Hilfe der Positions-
und Orientierungsinformationen zusätzliche Daten eingeblendet.
In der Medizin gibt es auch erste Anwendungen von Tablets und Smartpho-
nes im Operationssaal. Dabei muss die Orientierung allerdings über externe
Trackingsysteme oder Marker bestimmt werden. [152] Außerdem gab es versu-
che, halbdurchlässige Spiegel einzusetzen, bei denen sich der Chirurg oder die
Chirurgin so platzieren musste, dass die projizierte Szene zur Realität passt.
Dieses Verfahren hat sich allerdings bislang nicht durchgesetzt. [27]
Zwei weitere wichtige Forschungsfragen sind bislang noch offen: Wie werden die
virtuellen Daten am besten angezeigt (halbtransparent, in Falschfarben, als Kontu-
ren, etc.) ohne wichtige Strukturen im unterliegenden Laparoskopbild zu verdecken?
Und in welchen Situationen sollen überhaupt Zusatzinformationen eingeblendet wer-
den und wann sind diese durch einen Informationsüberfluss eher hinderlich? Diese
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Registrierungen werden in der Laparoskopie benötigt, um zusätzliche Informatio-
nen wie z.B. präoperative Bilddaten oder zusätzliche intraoperative Bildgebungs-
modalitäten im Laparoskopbild lokalisieren und einblenden zu können. So kann den
Chirurginnen und Chirurgen die Arbeit erleichtert werden. Registrierungen bei la-
paroskopischen Eingriffen sind im Gegensatz zu Eingriffen beispielsweise am Kopf
besonders schwierig, weil hier starke Organbewegungen und -verformungen auftre-
ten, die generell weder rigide noch periodisch sind. Während zahlreiche Methoden
zur Bildregistrierung im Allgemeinen existieren, gibt es relativ wenige Ansätze zur
Registrierung bei laparoskopischen Eingriffen. [22]
In dieser Arbeit werden ausschließlich bimodale Registrierungen betrachtet, also
solche, bei denen außer dem Laparoskopbild noch eine weitere Bildgebungsmodalität
verwendet wird. Das schließt zum Beispiel das Erzeugen von Mosaiken aus, bei de-
nen mehrere Bilder desselben Laparoskops zusammengesetzt werden, um das Sicht-
feld zu erweitern. Außerdem werden keine Registrierungen ohne das Laparoskopbild
berücksichtigt, wie beispielsweise zwischen einer laparoskopischen Ultraschallsonde
und einem CT (wie es z.B. bei Wein et al. [241] und Mårvik et al. [139] gemacht wur-
de) oder die Registrierung eines CTs zum Körper mit Projektion des CTs auf die
Bauchoberfläche (siehe Megali et al. [142]).
Die bekannten intraoperativen Registrierungsansätze in der Laparoskopie lassen
sich grob in fünf Kategorien einteilen:
1. Interaktive Registrierungen, bei denen z.B. präoperative Daten manuell zum
Laparoskopbild ausgerichtet werden (siehe Abschnitt 3.1.1)
2. Kalibrierungsbasierte Registrierungsmethoden, bei denen eine Transformati-
on zwischen dem Laparoskop und der zweiten Bildgebungsmodalität durch
Trackingsysteme oder Messungen bestimmt wird (siehe Abschnitt 3.1.2)
3. Punktbasierte Registrierungen, die natürliche Landmarken oder künstliche
Marker zur Orientierung verwenden (siehe Abschnitt 3.1.3)
4. Oberflächenbasierte Methoden, bei denen die Organoberflächen in 3D rekon-
struiert und zu den 3D prä- oder intraoperativen Daten registriert werden
(siehe Abschnitt 3.1.4)
5. Volumenbasierte Registrierungen, bei denen 3D-Volumendaten zur Registrie-
rung verwendet werden (siehe Abschnitt 3.1.5)
Vor allem bei der interaktiven Registrierung, aber auch bei allen Ansätzen, die
nicht in Echtzeit berechnet werden können, muss nach einer initialen Registrierung
die Registrierung kontinuierlich aktualisiert werden, damit die eingeblendeten Da-
ten auch bei Kamerabewegungen und Organbewegungen oder -verformungen noch
zum Laparoskopbild passen. Kamerabewegungen können beispielsweise durch ex-
terne Trackingsysteme bestimmt werden. Organbewegungen können durch Bildver-
arbeitungsmethoden oder durch Verwendung von Markern berücksichtigt werden.
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Wenn auch für Organverformungen korrigiert werden soll, kann dies bislang nur
durch Oberflächenrekonstruktionen und/oder biomechanische Modelle geschehen.
Biomechanische Modelle beschreiben, wie sich Strukturen im inneren eines Organs
wie Gefäße bei Deformierung des Organs verhalten. Die Ansätze zur kontinuierlichen
Aktualisierung werden in Abschnitt 3.2 beschrieben. [22, 212]
Im folgenden Abschnitt werden die einzelnen Kategorien der Registrierungsme-
thoden genauer beschrieben und Beispiele aufgezeigt. Da viele Ansätze mehrere
Methoden aus verschiedenen Kategorien kombinieren, ist zu beachten, dass die Ein-
teilung nicht immer eindeutig ist. Deshalb wurde versucht, jeweils den Hauptaspekt
des vorgestellten Ansatzes herauszuarbeiten.
3.1 Initiale Registrierung in der Laparoskopie
Sobald Bilddaten von zwei verschiedenen Geräten verwendet werden, ist eine initiale
Registrierung nötig, um eine Transformation zwischen den Daten der beiden Geräten
zu finden. Im Folgenden werden verschiedene Ansätze zur initialen Registrierung
vorgestellt.
3.1.1 Manuelle Registrierung
Da bei mehreren Bildgebungsmodalitäten oft nicht dieselben Strukturen sichtbar
sind, ist häufig eine interaktive, manuelle Registrierung nötig. Dafür dreht und ver-
schiebt ein Chirurg oder eine Chirurgin die Daten so, dass sie zu der 2D-Ansicht des
Laparoskopbilds passen (siehe Abbildung 3.1). Je nach Ansatz kann diese initiale,
manuelle Registrierung von einer Assistentin oder einem Assistenten ständig ange-
passt werden oder durch Computer-assistierte Methoden kontinuierlich aktualisiert
werden (siehe Abschnitt 3.2). Neben rein manuellen initialen Registrierungen gibt es
auch Computer-assistierte initiale Registrierungen, bei denen Computer einen Teil
der Registrierungsarbeit übernehmen, z.B. indem eine grobe manuelle Registrierung
durch eine Oberflächenrekonstruktion verbessert wird.
Es sei darauf hingewiesen, dass Computer-assistierte Ansätze, bei denen anatomi-
sche Landmarken zur Registrierung manuell angefahren werden, in dieser Übersicht
– im Gegensatz zur Einteilung von Bernhardt et al. [22] – zu den punktbasierten
Methoden gezählt werden, da das Hauptaugenmerk der Registrierungsmethode hier
auf korrespondierenden Punkten liegt.
Beispiele Eine der ersten interoperativen laparoskopischen Registrierungen im Pa-
tienten wurde 2004 von Marescaux et al. [136] durchgeführt. Ein zweiter Operateur in
einem separaten Raum richtete ein präoperatives CT manuell aus, so dass es mit der
laparoskopischen Ansicht übereinstimmte, dieser Ansatz wurde auch von Marzano
et al. [140] und Nakamura et al. [156] verfolgt.
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Abbildung 3.1: Beispiel für eine manuelle Registrierung. Ein Assistent oder eine As-
sistentin verschiebt und dreht präoperative Daten an einem Compu-
ter so lange, bis sie zur Ansicht des aktuellen Laparoskopbilds passen.
Diese Daten werden dann auf einem Bildschirm im Operationssaal
als Überlagerung im aktuellen Laparoskopbild eingeblendet.
Ein Beispiel für einen Computer-assistierten Ansatz stammt von Pratt et al. [187],
bei dem die Daten mithilfe manuell gesetzter Stereokorrespondenzen automatisch
grob justiert werden. Anschließend führt ein Chirurg oder eine Chirurgin eine Fein-
justierung durch. Alternativ registrieren Su et al. [218] erst grob manuell CT-Da-
ten zum Laparoskopbild. Anschließend werden mit einem Stereolaparoskop manuell
Landmarken in beiden Kamerabildern selektiert. Diese werden in 3D rekonstruiert
um damit die CT-Daten an die intraoperative Oberfläche anzupassen.
Vor- und Nachteile Die Qualität der Registrierung hängt stark von der Expertise
des Arztes oder der Ärztin ab. Rein manuelle Registrierungen haben den Nachteil,
dass sie sich nur schlecht in den medizinischen Arbeitsablauf integrieren lassen, da
sie sehr zeitaufwändig sind oder zusätzliches Personal erfordern, haben aber den Vor-
teil, dass sie leichter für den klinischen Einsatz zertifiziert werden können als andere
halbautomatisierte oder automatische Registrierungsmethoden. Bei halbautomati-
sierten Registrierungsmethoden sind vor allem ein geringer Zeitaufwand und eine
möglichst einfache Bedienung entscheidend, um in der Klinik zum Einsatz zu kom-
men. Bislang hat sich aber noch kein Ansatz in der klinischen Routine durchgesetzt.
[22]
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3.1.2 Kalibrierungsbasierte Registrierung
In die Kategorie der kalibrierungsbasierten Registrierungsmethoden fallen alle An-
sätze, die zu Beginn eine einmalige Kalibrierung der Bildgebungsmodalitäten benö-
tigen. Dabei kann man zwischen zwei Ansätzen unterscheiden: Entweder gibt es eine
feste Transformation zwischen dem Laparoskop und der zweiten Modalität, oder es
wird zusätzliche Hardware benötigt, um kontinuierlich die Position und Ausrichtung
der zweiten Modalität relativ zum Laparoskop zu bestimmen.
Ein Beispiel für eine kontinuierliche Registrierung durch den Einsatz von Tracking-
geräten ist in Abbildung 3.2 zu sehen.
Die meisten Kalibrierungen, die zur Registrierung von Daten verschiedener Bild-
gebungsmodalitäten verwendet werden, sind einfache geometrische Transformatio-
nen, die den Zusammenhang der verschiedenen Koordinatensysteme der jeweiligen
Aufnahmesysteme beschreiben. So kann beispielsweise eine Transformation beste-
hend aus einer Translation, Rotation und gegebenenfalls weiterer Deformierungen
das Koordinatensystem einer Ultraschallsonde in das Koordinatensystem eines CTs
überführen. [42, 167, 176]
Die Berechnung oder Messung dieser Transformation wird als Kalibrierung be-
zeichnet und darf nicht mit einer Justierung verwechselt werden, bei der der eigent-
liche Aufbau verändert wird, um verschiedene Bildgebungssysteme in Einklang zu
bringen. Ein Beispiel für eine Justierung wäre die Verwendung zweier Kameras, die
durch Spiegel dasselbe Bild aufnehmen. Das Verschieben und Drehen dieser Spiegel,
bis die beiden Bilder übereinstimmen wäre eine Justierung, wohingegen die Berech-
nung des Abstands und der Ausrichtung dieser Kameras zur Korrektur der Bilder
eine Kalibrierung wäre. [234]
Zwei für diese Arbeit besonders wichtige Kalibrierungen sind die folgenden:
Hand-Auge-Kalibrierung Eine spezielle Form der geometrischen Transforma-
tion findet bei der sogenannten Hand-Auge-Kalibrierung Anwendung. Diese
Kalibrierung beschreibt beispielsweise, wie sich die Bewegung eines Sensors
oder Markers eines optischen Trackinggeräts auf die Bewegung der Kamera
überträgt. Die Bezeichnung stammt dabei aus der Robotik, bei der die Bewe-
gung der Roboterhand, in der sich die Kamera befindet, auf diese (das Auge)
übertragen werden muss. [10]
In der Laparoskopie können beispielsweise Marker am Ende des Laparoskops
außerhalb des Körpers angebracht sein, sodass sich die Spitze des Laparoskops
im Körper durch die Einschränkung der Trokare entgegengesetzt zu den Mar-
kern bewegt. [167]
Kamerakalibrierung Die bisherigen Transformationen beschreiben die äußeren
Koordinaten der Kamera, die sogenannten extrinsischen Parameter. Um eine
Transformation zwischen dem 3D-Koordinatensystem der Kamera und dem
2D-Laparoskopbild zu finden, werden die sogenannten intrinsischen Kamera-
parameter benötigt. Diese umfassen beispielsweise die Fokuslänge und Parame-
ter zur Berechnung der Verzerrung durch die Linsen des optischen Systems.
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Diese Kameraparameter können beispielsweise durch eine Kalibrierung mit
Schachbrettmustern bestimmt werden. [248]
Abbildung 3.2: Beispiel für eine kalibrierungsbasierte Registrierung. Sowohl am La-
paroskop, als auch an einem C-Arm zur Aufnahme eines intraope-
rativen CTs sind optische Marker angebracht. Diese werden von ei-
nem Trackingsystem lokalisiert. Durch eine einmalige Kalibrierung
vor Beginn des Eingriffs müssen geometrische Transformationen ge-
funden werden (dargestellt durch rote Pfeile, die jeweiligen Trans-
formationen sind durch „T“ beschriftet), die die CT-Aufnahme des
Patienten über den getrackten C-Arm und das Trackingsystem in
das Koordinatensystem des Laparoskopbilds übertragen.
Feste Transformation
Falls es eine feste Transformation zwischen dem Laparoskop und der zweiten Mo-
dalität gibt, muss diese einmalig zu Beginn des Eingriffs bestimmt werden. Das ist
zum Beispiel der Fall, wenn eine zweite Kamera zur Fluoreszenzbildgebung starr mit
dem Laparoskop verbunden ist. Diese Kalibrierung darf wie bereits erwähnt nicht
mit einer Justierung verwechselt werden.
Beispiele Eine feste Transformation zwischen zwei Kameras wird zum Beispiel
von Glatz et al. [74] verwendet. Hier werden gleichzeitig mit Hilfe eines Strahlteilers
normale Laparoskopbilder und NIR Fluoreszenzbilder aufgenommen. Diese Bilder
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werden durch eine einmalige Kalibrierung des Systems zueinander ausgerichtet. Da
beide Kameras und der Strahlteiler fest verschraubt sind, ändert sich die Transfor-
mation zwischen den Kameras nicht.
Vor- und Nachteile Vorteile einer festen Transformation sind, dass eine einmali-
ge Kalibrierung genügt, die oft nicht mal vor jeder Operation durchgeführt werden
muss. Allerdings eignet sich dieser Ansatz nur für wenige Bildgebungsmodalitäten,
die die Daten sehr ähnlich im Vergleich zu dem Laparoskop aufnehmen. Anstelle
einer Fluoreszenzkamera könnte beispielsweise auch eine Gamma-Kamera mit dem
Laparoskop verbunden werden. Für große Geräte wie beispielsweise einem CT oder
für Geräte, die direkten Kontakt mit der Organoberfläche benötigen (z.B. eine Ul-
traschallsonde) kann keine starre Verbindung zum Laparoskop verwendet werden.
[22]
Kontinuierliche Positionsbestimmung
Trackingsysteme werden bei intraoperativen Registrierungen häufig eingesetzt, um
die Position natürlicher Landmarken oder künstlicher Hautmarker interaktiv auf-
zunehmen oder um eine initiale Registrierung (die durch verschiedenste Möglich-
keiten zustande gekommen sein kann) kontinuierlich zu aktualisieren. [22, 67] In die
Kategorie der kalibrierungsbasierten Registrierungsmethoden mit kontinuierlicher
Positionsbestimmung werden aber nur solche Ansätze sortiert, die ausschließlich ei-
ne Kalibrierung zwischen dem Laparoskop und einer zweiten Bildgebungsmodalität
zur Registrierung verwenden.
Dabei wird die Bewegung des Laparoskops relativ zu der zweiten Bildgebungsmo-
dalität bestimmt, z.B. mit Hilfe von Trackingsystemen und Markern, die entweder
optisch oder über ein elektromagnetisches Feld lokalisiert werden können. Zusätzlich
muss oft noch eine Hand-Auge-Kalibrierung durchgeführt werden. [167]
Bei der kontinuierlichen Positionsbestimmung kann man zwischen zwei Fällen
unterscheiden: Ist das Laparoskop die einzige Bewegungsquelle (abgesehen von Or-
ganbewegungen) oder bewegt sich die zweite Bildgebungsmodalität auch?
Der erste Fall tritt zum Beispiel auf, wenn ein intraoperatives CT oder MRT
verwendet wird um zusätzliche Daten aufzunehmen. Dabei werden Marker am La-
paroskop und mindestens einem weiteren festen Bezugspunkt z.B. am Operations-
tisch angebracht. Durch die Marker können die Bewegungen des Laparoskops in den
Koordinatenraum der CT- oder MRT-Daten übertragen werden. Dabei muss beach-
tet werden, dass sich das Organ nicht relativ zu den festen Markern bewegen darf,
da die Registrierung sonst nicht mehr valide ist. [63] Diese Methode kann natürlich
mit anderen Registrierungsmethoden kombiniert werden, um solche Bewegungen zu
kompensieren.
Wenn die zweite Bildgebungsmodalität mobil ist, wie z.B. eine Ultraschall-Sonde,
eine Gamma-Kamera oder ein zweites Laparoskop, dann müssen diese auch getrackt
werden, um die zweite Bildgebungsmodalität relativ zum Laparoskop zu lokalisieren.
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Auch hier ist eine Kalibrierung nötig, um die Orientierung der zweiten Modalität
auf die Ausrichtung der Bilddaten zu übertragen. [229]
Anstelle von Trackingsystemen und Markern können z.B. auch die kinetischen
Daten eines Operationsroboters oder Bildverarbeitungsmethoden zur Positionsbe-
stimmung des Laparoskops und gegebenenfalls der zweiten Bildgebungsmodalität
verwendet werden. [121, 175]
Beispiele Eine sehr anschauliche Erklärung der verschiedenen Transformationen,
die durch Kalibrierung gefunden werden müssen, findet sich in Oosterom et al. [167].
Hier wurde in Phantomexperimenten ein Marker verwendet, der in einem SPECT
sichtbar war, optisch getrackt und dadurch das SPECT zu einem getrackten Lapa-
roskop registriert werden konnte. Ähnlich ging Feuerstein et al. [63] vor, die Marker
an einem intraoperativen C-Arm-CT und einem Laparoskop angebracht haben. Na-
kamoto et al. [155] verwenden in Ex-vivo-Versuchen ein Calypso-Trackingsystem, das
mit injizierten Markern die Organbewegung aufnimmt und durch Kalibrierung in das
Koordinatensystem des Laparoskops überträgt, welches von einem zweiten Track-
ingsystem lokalisiert wird.
Eine Anwendung im Patienten wird von Brouwer et al. [29] beschrieben. Hier wur-
den reflektierende Marker (für das Trackingsystem) an einem Patienten angebracht,
bevor ein SPECT/CT mit einem zweiten bimodalen, radioaktiven und fluoreszie-
renden Marker (Kontrastmittel) aufgenommen wurde. Die reflektierenden Marker
konnten durch ein optisches Trackingsystem detektiert werden und so zu einem
ebenfalls mit Markern versehenen Laparoskop registriert werden. Mit den präope-
rativen SPECT/CT-Daten wurde intraoperativ zur bimodal markierten Stelle na-
vigiert. Ab einem Abstand von unter 1,5 cm wurde das Fluoreszenzsignal des bi-
modalen Markers zur manuellen Feinnavigation verwendet, um Verformungen und
Organbewegungen seit Aufnahme des SPECT/CTs auszugleichen. Obwohl dieser
Ansatz auch als punktbasierte Registrierung angesehen werden könnte, wird er hier
zu den kalibrierungsbasierten Methoden gezählt, weil sich die Methode nicht än-
dern würde, wenn der optische Marker am Tisch angebracht oder durch ein anderes
Trackingsystem ersetzt werden würde. In diesem Fall wäre die Zuordnung zu den
kalibrierungsbasierten Methoden eindeutiger.
Um Ultraschalldaten im Laparoskopbild einzublenden, haben Cheung et al. [39],
Feuerstein et al. [64], Ukimura und Gill [229] und Konishi et al. [110] Marker an der
Sonde und dem Laparoskop angebracht und diese mit einem Trackingsystem relativ
zueinander lokalisiert. Durch eine einmalige Kalibrierung konnten in Phantomex-
perimenten [39, 64], Tierversuchen [110] und am Patienten [229] die Ultraschalldaten
registriert werden.
Adebar, Mohareri und Salcudean [1] und Leven et al. [121] verwenden ausschließlich
die kinetischen Daten eines Operationsroboters, um ein Ultraschallbild zum Laparo-
skopbild zu registrieren. Beim verwendeten Da-Vinci-Roboter ist keine Hand-Auge-
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Kalibrierung nötig, da die kinetischen Daten der Instrumente schon im Koordina-
tensystem der Kamera bereitgestellt werden.
Zur Kalibrierung zwischen der Ultraschallsonde und dem Laparoskop wird bei
Adebar, Mohareri und Salcudean [1] ein Instrument an verschiedenen Positionen
im Ultraschallbild detektiert und so eine Transformation zwischen dem Kamerako-
ordinatensystem, in dem sich das Instrument befindet, und dem Ultraschallkoor-
dinatensystem berechnet. Diese Registrierung wird bislang nicht zur Anzeige des
Ultraschallbilds im Laparoskopbild, sondern zur automatischen Nachführung der
Ultraschallsonde in Phantomexperimenten verwendet.
Leven et al. [121] kalibrieren dahingegen Sonde und Laparoskop vor den Experi-
menten und nutzen die Registrierung zur Anzeige der Ultraschalldaten im Laparo-
skopbild.
Ebenfalls ohne zusätzliche Trackingsysteme kommen Pessaux et al. [175] aus. Sie
verwendeten bei einer robotergestützten Operation eine laparoskopische Ultraschall-
sonde, an der ein kleines Kalibrierungsmuster angebracht war. Dieses wurde mit
Bildverarbeitungsmethoden detektiert und rekonstruiert, und so die Position und
Ausrichtung der Ultraschallsonde relativ zum Laparoskop bestimmt. Dadurch konn-
te das Ultraschallbild direkt im Laparoskopbild eingeblendet werden.
Vor- und Nachteile Nachteile dieser Methode entstehen hauptsächlich durch den
Einsatz der Trackingsysteme. Für optische Trackingsysteme muss immer eine Sicht-
linie zwischen den Markern und dem Trackingsystem bestehen, während elektro-
magnetische Trackingsysteme anfällig für Störungen durch andere Geräte oder In-
strumente sind. Außerdem muss im Operationssaal Platz für zusätzliche Hardware
geschaffen werden. Im Gegensatz zu einer festen Transformation bieten kalibrie-
rungsbasierte Ansätze mit kontinuierlicher Positionsbestimmung die Möglichkeit,
eine Vielzahl an Bildgebungsmodalitäten einzusetzen. [67, 176]
3.1.3 Punktbasierte Registrierung
Bei der punktbasierten Registrierung werden mehrere korrespondierende Punkte
verwendet, die in beiden Bildgebungsmodalitäten identifiziert werden können. Diese
korrespondierenden Punkte können natürliche Landmarken, künstliche Marker oder
eine Kombination aus beidem sein.
Die Kameraposition und -orientierung in 3D kann nun anhand der im Laparoskop-
bild in 2D sichtbaren Strukturen oder Marker abgeschätzt werden. Dieses Verfahren
wird auch Inside-Out-Tracking genannt. [152]
Anstelle dieser 2D/3D-Registrierung kann auch eine 3D/3D-Registrierung verwen-
det werden. Dazu müssen Strukturen oder Marker durch andere Methoden in 3D
rekonstruiert oder relativ zum Laparoskop lokalisiert werden. Wenn die 3D-Position
auch in einer anderen Bildgebungsmodalität bekannt ist, kann daraus eine einfache
Transformation zwischen den Laparoskopbildern und der zweiten Bildgebungsmo-
dalität berechnet werden. [176] Ein Beispiel dafür ist in Abbildung 3.3 zu sehen.
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(a) Punktbasierte 2D/3D-Registrierung über
Bildverarbeitungsmethoden
(b) Punktbasierte 3D/3D-Registrierung mithilfe eines
Trackingsystems
Abbildung 3.3: Beispiele für eine punktbasierte Registrierung. a) Marker sind auf ei-
nem Organ angebracht (links) und werden im Laparoskopbild (linke
Seite des Bildschirms) in Echtzeit detektiert (live). Über eine 2D/3D-
Registrierung kann das Laparoskopbild über die Marker zu präope-
rativen Daten in 3D (rechts) registriert werden, sofern in diesen die
Markerpositionen ebenfalls bekannt sind. b) Eine weitere Varian-
te der punktbasierten Registrierung ist folgende: Auf der Haut des
Patienten sind mehrere Marker angebracht (dargestellt durch rote
Punkte), deren Position in 3D relativ zum Organ durch präoperati-
ve Aufnahmen bekannt ist (rechts). Die 3D-Position dieser Marker
wird hier durch eine getrackte Nadel relativ zum Laparoskop be-
stimmt. Durch eine 3D/3D-Registrierung kann eine Transformation
der präoperativen Daten zum Laparoskopbild berechnet werden.
Dieser Ansatz (b) hat einige Ähnlichkeiten mit dem kalibrierungs-
basierten Ansatz. Das Hauptaugenmerk dieser Methode liegt aller-
dings darauf, dass im Gegensatz zur kalibrierungsbasierten Methode
nicht eine einmalige Kalibrierung genügt, sondern aus Markern eine
Transformation berechnet wird.
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Natürliche Landmarken
Bei Verwendung natürlicher Landmarken ist es schwierig, dieselben Strukturen in
beiden Bildgebungsmodalitäten, z.B. dem Laparoskopbild und einem CT oder MRT,
zu detektieren, da nur wenige natürliche Landmarken in beiden Modalitäten sicht-
bar und gut zu identifizieren sind. Erschwerend kommt hinzu, dass das Sichtfeld des
Laparoskops eingeschränkt ist und in der Regel keine Landmarken unterhalb der Or-
ganoberfläche erkannt werden können. Deshalb benötigen punktbasierte Methoden
oft manuelle Hilfestellungen (zum Beispiel durch Trackingsysteme und Zeigeinstru-
mente), um intraoperativ Landmarken zu lokalisieren, die zuvor in CT- oder MRT-
Daten identifiziert wurden. [43]
Beispiele Registrierungen, bei denen anhand anatomischer Landmarken korre-
spondierenden Punkte in einem CT-Bild zum Laparoskopbild registriert wurden,
sind beispielsweise bei Conrad et al. [43], Suzuki, Hattori und Hashizume [220], Ko-
nishi et al. [109], Plantefeve et al. [178] oder Hayashi et al. [81] zu finden. Dabei wurden
entweder mit getrackten Instrumenten anatomisch markante Landmarken berührt
[43, 109, 220] oder im Laparoskopbild manuell selektiert [178]. Wenn bei einer Opera-
tion mehrere Gefäße durchtrennt werden müssen, können die Schnittstellen durch
getrackte Scheren aufgenommen und zur Registrierung verwendet werden. Dazu
müssen zuvor die Schnittstellen der Gefäße geplant und in den präoperativen Daten
eingezeichnet worden sein [81].
Vor- und Nachteile Die Identifizierung natürlicher Landmarken in verschiedenen
Modalitäten ist schwierig. [134] Falls manuelle Schritte zur Registrierung benötigt
werden, unterbricht das den chirurgischen Arbeitsablauf. Ein Vorteil bei Hayashi
et al. [81] ist, dass der Arbeitsablauf nicht unterbrochen wird, da direkt die Schnitt-
positionen verwendet werden. Sowohl bei manueller Lokalisierung, als auch bei der
Verwendung der Schnittstellen ist die Registrierung nur valide, solange sich weder die
Kamera noch die Organe bewegen, deshalb werden die Bewegungen des Laparoskops
oft durch Trackingsysteme aufgezeichnet, um zumindest diese auszugleichen. Sobald
sich aber das Organ (z.B. durch Gewebeentnahme) verformt, ist die Registrierung
nicht mehr akkurat.
Künstliche Marker
Anstelle natürlicher Landmarken können auch künstliche Marker verwendet werden.
Diese können entweder direkt im Laparoskopbild in 2D detektiert und über Inside-
Out-Tracking-Methoden registriert werden, oder wie die natürlichen Marker durch
getrackte Instrumente in 3D lokalisiert werden. Meist wird bei künstlichen Markern
die Lokalisierung in 3D mit Trackingsystemen verwendet und diese Registrierung
ebenfalls durch Trackingsysteme aktualisiert (siehe Abschnitt 3.2). [88, 206] Falls ein
Trackingsystem zur Lokalisierung verwendet wird, unterscheidet sich die punktba-
sierte Registrierung oft nur darin von der kalibrierungsbasierten Registrierung mit
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kontinuierlichen Positionsbestimmung (siehe Abschnitt 3.1.2), dass die Position der
künstlichen Marker manuell durch ein getracktes Zeigeinstrument bestimmt werden
muss.
Beispiele Souzaki et al. [211], Tsutsumi et al. [227] und Ieiri et al. [88] haben an mehre-
ren Patienten vor Aufnahme eines CTs oder MRTs Marker auf der Haut angebracht.
Intraoperativ wird die Lage dieser Hautmarker mit einem Trackingsystem aufge-
nommen und so zu einem getrackten Laparoskop registriert. Bei Ieiri et al. [88] wird
die Registrierung zusätzlich nach Aufblähung des Bauchraums durch eine Oberflä-
chenregistrierung der Milz korrigiert.
Baumhauer et al. [15, 17], Simpfendörfer et al. [206] und Teber et al. [226] verwenden
künstliche Marker, die in beiden Bildgebungsmodalitäten gut sichtbar sind und so-
mit ohne Trackingsystem auskommen. Dafür werden nadelförmige Marker am Organ
angebracht und beispielsweise in einem intraoperativ CT relativ zu Organen und an-
deren interessanten Strukturen lokalisiert. Durch die Position der Nadelmarker im
2D-Laparoskopbild, die in Echtzeit detektiert werden können, kann mit Inside-Out-
Tracking-Methoden die Position und Orientierung des Laparoskops relativ zu den
3D-Daten bestimmt werden. Ein Beispiel dieser Nadelmarker, die aus einer kurzen
Metallnadel zur Befestigung im Gewebe und einem runden, farbigen Kunststoffkopf
bestehen, ist in Abbildung 3.4 zu sehen.
Abbildung 3.4: a) Navigierte laparoskopische Prostatektomie: An der Prostata an-
gebrachte Navigationshilfen (insgesamt fünf gelbe, grüne und blaue
Nadelmarker) ermöglichen durch das markerbasierte Tracking ein
Überblenden (b) des Laparoskopbildes mit dem virtuellen Planungs-
modell (grün Prostata, blau neurovaskuläre Bündel, gelb Navigati-
onshilfen).
Bildquelle: [B6], nachgedruckt mit Erlaubnis von Springer.
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Cheng et al. [36, 37] entwickelten eine Methode, um intraoperative 3D-Ultraschall-
bilder zu einem Stereo-Laparoskop zu registrieren. Dazu werden photoakustische
Marker verwendet, die von einem Laser angeregt werden, das Laserlicht absorbieren,
sich dabei leicht erwärmen und ausdehnen und durch diese Ausdehnung eine kleine
Druckwelle erzeugen, die mit einem Ultraschallgerät detektiert werden kann. Die-
se Umwandlung von Licht in Schallwellen nennt man den photoakustischen Effekt.
Cheng et al. haben solche Marker auf einer Ex-vivo-Leber angebracht und sowohl
im Ultraschallvolumen als auch im Stereo-Laparoskopbild lokalisiert. Anhand der
Stereo-Laparoskopbilder kann die Position der Marker in 3D über Triangulation be-
rechnet werden und so das Ultraschallbild zum Laparoskop registriert werden.
Außerhalb der Laparoskopie werden auch fluoreszenzbasierte Marker verwendet
um Daten zu registrieren. Beispiele dafür sind z.B. mit ICG und jodhaltigem Kon-
trastmittel gefüllte Kugeln, die am Experimentiertisch bei einer Mausstudie an-
gebracht wurden, um so CT-Daten mit den Fluoreszenzaufnahmen registrieren zu
können [57]. Im nicht-medizinischen Kontext wurde NIR fluoreszierende Farbe auf
Papier aufgebracht, um virtuelle Daten einzublenden [172].
Der einzige Einsatz fluoreszierender Marker in der Laparoskopie wurde von Sha-
deman et al. [201] durchgeführt. Sie verwenden NIR fluoreszierende Marker, um einen
Roboter zu steuern und automatisch Nähte zu setzen. Diese Marker wurden aber
bislang nicht zur Registrierung verwendet und sind auch nur in einer Bildgebungs-
modalität über NIR Fluoreszenz sichtbar.
Vor- und Nachteile Im Gegensatz zu natürlichen Landmarken ist keine Expertise
zum Lokalisieren der künstlichen Marker nötig. Vorteile von punktbasierten Regis-
trierungen sind, dass keine aufwändige Kalibrierung notwendig ist und die Registrie-
rung in Echtzeit ohne Interaktion des medizinischen Personals funktioniert. Sie sind
sehr akkurat für rigide Organbewegungen, haben aber den Nachteil, dass sie keine
Organverformungen berücksichtigen. Eine Erweiterung um Organverformungen in
das Registrierungskonzept zu integrieren ist nicht einfach umzusetzen. Das Anbrin-
gen der künstlichen Marker ist relativ aufwändig und lässt sich nur schwer in den
chirurgischen Arbeitsablauf integrieren. Außerdem können beispielsweise die oben
beschriebenen Nadelmarker von Baumhauer et al. nur schlecht detektiert werden,
wenn sie von Rauch, Blut oder Gewebe verdeckt sind.
3.1.4 Oberflächenbasierte Registrierung
Oberflächenbasierte Registrierungen umfassen in der Regel drei Schritte: Zuerst
müssen aus präoperativen 3D-Daten die Oberflächen relevanter Organe und/oder
Strukturen extrahiert werden. Als nächstes müssen intraoperativ die Oberfläche oder
zumindest einige 3D-Punkte auf der Oberfläche der Organe rekonstruiert werden.
Zuletzt müssen beide 3D-Daten zueinander registriert werden. [22]
Ein Überblick über oberflächenbasierte Registrierung und Oberflächenrekonstruk-
tion kann in den Artikeln von Maier-Hein et al. [134], Heimann und Meinzer [82], Lin
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et al. [124] oder Audette, Ferrie und Peters [11] gefunden werden.
Eine Skizze für eine oberflächenbasierte Registrierung ist in Abbildung 3.5 gezeigt.
Abbildung 3.5: Beispiel für eine oberflächenbasierte Registrierung. Mit eine Stereo-
Laparoskop wird die Oberfläche des Organs intraoperativ in 3D re-
konstruiert (links). Diese Oberfläche kann z.B. durch ICP-Algorith-
men zur Oberfläche aus einem präoperativen Modell des Organs re-
gistriert werden (rechts).
Oberflächenrekonstruktion
Die Rekonstruktion von Oberflächen ist in der Bildverarbeitung ein weit verbreite-
tes Problem, zu dem es viele verschiedene Lösungsansätze gibt. In der Laparoskopie
gibt es dabei besondere Anforderungen im Vergleich zu anderen, nicht-medizinischen
Anwendungen, da der Einsatz zusätzlicher Hardware durch das kleine Operations-
volumen beschränkt ist, sich die verschiedenen Organe und Oberflächen teilweise
stark ähneln, das Sichtfeld eingeschränkt ist und sich die betrachtete Operationssze-
ne durch den Eingriff ständig ändern kann (Entfernung von Gewebe, Blut, etc.). Die
Methoden zur Oberflächenrekonstruktion, die laparoskopisch zum Einsatz kommen,
kann man in passive Methoden unterteilen, die ausschließlich das Laparoskopbild zur
Rekonstruktion verwenden, und aktive Methoden, die zusätzliche Geräte benötigen.
[22]
Passive Methoden Passive Techniken verwenden ausschließlich die Informationen,
die durch das Laparoskopbild zur Verfügung stehen. Dadurch haben sie den Vorteil,
dass sie sehr leicht in den Arbeitsablauf zu integrieren sind, allerdings wurden alle
passiven Methoden für nicht-medizinische Anwendungen entwickelt, bei denen es
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wenig Verformungen, eine homogene Beleuchtung und starken Kontrast oder Struk-
turunterschiede zwischen den einzelnen Oberflächen gibt. [22]
Folgende Ansätze wurden bereits für die Laparoskopie untersucht und mindestens
in Phantomexperimenten getestet:
Stereo-Bildgebung Falls ein Stereolaparoskop oder mehrere Kameras verwendet
werden, können im Bild der rechten und linken Kamera korrespondierende
2D-Punkte extrahiert werden und daraus über Triangulation ein 3D-Bild be-
rechnet werden. Dazu muss der Abstand der beiden Kameras bekannt sein.
[35, 173, 193, 216, 217, 223]
SfM (Structure from Motion)Wenn sich entweder das Laparoskop oder die Or-
gane bewegen, kann aus der Verschiebung im Laparoskopbild die 3D-Struktur
der betrachteten Szene geschätzt werden. Diese Methode ist ähnlich zur Tri-
angulation der Stereo-Bildgebung. Wenn die betrachtete Szene sich nur wenig
bewegt, kann das Laparoskop getrackt werden. Alternativ kann die Organbe-
wegung zur Schätzung der 3D-Struktur verwendet werden. [22, 124]
SfF (Shape from Focus) Wenn eine geringe Schärfentiefe verwendet wird, er-
scheinen Objekte unscharf, die näher oder weiter entfernt sind als der Fokus-
punkt. Dadurch kann die Entfernung geschätzt werden und somit eine 3D-
Szene rekonstruiert werden. [22, 158]
SfS (Shape from Shading) Wenn Licht senkrecht auf eine Organoberfläche fällt,
erscheint diese etwas heller als bei schräg einfallendem Licht. Bei Shape from
Shading wird so über die Pixelintensität die Oberflächennormale geschätzt,
um die 3D-Szene zu rekonstruieren. Dazu müssen sowohl die Kamera als auch
die Lichtquelle kalibriert sein. [33]
SfP (Shape from Polarization) Licht wird bei einer Reflexion an Oberflächen zu
einem Teil polarisiert. Der Grad der Polarisierung hängt dabei vom Einfalls-
winkel ab, deshalb kann daraus die Form der Oberfläche rekonstruiert werden.
[83]
SLAM (Simultaneous Localization And Mapping) Bei dieser Methode wer-
den kontinuierlich aus jedem neuen Bild die 3D-Struktur der sichtbaren Ob-
jekte geschätzt und gleichzeitig die Kameraposition und -ausrichtung relativ
dazu bestimmt. Dadurch entfällt im Gegensatz zu der häufigsten Variante des
SfM das Tracking des Laparoskops. [22, 134, 163]
Aktive Methoden Aktive Methoden verwenden zusätzliche Hardware, die in den
chirurgischen Arbeitsablauf oder die bereits vorhandene Hardware integriert werden
muss. Das erschwert die Translation in die Klinik. Allerdings sind aktive Metho-
den oft deutlich robuster bei laparoskopischen Anwendungen als passive Techniken.
Folgende Methoden wurden bislang für die Laparoskopie angepasst:
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TOF (Time of Flight) Mit einem Laser werden kurze Lichtpulse ausgesandt
und durch Laufzeitmessungen des reflektierten Lichts der Abstand zur Ober-
fläche bestimmt. Bislang reicht die Genauigkeit dieser Methode jedoch nicht
für laparoskopische Rekonstruktionen aus. [144]
SfSL (Shape from Structured Light) Durch die Projektion bekannter Mus-
ter auf eine Oberfläche kann die Form der Oberfläche durch Triangulation
zwischen dem Projektor, der Kamera und dem verzerrten Muster bestimmt
werden. Dabei ist die Auflösung der 3D-Rekonstruktion durch die Muster be-
grenzt. [22, 60]
Abtasten der Oberfläche Eine weitere Möglichkeit ist, mit einem getrackten
Instrument die Oberfläche mechanisch abzutasten und so zu rekonstruieren.
Als einzige nicht optische Methode ist sie sehr unempfindlich gegenüber Stö-
rungen, verlangt aber interaktiven Einsatz des Chirurgen oder der Chirurgin
und unterbricht so den medizinischen Arbeitsablauf. [5]
Registrierung
Die Registrierung zweier Oberflächen ist im nicht-medizinischen Zusammenhang gut
untersucht, Van Kaick et al. [233] bietet beispielsweise einen guten Überblick über die
Registrierung verschiedener geometrischer Formen.
Viele oberflächenbasierte Algorithmen benötigen eine grobe Vorinitialisierung, die
manuell oder automatisch erfolgen kann. Diese zählen dann nicht zur initialen Re-
gistrierung sondern sind in Abschnitt 3.2.3 eingeordnet.
Beispiele Altamar et al. [5] tasteten in einem Ex-vivo-Experiment mit einem In-
strument des Da-Vinci-Roboters die Oberfläche einer Niere ab und registrierten die
Instrumentenpositionen mit der 3D-Form der Niere.
Marques et al. [137] verwenden ein echtzeitfähiges System, das schon im Patienten
getestet wurde. Sie rekonstruieren durch Stereo-Bildgebung eine 3D-Punktewolke,
die die intraoperative Organoberfläche beschreibt, und registrieren diese automatisch
zu einem biomechanischen Modell, das aus CT-Daten extrahiert wurde. Dabei wurde
eine Finite-Elemente-Methode verwendet, um Deformierungen zu berücksichtigen,
und anatomische Landmarken, um den Algorithmus stabiler zu machen.
Vor- und Nachteile Vorteile oberflächenbasierter Methoden sind, dass sie sich oft
sehr gut in den chirurgischen Arbeitsablauf integrieren lassen. Sowohl passive als
auch aktive (optische) Methoden zur Oberflächenrekonstruktion sind sehr anfällig,
sobald Blut oder Rauch den Blick auf die Operationsszene stört. [134] Viele dieser
Methoden benötigen auch die intrinsischen Parameter des Laparoskops, die sich
während einer Operation durch Zoomen oder Scharfstellen öfters ändern. Auch wenn
es bereits erste Ansätze gibt, um diese Parameter in Echtzeit anzupassen, wird es
noch dauern, bis diese Methoden zuverlässig akkurate Ergebnisse liefern. Deshalb
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hat sich bislang keine Rekonstruktionsmethode bis zu einer klinischen Anwendung
hin durchgesetzt. [22, 134]
3.1.5 Volumenbasierte Registrierung
Volumenbasierte Registrierungsmethoden verwenden im Gegensatz zu oberflächen-
basierten Methoden das gesamte Volumen zur Registrierung. Daher kommen bei
diesem Ansatz nur wenige Datenquellen in Betracht, die intraoperativ 3D-Daten
liefern können: Ultraschallgeräte, offene MRT-Geräte oder intraoperative CT-Auf-
nahmen (Cone Beam CT, Fluoroskopie, etc.). Oft werden diese intraoperativen 3D-
Daten dazu verwendet, um sie zu präoperativen Daten zu registrieren, z.B. indem
man die Gefäße in einem CT und dem Ultraschallbild detektiert und zueinander
registriert [46, 47, 210]. Falls diese 3D-Daten dann zum Laparoskopbild registriert wer-
den, werden kalibrierungs-, punkt- oder oberflächenbasierte Methoden angewandt,
z.B. indem die Position und Orientierung der Ultraschallsonde durch Trackingsys-
teme bestimmt werden oder Marker vor den CT-Aufnahmen angebracht wurden.
Da oft eine Kombination verschiedener Registrierungsmethoden verwendet werden,
sind die Grenzen zwischen den einzelnen Kategorien fließend und eine Einteilung
nicht einfach.
Die bislang einzigen rein volumenbasierten Methoden zur Registrierung von 3D-
Daten direkt zum Laparoskopbild segmentieren entweder die Gefäße durch Pulsbe-
wegungen im Laparoskopbild [6] und registrieren diese, vermessen das Volumen des
Organs oder detektieren das Laparoskop direkt im 3D-Volumen. Diese drei Beispiele
werden als volumenbasierte Registrierung betrachtet, weil der wichtigste Schritt bei
ihnen jeweils auf Informationen des gesamten Volumens basiert. Ein Beispiel eines
volumenbasierten Ansatzes, bei dem Gefäße zur Registrierung verwendet werden,
ist in Abbildung 3.6 zu sehen.
Beispiele Nosrati et al. [165] detektieren im Laparoskopbild pulsierende Gefäße und
extrahieren weitere Struktur- und Farbinformationen, um mit Hilfe von maschinel-
lem Lernen anatomische Strukturen im Laparoskopbild einzublenden. Zusätzlich zur
Registrierung präoperativer Daten werden Deformierungen berücksichtigt und ak-
kurat eingeblendet, allerdings ist der Ansatz noch nicht echtzeitfähig.
Bei einer rein volumenbasierten Registrierungsmethode wird die Position und Aus-
richtung des Laparoskops gemeinsam mit den Organen in einem C-Arm-CT oder ei-
ner Fluoroskopie aufgenommen. Mountney et al. [150] bestimmen so die grobe Orien-
tierung des Laparoskops bis auf eine Drehung um die Achse des Laparoskops und die
Entfernung zum Organ und verwenden Stereo-Bilddaten, um eine Oberflächenregis-
trierung durchzuführen. Ebenfalls durch Oberflächenregistrierungen (SLAM) wird
die Registrierung aufrechterhalten. Bernhardt et al. [21] registrieren ein 3D-Modell
des Laparoskops zum aufgenommenen 3D-CT-Bild, um so die Position und Aus-
richtung bis auf die Drehung um die Laparoskopachse zu bestimmen. Dieser letzte
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Abbildung 3.6: Beispiel für eine volumenbasierte Registrierung. Im Laparoskopbild
werden Gefäße z.B. durch den Pulsschlag mithilfe maschinellen Ler-
nens detektiert. Diese Gefäße sind in der Regel nicht direkt sichtbar,
da sie von anderem Gewebe verdeckt sind. Die Rekonstruktion die-
ser Gefäße kann verwendet werden, um ein CT zum Laparoskopbild
zu registrieren.
Freiheitsgrad wird durch einen Beschleunigungssensor bestimmt. So kann die Blick-
richtung des Laparoskops im CT bestimmt werden.
Kleemann et al. [105] verwenden eine getrackte Ultraschallsonde, um an vorgege-
benen Stellen das Volumen der Leber zu vermessen. Diese Messdaten werden dann
zur Registrierung des Lebervolumens verwendet, das aus einem CT extrahiert wur-
de. Auch wenn diese Methode große Ähnlichkeiten mit einer kalibrierungsbasierten
Registrierung eines Ultraschallbilds zum Laparoskop hat, da die Ultraschallsonde
getrackt wurde, wird dieses Verfahren dennoch zur volumenbasierten Registrierung
gezählt. Der Grund liegt darin, dass Kleemann et al. [105] das eigentliche Ultraschall-
bild nicht zum Laparoskopbild registrieren und die Sonde und das Trackingsystem
hier nur als Hilfsmittel zur Messung des Volumens dienen.
Eine Alternative wäre, dass das Ultraschallbild durch das Trackingsystem zum
Laparoskopbild registriert wird (kalibrierungsbasierte Registrierung) und zusätzlich
das Ultraschallbild z.B. über punktbasierte Registrierungen zum CT registriert wird.
Diese Alternative soll verdeutlichen, wie fließend der Übergang zwischen den einzel-
nen Kategorien oftmals ist.
Vor- und Nachteile Volumenbasierte Registrierungsmethoden können Deformie-
rungen der Organe berücksichtigen, haben aber auch Nachteile, z.B. dass ein intra-
operatives CT benötigt wird, die Algorithmen noch zu langsam sind oder die Schritte
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zur intraoperativen Datenaufnahme den chirurgischen Arbeitsablauf stören.
3.2 Kontinuierliche Aktualisierung der Registrierung
Viele der vorgestellten initialen Registrierungsmethoden können nicht in Echtzeit
berechnet oder ausgeführt werden. Damit die Einblendung der initial registrierten
Daten auch dann noch mit dem Laparoskopbild übereinstimmen, wenn sich das La-
paroskop oder die Organe bewegen oder Organverformungen auftreten, sollten diese
initialen Registrierungen mithilfe anderer Methoden ständig aktualisiert werden.
Dazu gibt es drei verschiedene Ansätze: die Verwendung von Trackingsystemen, das
Tracken von Strukturen im Laparoskopbild durch Bildverarbeitungsmethoden oder
die Rekonstruktion und Registrierung von Oberflächen.
3.2.1 Aktualisierung durch Trackingsysteme
Wenn die intraoperative Registrierung für ein Organ erfolgt, das sich relativ wenig
verformt, kann es ausreichen, die Registrierung ausschließlich unter Berücksichti-
gung der Laparoskopbewegung zu aktualisieren. Dazu können wie im Abschnitt 3.1.2
beschrieben Trackingsysteme [176] oder Positionsdaten eines Operationsroboters [32]
verwendet werden.
Beispiele Buchs et al. [32] (robotergestützt), Conrad et al. [43] und Tsutsumi et al.
[227] (klassische Laparoskopie) verwendeten zur Initialisierung ein Trackingsystem,
um mit getrackten Instrumenten ein präoperatives CT oder MRT zum Laparoskop-
bild zu registrieren. Dabei werden mehrere anatomische Landmarken oder künstliche
Marker mit den Instrumenten berührt. Die Position und Ausrichtung des Laparo-
skops werden dann durch das Trackingsystem kontinuierlich aktualisiert und so die
Registrierung aufrechterhalten. Mit diesen Systemen wurden bereits Patientinnen
und Patienten behandelt um die Machbarkeit einer intraoperativen Registrierung
von präoperativen Daten zum Laparoskopbild zu zeigen.
Vor- und Nachteile Analog zu Abschnitt 3.1.2 entstehen hier die Vor- und Nach-
teile durch den Einsatz von Trackingsystemen. Ein weiterer Nachteil ist, dass aus-
schließlich die Laparoskopbewegung und keine Organbewegung oder -verformung
berücksichtigt wird.
3.2.2 Aktualisierung durch Bildverarbeitungsmethoden
Wenn auch Organbewegungen oder Änderungen der intrinsischen Kameraparameter
berücksichtigt werden sollen, kommen nur Bildverarbeitungsmethoden oder Ober-
flächenrekonstruktionen in Frage.
Um Organbewegungen zu berechnen und somit eine initiale Registrierung kon-
tinuierlich zu aktualisieren, bieten sich die Methode des optischen Flusses [84, 130]
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an. Dazu werden von jedem Zeitschritt zum nächsten markante Merkmale im La-
paroskopbild detektiert und zum nächsten Zeitschritt verfolgt. Das kann inzwischen
in Echtzeit auf laparoskopischen Daten bewerkstelligt werden. [243] Durch die Ver-
schiebung der einzelnen Merkmale kann die Bewegung der Szene relativ zur Kamera
berechnet werden. Dabei wird angenommen, dass sich die Intensität innerhalb einer
kleinen Region des Laparoskopbilds nur ändert, weil sich das betrachtete Objekt
(z.B. das Organ) bewegt. Da die Detektion von geeigneten Merkmalen zum Tracken
unter laparoskopischen Bedingungen relativ schwierig ist, weil die Operationsszene
wenig Struktur hat, wird die Detektion der Merkmale manchmal durch maschinelles
Lernen verbessert. [22, 134]
Die Registrierung muss auch aktualisiert werden, falls mit dem Laparoskop ge-
zoomed wird oder sich der Fokus der Kamera oder die Verzerrung des Bilds durch
Drehung der Linsen ändert. Eine erneute Kalibrierung der Kamera zur Bestimmung
dieser intrinsischen Parameter (Fokus, Zoom oder Verzerrung) kann zwar in relative
kurzer Zeit erfolgen, unterbricht aber den chirurgischen Arbeitsablauf. Deshalb ist
eine automatische Aktualisierung dieser Kameraparameter wünschenswert, damit
die Registrierung angepasst werden kann. [22, 143]
Beispiele Nicolau et al. [160] und Puerto-Souza und Mariottini [188] aktualisieren ei-
ne manuelle initiale Registrierung, indem interaktiv oder automatisch einige Punkte
auf der Organoberfläche ausgewählt werden und anhand dieser die Bewegungen
durch Berechnung des optischen Flusses abgeschätzt werden.
Nach einer oberflächenbasierten initialen Registrierung verwenden Marques et al.
[137] Merkmale im Laparoskopbild zur Berechnung des optischen Flusses, um Atem-
und Pulsbewegungen auszugleichen. Außerdem werden Deformierungen unter An-
wendung eines biomechanischen Modells berücksichtigt.
Nosrati et al. [164] verwenden präoperativen Daten, um diese gleichzeitig zum Lapa-
roskopbild zu registrieren und Änderungen der Kameraparameter wie die Fokuslänge
oder der Linsenverzerrungen zu korrigieren. Lourenço et al. [128] schätzen durch das
Tracken von Merkmalen das Zoomen der Kamera.
Vor- und Nachteile Ein Vorteil der Aktualisierung durch Bildverarbeitungsme-
thoden liegt darin, dass keinerlei zusätzliche Hardware notwendig ist. Ein Nachteil
bei Methoden, die den optischen Fluss berücksichtigen, ist, dass bislang immer ein
Kompromiss zwischen Robustheit des Ansatzes, Geschwindigkeit und der Genauig-
keit der Registrierung über längere Zeit hinweg eingegangen werden muss. Bislang
hat sich keine Methode klinisch durchgesetzt. [22]
3.2.3 Aktualisierung durch Oberflächenregistrierung
Sollen auch Organverformungen berücksichtigt werden, müssen Oberflächenrekon-
struktionen und eventuell biomechanische Modelle hinzugezogen werden. Die Metho-
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den zur Oberflächenrekonstruktion wurden bereits in Abschnitt 3.1.4 beschrieben.
Zur Registrierung werden häufig ICP-Algorithmen (engl. Iterative Closest Points)
oder Variationen davon verwendet. Außerdem können nicht-rigide Registrierungsme-
thoden verwendet werden, die zusätzlich Organverformungen berücksichtigen. Bio-
mechanische Modelle verwenden Vorwissen über Form und elastische Eigenschaften
der Organe, um z.B. über Finite-Elemente-Methoden Verformungen der Organe zu
berechnen. [212]
Bislang sind diese Methoden oder die dazu benötigte Rekonstruktion der Ober-
fläche noch zu langsam oder nicht robust genug für einen klinischen Einsatz. [134]
Beispiele Kim et al. [101] verwenden Oberflächenrekonstruktionen durch SfS, um
eine initiale, manuelle Registrierung zu aktualisieren.
Suwelack et al. [219] verwenden ein physikalisches Modell um prä- und intraopera-
tive Oberflächen zu registrieren. Das Modell nimmt an, dass die beiden Oberflächen
elektrostatisch entgegengesetzt geladen sind und die präoperativen Daten elastisch
verformt werden können. Über die Gesetze der Mechanik und Elektrostatik kön-
nen dann die Anziehung und Verformung der Oberfläche abgeschätzt und auf das
echte Organ und die präoperativen Daten übertragen werden. Dadurch werden in-
traoperative Verformungen der Organe ausgeglichen, wie sie beispielsweise durch
Druck von Instrumenten oder dem Aufblähen des Bauchraums entstehen. Eine sta-
bile Registrierung ist allerdings nur mit (grober) initialer Registrierung möglich.
Auch Haouchine et al. [79] benötigen eine manuelle Initialisierung. Anschließend re-
konstruieren sie Punkte auf der Organoberfläche mithilfe eines Stereolaparoskops
und passen ein biomechanisches Modell an, um Gefäße in der Leber einzublenden.
Vor- und Nachteile Die Vorteile von oberflächenbasierten Methoden zur Aktua-
lisierung sind, dass sie (zumindest mit passiven Rekonstruktionsmethoden) keine
zusätzliche Hardware im Operationssaal benötigen und sich sehr einfach in den kli-
nische Arbeitsablauf und den Aufbau im Operationssaal integrieren lassen. Einige
Algorithmen sind echtzeitfähig, was Grundvoraussetzung für einen klinischen Trans-
fer ist. [134]
Problematisch ist, dass die Organoberflächen in der Laparoskopie meist nur teil-
weise frei liegen und verdeckt sind, was die Registrierung mit oberflächenbasierten
Methoden zusätzlich erschwert. Dazu kommen die bereits erwähnten Probleme der
Oberflächenrekonstruktion, die bislang nicht robust bei Verdeckung durch Rauch,
Blut oder Gewebe und oft anfällig für Änderungen der intrinsischen Kameraparame-
ter ist. Die Berechnung biomechanischer Modelle ist bislang noch zu langsam oder
nicht robust genug, um im klinischen Alltag eingesetzt zu werden. [22, 134]
3.3 Fazit
Bislang wird keine der vorgestellten Registrierungsmethoden im klinischen Alltag
eingesetzt. Die einzigen Methoden, die bislang im Rahmen von experimentellen Stu-
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dien am Menschen eingesetzt wurden, können Tabelle 3.1 entnommen werden.
Folgende Herausforderungen müssen von Registrierungsmethoden bewältigt wer-
den, damit ein regelmäßiger Einsatz in der Klinik möglich ist:
1. Robustheit
• Zuverlässigkeit: Die Registrierung muss zuverlässig funktionieren. Das bein-
haltet eine ausreichende Genauigkeit der Registrierung, Robustheit gegenüber
Verdeckungen (z.B. durch Rauch, Blut und Gewebe oder nur teilweise sichtba-
re Organoberflächen) und gegenüber Änderungen der äußeren Umstände wie
eine Änderung des Zooms oder Fokus.
• Berücksichtigung anatomischer Deformierungen: Wenn die einzublen-
denden Daten präoperativ aufgenommen werden, müssen sie unter Umstän-
den an die intraoperative Szene angepasst werden, da sich die Lage der Organe
vom Aufnahmezeitpunkt bis zur Operation verändern kann. Zusätzlich können
durch das Aufblähen des Bauchraums, das bei einer Laparoskopie notwendig
ist, die Organe verschoben und durch den höheren Gasdruck verformt werden.
Auch während des Eingriffs kann es zu Verschiebungen und Deformierungen
der Organe durch Atmung, Puls, Bewegungen des Verdauungstrakts, Druck
und Verschiebung durch die Operationsinstrumente, Schnitte und Gewebeent-
nahmen kommen.
2. Integration in den Arbeitsablauf
• Echtzeitfähigkeit: Die Berechnungen, die zu einer kontinuierlichen Regis-
trierung oder Aktualisierung einer initialen Registrierung nötig sind, müssen
so schnell erfolgen, dass die Daten in Echtzeit (Video-Bildrate von 20 bis 30
Bildern pro Sekunde) eingeblendet werden können.
• Kurze Vorbereitungszeit: Falls zusätzliche Hardware wie Trackingsysteme
verwendet werden, müssen diese zu Beginn des Eingriffs aufgebaut und ge-
gebenenfalls kalibriert werden. Diese Vorbereitung kostet zusätzliche Zeit im
meist engen Operationsplan und sollte deshalb sehr schnell gehen oder nur
einmalig für viele Operationen nötig sein.
• Keine Unterbrechung des Arbeitsablaufs: Manche Ansätze lassen sich
nur schwer in den Arbeitsablauf integrieren, weil zusätzliche Interaktionen nö-
tig sind und so die Operation unterbrechen. Das ist zum Beispiel bei manu-
eller Registrierung der Fall, oder wenn Marker zur Registrierung angebracht
werden müssen. Idealerweise erfolgt die Registrierung automatisch ohne Un-
terbrechung der Operation.
Tabelle 3.2 gibt einen Überblick auf die vorgestellten Registrierungsmethoden in
Hinblick auf diese Kriterien.
Weitere Gründe die allgemein unabhängig von der gewählten Registrierungsme-
thode den Transfer in die Klinik erschweren, sind folgende:
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Tabelle 3.1: Übersicht über laparoskopische Registrierungsmethoden, die bereits am
Patienten eingesetzt wurden oder die zumindest postoperativ in Echt-
zeit auf Patientendaten getestet wurden. Die letzte Spalte beschreibt,
welche Methode zur kontinuierlichen Aufrechterhaltung der Registrie-
rung (Aktualisierung) verwendet wurde. Die Tabelle basiert auf Bern-
hardt et al. [22] und wurde erweitert, korrigiert und aktualisiert.
Abkürzungen:
„#“ : Anzahl der behandelten Patientinnen und Patienten, „?“: keine
Angabe, Punkt.: Punktbasiert, nat.: natürliche Landmarken, künstl.:
künstliche Marker, Kalib.: Kalibrierungsbasiert, kont.: kontinuierliche
Positionsbestimmung, Oberfl.: Oberflächenbasiert, Volumen.: Volumen-
basiert, Tracking.: Trackingsysteme, Bild.: Bildverarbeitungsmethoden
(optischer Fluss), n.n.: Aktualisierung nicht nötig, da initiale Registrie-
rungsmethode in Echtzeit erfolgt, „–“: keine Aktualisierung der initialen
Registrierung.
* zusätzliche Oberflächenregistrierung
** zusätzlich Kalib. (kont.) für Ultraschallsonde
Autoren Jahr # Methodik Aktualisierung
Marescaux et al. 2004 [136] 1 Manuell –
Su et al. 2009 [218] 2 Manuell Oberfl.
Nakamura et al. 2010 [156] 2 Manuell –
Pratt et al. 2012 [187] 3 Manuell –
Marzano et al. 2013 [140] 1 Manuell –
Haouchine et al. 2014 [79] 1 Manuell Oberfl.
Pessaux et al. 2015 [175] 3 Manuell –
Ukimura et al. 2008 [229] 1 Kalib. (kont.) n.n.
Brouwer et al. 2012 [29] 1 Kalib. (kont.) n.n.
Pratt et al. 2015 [186] 1 Kalib. (kont.) n.n.
Konishi et al. 2005 [109] 20 Punkt. (nat.) **
Suzuki et al. 2008 [220] 1 Punkt. (nat.) Tracking.
Buchs et al. 2013 [32] 2 Punkt. (nat.) Tracking.
Conrad et al. 2016 [43] 1 Punkt. (nat.) Tracking.
Hayashi et al. 2016 [81] 20 Punkt. (nat.) n.n.
Teber et al. 2009 [226] 10 Punkt. (künstl.) n.n.
Simpfendörfer et al. 2011 [206] 1 Punkt. (künstl.) n.n.
Ieiri et al. 2012 [88] 6 Punkt. (künstl.) * Tracking.
Tsutsumi et al. 2013 [227] 5 Punkt. (künstl.) Tracking.
Souzaki et al. 2013 [211] 6 Punkt. (künstl.) Tracking.
Marques et al. 2015 [137] ? Oberfl. Bild.
Kleemann et al. 2012 [105] 1 Volumen. –
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Tabelle 3.2: Übersicht über die Vor- und Nachteile der vorgestellten initialen Regis-
trierungsmethoden: Manuelle Registrierung, kalibrierungsbasierte Me-
thoden, punktbasierte, oberflächenbasierte oder volumenbasierte Regis-
trierung.
Bewertet werden die Echtzeitfähigkeit (keine Aktualisierung nötig), die
Vorbereitungszeit für Aufbau oder Kalibrierung vor dem Eingriff, die In-
tegration in den Arbeitsablauf (muss der Eingriff unterbrochen werden,
z.B. zum Anbringen von Markern oder für initiale manuelle Registrie-
rungen), die Zuverlässigkeit (schlägt die Registrierung bei Verdeckung
oder Änderung der äußeren Umstände leicht fehl) und die Berücksich-
tigung von Deformierungen der Organe.
Bei einer „0“ lässt sich keine allgemeine Aussage für die Vielzahl der
Umsetzungsvarianten treffen.
Echtzeit. Vorber. Arbeitsabl. Zuverl. Deform.
Manuell – 0 – 0 –
Kalib. + 0 + 0 0
Punkt. 0 + 0 – –
Oberfl. 0 0 + – +
Volumen. – + 0 0 0
• Relevanz der Einblendung: Die Einblendung zusätzlicher Informationen
darf keine wichtigen Strukturen überdecken, nicht vom Operationsgeschehen
ablenken und sollte auch nur dann eingeblendet sein, wenn die Informationen
wirklich benötigt werden.
• Konfidenz der Registrierung: Falsch eingeblendete Informationen können
zu schwerwiegenden Fehlern führen. Um Fehlinterpretationen der Anatomie
zu vermeiden sollte ein Konfidenzmaß integriert werden, das angibt, wie gut
die Registrierung voraussichtlich ist, damit der Chirurg oder die Chirurgin die
zusätzlichen Informationen besser einschätzen können.
• Strahlenbelastung: Bei der Verwendung radioaktiver Marker und Kontrast-
mittel oder häufigen intraoperativen CTs wird der Patient oder die Patientin
sowie das medizinische Personal einer hohen Strahlenbelastung ausgesetzt.
• Validierung: Da bei intraoperativen Eingriffen meist keine Referenzdaten
(Ground Truth) verfügbar sind, ist es sehr schwierig, die Methoden zu validie-
ren und untereinander zu vergleichen. Das gilt insbesondere für Organverfor-
mungen.
Auch wenn die vielen verschiedenen Ansätze bereits einen großen Teil dieser Pro-
bleme angehen und es für jedes einzelne eine Lösung gibt, so fehlt bislang noch ein
Ansatz, der alle Anforderungen erfüllt. Die größten Probleme sind dabei bislang die
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4 Ansatz zur fluoreszenzgestützten intraoperativen Navigation
Das Konzept zur intraoperativen Registrierung mit NIR Fluoreszenz wurde als Patent
(Maier-Hein, Wild und Teber [B4]) angemeldet und eine erste Prototyp-Implemen-
tierung wurde in Wild et al. [A2] vorgestellt.
Keine der in Kapitel 3 vorgestellten Registrierungsmethoden wird regelmäßig in
der Laparoskopie verwendet. Die Hauptprobleme sind dabei die Robustheit gegen-
über Störungen und die einfache Integration in den Arbeitsablauf. Das neue Konzept,
das in diesem Kapitel vorgestellt wird, soll mögliche Lösungen dafür aufzeigen.
4.1 Grundkonzept
Um die intraoperative Registrierung in der Laparoskopie robuster gegenüber Stö-
rungen zu machen, soll – wie in der Einleitung bereits erwähnt – NIR Fluoreszenz
genutzt werden, da NIR Licht tiefer in den menschlichen Körper eindringen kann als
sichtbares Licht und deshalb auch bei Verdeckung durch Blut, Rauch und Gewebe
besser detektiert werden sollte.
Das Konzept zur fluoreszenzgestützten intraoperativen Navigation basiert auf fünf
Schritten:
1. Herstellung und Anbringen fluoreszierender Marker
2. Positionsbestimmung der Marker in 3D
3. Intraoperative Detektion des Fluoreszenzsignals
4. Registrierung der Daten
5. Nutzung der registrierten Daten
Für jeden dieser Schritte gibt es verschiedene Möglichkeiten der Implementierung,
die in den folgenden Abschnitten genauer beschrieben werden. Ein schematischer
Überblick kann in Abbildung 4.1 gefunden werden.
4.1.1 Beschaffenheit der fluoreszierenden Marker
Wenn NIR fluoreszierende Marker zur Registrierung genutzt werden sollen, müssen
sie folgende Eigenschaften mit sich bringen:
Starke NIR Fluoreszenz Damit eine robuste Registrierung möglich ist, müssen
die Marker deutlich im NIR Wellenlängenbereich fluoreszieren. Um einen kli-
nischen Transfer des neuen Ansatzes zu erleichtern, sollte die Anregungs- und
Emissionswellenlänge mit bereits verfügbaren und medizinisch zugelassenen
Geräten zur Fluoreszenzbildgebung kompatibel sein (siehe Kapitel 2.2.2).
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Abbildung 4.1: Schematische Darstellung des Ansatzes zur intraoperativen Regis-
trierung mit fluoreszierenden Markern.
Links sind die initialen Schritte zu sehen, die einmalig vor dem ei-
gentlichen Eingriff nötig sind: Die Marker werden aus einem Fluores-
zenzfarbstoff und einem Kontrastmittel hergestellt. Makroskopische
Marker werden auf der Organoberfläche aufgeklebt, es wird ein CT
aufgenommen, aus dem die Positionen der Marker in 3D extrahiert
werden können. Alternativ werden mikroskopische Marker dem Pati-
enten injiziert, um die 3D-Positionen aus einem präoperativen PET
zu extrahieren.
Rechts ist der Ablauf der kontinuierlichen Registrierung zu se-
hen: Mit einem Laparoskop wird ein Fluoreszenzbild aufgenom-
men. Die Marker werden im Laparoskopbild detektiert und de-
ren 2D-Positionen im Laparoskopbild den korrespondierenden 3D-
Positionen der Marker im 3D-Datensatz zugeordnet. Durch eine
2D/3D-Registrierung wird die Position und Ausrichtung des Laparo-
skops relativ zum 3D-Bild anhand der Markerpositionen geschätzt.
Mit der gefundenen Pose des Laparoskops können zusätzliche Infor-
mationen wie die Lage des Tumors oder verdeckter Gefäße durch AR
visualisiert werden.
Bildquelle: Angelehnt an [A2], mit Erlaubnis von Springer.
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Stabilität Um eine anhaltende Registrierung zu gewährleisten, muss der fluoreszie-
rende Marker seine Position relativ zu den relevanten Strukturen stabil beibe-
halten. Er darf also nicht zu schnell ausgewaschen oder abgebaut werden, sich
nicht relativ zu den Zielstrukturen verschieben und sich nicht im ganzen Kör-
per anreichern, da sonst das gesamte Organ fluoresziert und der Marker nicht
mehr vom Hintergrundsignal unterschieden werden kann. Außerdem sollte das
Fluoreszenzsignal möglichst lange (Stunden bis Tage) sichtbar sein.
Sichtbarkeit in 3D-Bildgebungsmodalitäten Um den Marker möglichst ein-
fach zur Registrierung nutzen zu können, sollte er mit den zusätzlichen prä-
oder intraoperativen Bildgebungsmodalitäten lokalisiert werden können. Da-
zu können beispielsweise Kontrastmittel verwendet werden, die in einem CT,
PET oder MRT sichtbar sind.
Biologische Verträglichkeit Damit der Marker am Ende der Operation nicht
wieder entfernt werden muss, sollte er ungiftig, klein und biologisch abbaubar
sein oder über den Stoffwechselkreislauf ausgeschieden werden.
Um einen fluoreszierenden Marker stabil am Zielorgan anzubringen, gibt es zwei
mögliche Markertypen:
Makroskopische Marker Ein flüssiger Fluoreszenzfarbstoff kann z.B. mit einem
Bindemittel eingedickt und gegebenenfalls mit einem weiteren Kontrastmittel
gemischt werden. So entstehen kleine Klumpen, die mit einem klinisch zuge-
lassenen Klebstoff auf das Organ aufgeklebt werden können.
Mikroskopische Marker Hier können Marker auf molekularer Ebene verwen-
det werden, die einfach in die Blutbahn injiziert werden. Dazu muss entweder
ein spezifisch bindender fluoreszierender Farbstoff entwickelt werden oder ein
fluoreszierendes Molekül chemisch an einen anderen Liganden gebunden wer-
den, der entweder spezifisch an ein Zielorgan bindet oder sich zumindest an
einer bestimmten und klar abzugrenzenden Stelle im Körper anreichert. Diese
Marker sollten bimodal sein, um sie in einer zweiten Bildgebungsmodalität
ebenfalls lokalisieren zu können.
4.1.2 Positionsbestimmung in 3D
Um die fluoreszierenden Marker zur Registrierung nutzen zu können, muss deren
Position in einem zweiten Referenzdatensatz (z.B. CT, PET, etc.) bekannt sein.
Dazu gibt es wieder mehrere Möglichkeiten der Umsetzung:
Präoperative Lokalisierung Falls der Marker ein Kontrastmittel enthält, kann
ein 3D-Bild (z.B. CT, PET, MRT, . . . ) aufgenommen werden und so die 3D-
Position der fluoreszierenden Marker bestimmt werden. Präoperative Aufnah-
men sind nur möglich, wenn ein mikroskopischer Marker verwendet wird, der
schon vor der Operation injiziert wird und somit selbstständig an das Zielorgan
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bindet, oder wenn ein makroskopischer Marker durch einen kleinen Eingriff vor
der Operation am Zielorgan z.B. mit einer Nadel ähnlich wie bei einer Biopsie
implantiert wird.
Intraoperative Lokalisierung Eine intraoperative Lokalisierung ist vor allem
dann notwendig, wenn ein makroskopischer Marker erst während der Operati-
on angebracht wird. Analog zur präoperativen Lokalisierung kann die Position
durch ein intraoperatives CT oder ein offenes MRT bestimmt werden, falls der
Marker ein Kontrastmittel enthält.
Alternativ kann ein Ultraschallbild aufgenommen werden, in dem die Marker
manuell lokalisiert werden. Dazu kann ein Instrument (z.B. eine Nadel) ver-
wendet werden, mit der die Marker berührt werden. Im Ultraschallbild kann
dann die Nadel detektiert werden und die Position der Nadelspitze als Mar-
kerposition verwendet werden.
Auch die Verwendung von Trackingsystemen ist zur Lokalisierung möglich. Al-
lerdings sollen die Nachteile zusätzlicher Trackingsysteme durch die Verwen-
dung fluoreszierender Marker ja vermieden werden. Außerdem muss bei einer
realen Anwendung eine Transformation vom Koordinatensystem des Tracking-
systems zum Koordinatensystem der präoperativen Daten gefunden werden,
deshalb ist von diesem Vorgehen (außer zu Forschungszwecken) eher abzura-
ten.
Theoretisch wäre auch die Verwendung neuartiger Bildgebungsmodalitäten
denkbar. Ein Beispiel dafür wäre eine Photoakustik-Sonde, die durch eine ge-
eignete Wahl der Wellenlänge den fluoreszierenden Marker direkt sieht. Aller-
dings gibt es bislang keine laparoskopischen Photoakustik-Sonden.
Platzierung durch chirurgische Erfahrung Eine dritte Möglichkeit benötigt
viel chirurgische Erfahrung: Der Chirurg oder die Chirurgin kann anhand prä-
operativer Daten die Platzierung der Marker an markanten Stellen planen
und diese dann genau dort intraoperativ aufkleben. Diese markanten Stellen
können beispielsweise Organgrenzen, Gefäße oder Gefäßgabelungen sein, oder
aber Anordnungen relativ dazu (z.B. von einer markanten Stelle aus in eine
vorgegebene Richtung in einem bestimmten Abstand mehrere Marker anbrin-
gen). Ob diese Platzierung genau genug für eine intraoperative Registrierung
ist, muss allerdings noch gezeigt werden.
In Abbildung 4.2 ist eine schematische Darstellung der drei Methoden zu sehen.
4.1.3 Detektion der Fluoreszenz
Die verschiedenen Möglichkeiten zur Detektion von Fluoreszenz wurden schon in
Kapitel 2.2.2 beschrieben. Die Fluoreszenz kann entweder in 2D detektiert werden,
oder über verschiedene Methoden (siehe Kapitel 3.1.4) in 3D rekonstruiert werden.
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Abbildung 4.2: Die Position der Marker kann beispielsweise präoperativ durch ein
CT (a) oder intraoperativ durch die Detektion eines Zeigeinstru-
ments in einem Ultraschallbild (b) bestimmt werden. Alternativ kön-
nen die Marker an markanten Stellen angebracht werden, die zuvor
in präoperativen Daten geplant wurden (c).
4.1.4 Registrierung der Daten
Je nachdem, wie das Fluoreszenzsignal im Laparoskopbild detektiert wurde, stehen
verschiedene Registrierungsalgorithmen zur Verfügung.
2D/3D-Registrierung Wenn das Fluoreszenzsignal in 2D detektiert wurde, kön-
nen Inside-Out-Tracking-Methoden verwendet werden, um anhand der fluores-
zierenden 2D-Bildpunkte die Position und Ausrichtung des Laparoskops relativ
zu den korrespondierenden Bildpunkten in 3D zu schätzen.
3D/3D-Registrierung Ist die Position der fluoreszierenden Marker durch Rekon-
struktion im Laparoskopbild in 3D bekannt, können diese den Positionen der
Marker im 3D-Datensatz (CT, MRT, etc.) zugeordnet werden. Daraus kann
über verschiedene Algorithmen eine Transformation zwischen den beiden Da-
tensätzen berechnet werden.
Kombination mit anderen Registrierungsmethoden Die fluoreszierenden
Marker können auch dazu verwendet werden, andere Registrierungsmethoden
oder Methoden zur Oberflächenrekonstruktion zu verbessern (siehe Kapitel
3). Einige der dort vorgestellten Methoden profitieren von Vorwissen, z.B.
wenn die Position einiger Punkte sowohl im Laparoskopbild als auch im 3D-
Datensatz bekannt ist. Dadurch kann entweder eine grobe Registrierung vor-
genommen werden, die dann z.B. durch eine Oberflächenregistrierung unter
Berücksichtigung von Verformungen verfeinert werden kann, oder eine bereits
existierende Registrierung kann durch die bekannten fluoreszierenden Punk-
te korrigiert werden. Alternativ könnte die Fluoreszenz zur Berechnung eines




4.1.5 Nutzung der registrierten Daten
Die registrierten Daten können nun auf verschiedene Weise genutzt werden. Die na-
heliegendste Variante ist eine AR-Anwendung (siehe Abbildung 4.3). Die registrier-
ten Daten können während der Operation zusätzlich im Laparoskopbild angezeigt
werden, um so die intraoperative Orientierung zu erleichtern. Dazu können schwer
erkennbare Strukturen wie Tumorgewebe, Gefäße oder Nerven eingeblendet werden.
Es ist auch möglich, dass anhand der präoperativen Daten der Eingriff geplant und
diese Planungsdaten wie z.B. Resektionslinien im Laparoskopbild angezeigt werden.
Außerdem kann die Registrierung zur Navigation zu beispielsweise tiefer liegenden,
verdeckten Strukturen genutzt werden. Neben der klassischen Einblendung im Lapa-
roskopbild können natürlich auch andere Visualisierungsformen der AR wie virtuelle
Brillen oder Projektionen verwendet werden, wobei das Einblenden im Laparoskop-
bild sich am leichtesten umsetzen lässt.
Abbildung 4.3: Die registrierten Daten können im Laparoskopbild eingeblendet wer-
den.
Es gibt auch andere Möglichkeiten, die über das einfache Einblenden der Da-
ten hinausgehen. Eine schematische Darstellung möglicher Nutzungsszenarien ist in
Abbildung 4.4 zu sehen.
(a) Verbesserung intraoperativer
Daten
(b) Archivierung und Erkenntnisgewinn
Abbildung 4.4: Weitere Nutzungsszenarien der intraoperativen Registrierung. a)
Verbesserung des Fluoreszenzsignals durch Kenntnis der Gewebe-
parameter. b) Archivierung intraoperativer Befunde im Zusammen-
hang mit den präoperativen Daten, um diese besser interpretieren
zu können.
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Verbesserung intraoperativer Daten Die Daten aus dem 3D-Datensatz könn-
ten auch dazu verwendet werden, das intraoperative Bild zu verbessern. Wenn
beispielsweise aus einem MRT, Photoakustik- oder Ultraschallbild die Gewe-
bezusammensetzung bekannt wäre, könnten daraus optische Eigenschaften wie
Absorptions- und Streuparameter geschätzt werden, um damit z.B. multispek-
trale Aufnahmen oder das Fluoreszenzsignal selbst zu verbessern.
Archivierung und Erkenntnisgewinn Theoretisch ist es auch möglich, über die
gefundene 3D-Position des Laparoskops intraoperative Daten in den präopera-
tiven Datensatz zurück zu projizieren. Das könnten beispielsweise histologische
Befunde sein, deren intraoperative Entnahmestelle in den präoperativen Da-
ten vermerkt werden kann, oder Tumorgrenzen, die intraoperativ eventuell
von den präoperativen Daten abweichen.
Diese zusätzlichen Informationen können nun entweder zur Archivierung oder
zu einem besseren Befund genutzt werden (indem z.B. die genaue Schnittpo-
sition auch in den 3D präoperativen Daten vermerkt ist).
Außerdem könnten aus den so gewonnenen zusätzlichen Daten durch For-
schung weitere Erkenntnisse gewonnen werden, z.B. um den Zusammenhang
zwischen präoperativen Daten und intraoperativen Befunden besser zu ver-
stehen und die Diagnose und Behandlungsstrategien für zukünftige Fälle zu
verbessern.
Wenn spezifisch bindende, fluoreszierende Marker verwendet werden, können die-
se zusätzlich zu einer Feinnavigation genutzt werden, um die Zielstrukturen alleine
über das Fluoreszenzsignal zu finden. Das ist besonders nützlich, wenn die eigentli-
che Registrierung durch Organverformungen nicht mehr akkurat ist.
Durch die einzelnen Schritte, die zur Registrierung nötig sind, entstehen natürlich
Fehler, wodurch die Registrierung ungenau wird. Im Folgenden werden die poten-
ziellen Fehlerquellen des Ansatzes beschrieben, beginnend mit den Punkten, die
vermutlich den größten Einfluss auf den Registrierungserfolg haben:
Organdeformierungen Den wohl größten Einfluss auf den Registrierungserfolg
haben Organdeformierungen. Das schließt sowohl Verformungen zwischen den
präoperativen Aufnahmen und dem eigentlichen Eingriff als auch Verformun-
gen während des Eingriffs z.B. durch Gewebeentnahme ein. Für Organdefor-
mierungen kann nur durch biomechanische Modelle oder erneute Aufnahme
der zu registrierenden Daten (z.B. durch ein intraoperatives CT) korrigiert
werden.
Detektion der Marker in 2D Ein weiterer kritischer Punkt dieses Ansatzes
ist die Detektion der Marker im Laparoskopbild. Dabei muss das Fluores-
zenzsignal vom Umgebungslicht und gegebenenfalls vom Hintergrundrauschen
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anderer NIR Lichtquellen separiert werden und der Umriss der einzelnen Mar-
ker erkannt werden. Da die Marker nicht unbedingt rund sind, ist auch das
Schätzen des Mittelpunkts jeden Markers nicht einfach und führt zu einem
Lokalisierungsfehler des Markers in 2D.
Lokalisierung in 3D Genauso ist die Position der Marker in 3D fehlerbehaftet.
Das kann verschiedenste Ursachen haben. Es kann z.B. sein, dass der Marker
im CT nur schlecht von anderen Strukturen zu unterscheiden ist oder dass die
Auflösung der Daten zu gering ist. Falls Trackingsysteme zur Lokalisierung
zum Einsatz kommen, gibt es auch hier Fehler durch die Lokalisierung des
Trackingsystems. Der größte Fehler entsteht wahrscheinlich, wenn der Marker
nicht lokalisiert sondern an geplanter Stelle platziert wird, da dieser Vorgang
vermutlich nur ungenau durch den Chirurgen oder die Chirurgin vollzogen
werden kann.
Parallaxe zwischen Marker und Ziel Zur Registrierung werden die Marker
und nicht das eigentliche Ziel, wie z.B. der Tumor oder Gefäße verwendet. Da
diese meist tiefer liegen als die Marker, kommt es zu einem Parallaxe-Effekt.
Je weiter die Zielstrukturen von den Markern entfernt sind, desto größer sind
die Abweichungen der Registrierung dort im Vergleich zu den Markern.
Kalibrierung der Kamera Sowohl zur Detektion als auch zum Einblenden zu-
sätzlicher Informationen werden die intrinsischen Parameter der Kamera bzw.
des Laparoskops benötigt. Wenn z.B. die Verzerrung der Linsen nicht kor-
rekt bestimmt wurde, ist dadurch auch das angezeigte Registrierungsergebnis
fehlerhaft.
Fehler durch den Registrierungsalgorithmus Die eigentliche Registrierung
erfolgt durch Algorithmen. Diese schätzen die jeweilige Position und Ausrich-
tung des Laparoskops ab. Auch dabei entstehen Ungenauigkeiten, z.B. wenn
ein iterativer Prozess abgebrochen wird oder wenn das Registrierungsergebnis
nicht eindeutig ist.
Streuung und Absorption des Fluoreszenzsignals Wenn die Marker durch
Rauch, Blut oder Gewebe verdeckt sind, kann inhomogene Absorption oder
Streuung zu einer falschen Lokalisierung der Marker im Laparoskopbild führen.
Stabilität der Markerposition Vor allem bei mikroskopischen Markern ist für
einen Registrierungserfolg entscheidend, dass die Marker an der Stelle verblei-
ben, an der sie präoperativ lokalisiert wurden und weder verrutschen noch zu
schnell abgebaut werden, da die Marker sonst an einer anderen Stelle sind als
aus den 3D-Daten angenommen wurde.
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4.2 Beispielhafte Anwendungsmöglichkeiten
In diesem Abschnitt werden zwei Anwendungsmöglichkeiten des neuen Ansatzes
vorgestellt.
Für makroskopische Marker wurde die partielle Nephrektomie gewählt. Dieser
Eingriff ist wie bereits in Abschnitt 2.1.3 beschrieben besonders herausfordernd, da
der Eingriff in sehr kurzer Zeit erfolgen muss. Deshalb wäre es für den Chirurgen oder
die Chirurgin besonders hilfreich, zusätzliche Informationen angezeigt zu bekommen.
Da am Deutschen Krebsforschungszentrum zur Zeit ein neuartiger fluoreszieren-
der und spezifisch bindender Radiotracer für die Prostatektomie entwickelt wird,
soll diese Anwendung als zweites Beispiel für eine intraoperative Registrierung mit
mikroskopischen Markern dienen.
4.2.1 Anwendungsmöglichkeit in der partiellen Nephrektomie
Für die partielle Nephrektomie bietet sich eine Anwendung von makroskopischen
fluoreszierenden Markern an. Dies ist angelehnt an die punktbasierte Registrierung
mit Nadelmarkern, wie sie z.B. von Teber et al. [226] durchgeführt wurde.
Dazu werden zu Beginn des Eingriffs fluoreszierende Marker mit einem medizinisch
zugelassenen Klebstoff auf die Niere aufgeklebt und deren 3D-Positionen in einem
intraoperativen CT oder über 3D-Ultraschall bestimmt. Diese 3D-Positionen werden
dann mit den korrespondierenden 2D-Positionen der Fluoreszenz im Laparoskopbild
zur Abschätzung der Position und Ausrichtung des Laparoskops genutzt.
Wenn das intraoperative CT noch zu präoperativen Daten registriert wird, können
statt des intraoperativen CTs auch noch vorsegmentierte Strukturen wie Gefäße
oder die Tumorgrenzen aus dem präoperativen CT eingeblendet werden. Die präzise
Visualisierung dieser Strukturen hilft bei der Bestimmung der Resektionslinien, die
nun auf dem Organ angezeichnet werden können. Dadurch wird das Risiko gesenkt,
dass gefährdete Strukturen wie Gefäße oder der Harnleiter verletzt werden oder der
Tumor nicht vollständig entfernt wird.
4.2.2 Anwendungsmöglichkeit in der Prostatektomie
Der klassische Ablauf einer Prostatektomie wurde bereits in Abschnitt 2.1.4 be-
schrieben. Zuerst muss die Prostata entfernt werden, ohne Risikostrukturen wie
Nerven oder Gefäße zu verletzen. Anschließend müssen alle malignen Lymphknoten
gefunden und entfernt werden. Da es bislang nicht möglich ist, intraoperativ präzi-
se zwischen malignen und benignen Lymphknoten zu unterscheiden, werden meist
große Teile des lymphatischen Systems entfernt.
Am Deutschen Krebsforschungszentrum wird zurzeit eine fluoreszierende Varian-
te des Radiotracers 68Ga-PSMA-11 entwickelt (siehe Kapitel 2.3, die fluoreszierende
Variante wird im Folgenden als 68Ga-PSMA-Fluo bezeichnet), die spezifisch an Pro-
statakrebszellen bindet und sowohl im PET als auch über ihre NIR Fluoreszenz sicht-
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bar ist. So soll zum Beispiel ermöglicht werden, intraoperativ maligne Lymphknoten
aufleuchten zu lassen und diese als Marker zur Registrierung zu nutzen. Dadurch
entfällt im Vergleich zur partiellen Nephrektomie das Aufkleben makroskopischer
Marker, was eine einfachere Integration in den Arbeitsablauf ermöglichen soll.
Der Ablauf einer Prostatektomie könnte dann folgendermaßen aussehen:
Zuerst wird 68Ga-PSMA-Fluo intravenös injiziert und anschließend ein PET/CT
zur präoperativen Diagnose und Planung aufgenommen. Durch das Gallium können
die 3D-Positionen der malignen Lymphknoten bestimmt werden. Da das radioaktive
Gallium eine sehr geringe Halbwertszeit von wenigen Stunden hat, ist am nächsten
Tag, wenn die eigentliche Operation stattfinden soll, keine gefährdende Strahlung
mehr vorhanden.
Intraoperativ sind die Lymphknoten über die Fluoreszenz zu sehen. Die 2D-
Position der Lymphknoten kann durch einfache Bildverarbeitungsmethoden be-
stimmt werden und mit den 3D-Positionen aus dem PET/CT zur Schätzung der
Position und Ausrichtung des Laparoskops verwendet werden.
Falls die Fluoreszenz nach einem Tag nicht mehr sichtbar ist, könnte das 68Ga-
PSMA-Fluo nochmals ohne das radioaktive Gallium injiziert werden, um die Strah-
lenbelastung gering zu halten.
Falls sich zwischen der präoperativen PET-Aufnahme und der Operation die Ana-
tomie des Patienten zu stark verändert hat, könnte zusätzlich ein intraoperatives CT
aufgenommen werden. Dieses kann zum präoperativen PET/CT registriert werden,
um die Deformierung und Verschiebung der Organe abzuschätzen.
Vermutlich sind nicht alle Lymphknoten gleichzeitig durch Fluoreszenz zu sehen,
da die Fluoreszenz nur bis zu ca. einem Zentimeter Tiefe detektiert werden kann und
nicht alle Lymphknoten so nahe an der Oberfläche liegen. Die sichtbaren Lymph-
knoten können aber zur Registrierung verwendet werden. Durch AR-Einblendungen
können so auch tiefer liegende, nicht sichtbare Lymphknoten angezeigt werden.
Während dem ersten Schritt der Prostatektomie, dem Entfernen der Prostata,
kann die Registrierung mithilfe der fluoreszierenden Lymphknoten genutzt werden,
um Risikoorgane zu identifizieren und zu schonen.
Bei der nun folgenden Lymphadenektomie verformt sich das Gewebe so stark,
dass eine Registrierung zu den präoperativen Daten vermutlich nicht mehr sinnvoll
ist. Dennoch kann auch hier das 68Ga-PSMA-Fluo die chirurgische Arbeit erleich-
tern, denn bei der Lymphadenektomie müssen alle malignen Lymphknoten entfernt
werden. Bislang ist es schwierig bis unmöglich, intraoperativ zwischen benignen und
malignen Lymphknoten zu unterscheiden. Da bei Prostatakrebs aber nur die mali-
gnen Lymphknoten PSMA enthalten, enthalten auch nur diese das 68Ga-PSMA-Fluo
und sind somit die einzige Fluoreszenzquelle, die noch im Patienten verblieben ist.
Demnach muss der Chirurg oder die Chirurgin nur noch alle leuchtenden Lymph-
knoten entfernen.
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4.3 Potenzielle Vorteile gegenüber dem Stand der
Forschung
Dieser neue Ansatz zur fluoreszenzgestützten intraoperativen Navigation bietet ei-
nige Vorteile im Vergleich zum Stand der Forschung aus Kapitel 3.
Gesteigerte Robustheit Durch die Verwendung des NIR Fluoreszenzfarbstoffes
sollten die Marker auch dann noch zu sehen sein, wenn sie durch eine dünne
Gewebeschicht, Rauch oder Blut verdeckt sind. So können auch tiefer liegen-
de Strukturen (z.B. markierte Lymphknoten) erkannt werden, außerdem kann
eine Registrierung auch dann noch stattfinden, wenn die fluoreszierenden Mar-
ker bedeckt sind. Das sollte das Verfahren sehr robust machen, insbesondere
im Vergleich zur punktbasierten Registrierung mit Nadelmarkern oder oberflä-
chenbasierten Registrierungsmethoden, die Merkmale auf der Organoberfläche
detektieren.
Bessere Integration in den chirurgischen Arbeitsablauf
• Weniger Unterbrechungen des Arbeitsablaufs: Falls die fluores-
zierenden Marker verstoffwechselt werden können, dürfen sie nach dem
Eingriff im Körper bleiben und müssen nicht wieder entfernt werden.
Falls mikroskopische Marker verwendet werden, muss der Arbeitsablauf
nicht einmal zum Anbringen der Marker unterbrochen werden. Außerdem
könnte hier eventuell auf ein intraoperatives CT verzichtet werden.
• Geringere Invasivität: Bei diesem Ansatz müssen keine größeren Fremd-
körper in den Körper eingebracht werden. Falls makroskopische Marker
verwendet werden, können diese auf das Organ aufgeklebt werden und
müssen nicht wie die Nadelmarker in das Organ gestochen werden. Auch
bei mikroskopischen Markern wird das Organ nicht verletzt.
• Unveränderte Ansicht der Operationsszene: Wenn ein mikroskopi-
scher Marker eingesetzt wird, sind die Marker mit dem bloßen Auge nicht
zu sehen und verändern dadurch auch nicht den gewohnten Anblick der
Operationsszene.
Ein weiterer Vorteil von 68Ga-PSMA-Fluo ist eine geringere Strahlenbelastung.
Die einzige Möglichkeit um bislang intraoperativ (grob) zwischen benignen und ma-
lignen Lymphknoten zu unterscheiden, basiert auf Radioaktivität. [141] Da beim Ein-
satz von 68Ga-PSMA-Fluo nur das Fluoreszenzsignal intraoperativ verwendet wird,
kann die Radioaktivität bis zur Operation abklingen und reduziert so die Strahlenbe-
lastung sowohl für den Patienten als auch für das medizinische Personal. Außerdem






5 Fluoreszierende Marker aus Indocyaningrün
Die hier beschriebenen fluoreszierenden Marker aus ICG wurden für die Veröffent-
lichungen von Wild et al. [A2, A3] und Stenau et al. [A1] verwendet.
In Kapitel 4 wurden zwei verschiedene Markerarten für die intraoperative Regis-
trierung vorgeschlagen. Diese Marker sollen NIR fluoreszieren, um die Registrierung
robust gegenüber Verdeckungen von Rauch, Blut oder Gewebe zu machen und da-
durch Nachteile der in Kapitel 3 vorgestellten Methoden überwinden. Außerdem
sollten die Marker in einer 3D-Bildgebungsmodalität lokalisiert werden können und
müssen stabil an einer bestimmten Stelle bleiben.
Während in der Prostatektomie mikroskopische Marker zum Einsatz kommen
sollen, sollen in der partiellen Nephrektomie makroskopische fluoreszierende Mar-
ker verwendet werden. Dazu wird die Herstellung von bimodalen Marker durch eine
Kombination von einem Fluoreszenzfarbstoff und einem CT-Kontrastmittel vorge-
schlagen. Dieses Kapitel beschreibt eine mögliche Art der Herstellung dieser makro-
skopischen Marker und deren Eigenschaften.
5.1 Experimente
Zur Untersuchung der fluoreszierenden Marker wurden zwei Experimente durchge-
führt. Zuerst wurde aus zwei verschiedenen klinisch zugelassenen Bindemitteln die
Herstellung der Marker getestet. Dabei soll gezeigt werden, ob mit der vorgeschla-
genen Methode überhaupt geeignete Marker hergestellt werden können.
In einem zweiten Experiment wird das Spektrum der Marker vermessen, da sich
die Anregungs- und Emissionswellenlänge der Marker im Vergleich zum verwendeten
ICG ändern kann.
Materialien
Die Fluoreszenz der Marker basiert auf ICG, da dieser Farbstoff klinisch zugelassen
ist und bereits bei anderen Anwendungen verdeckte Strukturen sichtbar machen
kann (siehe Kapitel 2.2.3). Dazu wird ICG der Firma PULSION Medical Systems
SE (Feldkirchen, Deutschland) verwendet.
Da die Fluoreszenzausbeute von ICG in Wasser gelöst sehr gering ist, wird ähnlich
wie bei Shademan et al. [202] dem gelösten ICG Alkohol zugefügt, um die Intensi-
tät des Fluoreszenzsignals zu erhöhen (2-Propanol, SIGMAALDRICH, Steinheim,
Deutschland).
Außerdem wird ein CT-Kontrastmittel (Imeron 300, Bracco Imaging Deutschland
GmbH, Konstanz, Deutschland) beigemischt, damit die Position der Marker in 3D
möglichst einfach durch ein intraoperatives CT bestimmt werden kann.
Da dieses Gemisch der drei Komponenten flüssig ist, muss es mit einem Binde-
mittel zu festen Markern geformt werden.
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5.1.1 Herstellung der Marker
Bei der Herstellung der Marker stellte sich die Frage, ob sich Klebstoff als Bindemit-
tel überhaupt für fluoreszierende Marker eignet. Das ist nicht selbstverständlich, da
fluoreszierende Moleküle in veränderter chemischer Umgebung ihre Fluoreszenzfä-
higkeit verlieren können (siehe Abschnitt 2.2.3). Außerdem härten die verwendeten
Klebstoffe bei Kontakt mit Wasser aus, doch auch diese Eigenschaft könnte durch
die zusätzlichen Komponenten gestört werden.
Die Marker wurden mit zwei verschiedenen Klebstoffen als Bindemittel herge-
stellt: Ein Fibrin-Gewebeklebstoff namens Tisseel (Baxter Deutschland GmbH, Un-
terschleißheim, Deutschland) und ein Klebstoff aus Cyanoacrylat (Permabond, Per-
mabond Europe, Winchester, UK). Diese beiden Komponenten wurden gewählt, da
beide bereits für andere Anwendungen am Menschen verwendet werden.
Beide Klebstoffe wurden jeweils mit gelöstem ICG, Alkohol und Kontrastmittel
gemischt.
Die hergestellten Marker wurden testweise auf einer Ex-vivo-Schweineniere aufge-
klebt. Dabei wurde das Verhalten der Marker qualitativ beobachtet und eine Auf-
nahme mit dem Image1-S-System von Storz gemacht, um einen ersten Eindruck der
Fluoreszenzfähigkeit zu bekommen.
5.1.2 Spektrale Vermessung der Marker
In einem zweiten Experiment soll der Bereich ausgemessen werden, in dem die Fluo-
reszenz des Markers angeregt werden kann. Dadurch kann festgestellt werden, ob
bereits kommerziell verfügbare und zugelassene Systeme zur Fluoreszenzbildgebung
verwendet werden können oder ob neue Geräte für den Wellenlängenbereich entwi-
ckelt werden müssen.
Die Marker wurden mit einem Laser der Firma OPOTEK (Q switched, Pulslänge
5 ns, Phocus Mobile von OPOTEK, Inc., Carlsbad, USA) bestrahlt. Dieser Laser ist
durchstimmbar. Das bedeutet, dass eine beliebige Wellenlänge innerhalb eines ge-
wissen Bereichs ausgewählt werden kann. Für diesen Versuch wurden Wellenlängen
im Bereich von 700 nm bis 830 nm in 5 nm Schritten eingestellt.
Das Spektrum der Marker, das sowohl das reflektierte Laserlicht als auch das emit-
tierte Fluoreszenzsignal enthält, wurde mit einem Spektrometer (HR2000+, Ocean
Optics, Inc., Dunedin, USA) aufgenommen. Eine Skizze des Versuchsaufbaus ist in
Abbildung 5.1 zu sehen.
Das Licht des Lasers zur Anregung ist sehr stark. Da es von den Markern re-
flektiert wird, geht das Spektrometer bei der Anregungswellenlänge in Sättigung.
Deshalb handelt es sich hierbei in Bezug auf die Intensität um rein qualitative Mes-
sungen. Diese starke Anregung ist notwendig, um ein deutliches Fluoreszenzsignal zu
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Abbildung 5.1: Skizze des Versuchsaufbaus. Mit einem durchstimmbaren Laser wur-
de die Fluoreszenz der Marker angeregt und das reflektierte Licht
und das emittierte Fluoreszenzsignal mit einem Spektrometer ver-
messen. Die Lichtleiter des Spektrometers und des Lasers waren an
einem Stativ befestigt. Ein Computer steuerte den Laser und das
Spektrometer.
erhalten. Deshalb wird aus den Daten des Spektrometers ausschließlich der Wellen-
längenbereich entnommen, in dem die Fluoreszenz angeregt werden kann. Es dürfen
keine absoluten Intensitäten betrachtet werden.
5.2 Ergebnisse
Sowohl aus Cyanoacrylat als auch aus Fibrinklebstoff als Bindemittel konnten feste
Marker hergestellt und ein Fluoreszenzsignal detektiert werden.
Die Marker aus Fibrinkleber konnten das ICG nicht stark genug binden. Nach
kurzer Zeit lief das ICG aus und färbte die Organoberfläche. Deshalb wurde von
diesen Markern auch kein Fluoreszenzspektrum vermessen. In Abbildung 5.2a sind
blaue Schlieren des Fluoreszenzfarbstoffs auf einer Ex-vivo-Schweineniere zu sehen.
Dies war bei Cyanoacrylat nicht der Fall. Die Marker aus Cyanoacrylat sind in
Abbildung 5.2b-d zu sehen, haben einen Durchmesser von ca. 0,5 bis 4mm und
behalten ihrer Fluoreszenz-Eigenschaft über viele Monate.
Zur Befestigung von Markern aus Cyanoacrylat auf einer Organoberfläche eignet
sich sowohl der Fibrinkleber als auch Cyanoacrylat.
In Abbildung 5.3 sind die Spektren bei verschiedenen Anregungswellenlängen ge-
zeigt. Es ist ein klares Fluoreszenzsignal zu sehen. Der Emissionspeak verschiebt
sich leicht in Abhängigkeit der Anregungswellenlänge.
Bei Anregungswellenlängen kleiner 710 nm und größer 820 nm wurde nur ein
vernachlässigbar kleines Fluoreszenzsignal gemessen.
Abbildung 5.4 zeigt die Reflexion und das Emissionsspektrum bei der Anregungs-
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(a) Marker aus Fibrinklebstoff auf einer
Ex-vivo-Schweineniere.
(b) Marker aus Cyanoacrylat auf einer
Ex-vivo-Schweineniere
(c) Marker aus Cyanoacrylat, unter
normalem Licht
(d) Marker aus Cyanoacrylat,
Fluoreszenzsignal
Abbildung 5.2: Fluoreszierende Marker, bestehend aus ICG, einem Kontrastmittel
und verschiedenen Bindemitteln, zur Anwendung in der partiellen
Nephrektomie. Das Fluoreszenzsignal ist in blau zu sehen. a) Her-
stellung mit Fibrinklebstoff als Bindemittel. Die Marker wurden auf
eine Ex-vivo-Schweineniere aufgeklebt. Der Fibrinklebstoff zur Her-
stellung bindet das ICG nicht stark genug, deshalb haben sich Teile
der Nierenoberfläche gefärbt. b) Herstellung mit Cyanoacrylat. Die
Marker bleiben stabil an der vorgesehenen Stelle auf der Ex-vivo-
Schweineniere. c) Fluoreszierende Marker aus Cyanoacrylat mit ei-
nem Cent zum Größenvergleich unter normalem Licht. d) Fluores-
zenzsignal derselben Marker aus Cyanoacrylat mit einem Storz-La-
paroskop aufgenommen.
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Abbildung 5.3: Gemessene Spektren der Fluoreszenzmarker bei Anregung mit 730,
750, 770, 790 und 810 nm. Der jeweils linke Peak zeigt das reflek-
tierte Anregungslicht des Lasers, das in Sättigung geht. Die rechten
(kleineren) Peaks beschreiben das Fluoreszenzsignal, das von den
Markern emittiert wurde. Es muss beachtet werden, dass die Inten-
sitäten aufgrund des Versuchsaufbaus nur qualitativ sind und nicht
untereinander verglichen werden dürfen.
wellenlänge, die auch das Storz-Laparoskop zur Anregung verwendet. Es ist ein
starkes Fluoreszenzsignal zu sehen, das sich eindeutig von der Anregungswellenlän-
ge trennen lässt.
5.3 Diskussion der Ergebnisse
Zur Herstellung der Marker eignet sich nur Cyanoacrylat, da dieser Klebstoff das
ICG stärker bindet als ein Fibrinklebstoff. Die Marker aus Fibrinklebstoff können
nicht zur Registrierung verwendet werden, weil das ICG ausläuft und Schlieren auf
der Organoberfläche bildet. Zur Befestigung der Marker auf der Oberfläche kann
aber sowohl Cyanoacrylat als auch Fibrinklebstoff verwendet werden. Dabei hat
Cyanoacrylat den Vorteil, dass es schneller klebt und die Marker fester an das Organ
bindet. Allerdings besteht dabei auch die Gefahr, dass die Instrumente verkleben,
was bei einem Fibrinkleber nicht der Fall ist, da er sich leichter wieder entfernen
lässt. Außerdem werden die Chancen auf eine klinische Zulassung bei der Anbringung
mit Fibrinklebstoff besser eingeschätzt, da er bereits in größeren Mengen als Cyano-
acrylat intraoperativ eingesetzt wird. Für Cyanoacrylat spricht wiederum, dass der
Klebstoff deutlich günstiger ist.
Bei der Herstellung der Marker zeigte sich, dass die Marker sehr leicht zerfallen,
weshalb sie nach kurzer Trockenzeit zur Stabilisierung mit einer zweiten oder dritten
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Abbildung 5.4: Anregung der fluoreszierenden Marker mit derselben Wellenlänge,
die das Storz-Laparoskop zur Bildgebung nutzt. Der linke Peak bei
805 nm gehört zu dem reflektierten Anregungslicht, der kleinere rech-
te Peak bei 835 nm zeigt die Emission des Fluoreszenzsignals.
Schicht aus Klebstoff überzogen wurden. Dieser Vorgang erhöht die Stabilität stark,
sodass die Marker z.B. mit einer Pinzette aufgenommen werden können, ohne dass
Teile der Marker abbrechen.
Wie erwartet hat sich das Fluoreszenzspektrum im Vergleich zu reinem ICG ver-
schoben. Da die Fluoreszenz aber bei Wellenlängen zwischen 710 und 820 nm an-
geregt werden kann, können trotzdem klinisch zugelassene Geräte, die den reinen
ICG-Farbstoff darstellen können, auch zur Bildgebung mit den neu entwickelten
fluoreszierenden Markern verwendet werden, wie z.B. das Storz-Laparoskop oder
das FireFly-System des Da-Vinci-Roboters.
Für eine klinische Anwendung ist die Zulassung der Marker entscheidend. Ob-
wohl alle Bestandteile der Marker klinisch zugelassen sind, bedeutet das noch nicht,
dass der finale Marker auch zugelassen wird. Durch die Mischung der einzelnen
Stoffe könnten chemische Verbindungen entstehen, von denen erst noch gezeigt wer-
den muss, ob sie vom menschlichen Körper vertragen und abgebaut werden und
gefahrlos eingesetzt werden können. Diese Aufgabe muss in toxologischen Studien
von Pharmazeutinnen und Pharmazeuten ausgeführt werden und ist nicht Teil die-
ser Doktorarbeit. In diesem Kapitel wurde jedoch gezeigt, dass aus den genannten,
klinisch zugelassenen Stoffen ein fluoreszierender Marker hergestellt werden kann.
In den nächsten Kapiteln soll nun seine Eignung zur Registrierung und zu einer







6 Registrierung mit fluoreszierenden Markern
Erster Zwischenergebnisse der hier vorgestellten Experimente wurden in Wild et al.
[A2, A3] veröffentlicht. Abweichende Zahlenwerte bei den hier vorgestellten Ergebnis-
sen lassen sich durch eine überarbeitete Software1 erklären.
Die in Kapitel 5 vorgestellten fluoreszierenden Marker sollen in diesem Kapitel
auf ihre Eignung zur Registrierung untersucht werden. Dazu werden zuerst die Im-
plementierung der Software zur Registrierung vorgestellt und anschließend zwei Ver-
suchsreihen zur Machbarkeit und zum Vergleich verschiedener Laparoskopsysteme
durchgeführt.
6.1 Methoden
Für die Registrierung mit fluoreszierenden Markern müssen mehrere Schritte ausge-
führt werden. Zuerst werden die Marker am Organ angebracht und in 3D lokalisiert.
Bei einer klinischen Anwendung dient dazu eine CT-Aufnahme, für die Experimente
in diesem Kapitel werden die Marker durch ein Trackingsystem lokalisiert, da dies
bei den vielen verschiedenen Szenarien, die untersucht werden, leichter zu realisieren
ist.
Als nächstes müssen die Marker im Laparoskopbild detektiert werden, um dar-
aus die Kamerapose (Position und Orientierung) zu schätzen. Anschließend können
zusätzliche Informationen eingeblendet werden.
Im nächsten Abschnitt wird zuerst die verwendete Registrierungsmethode erläu-
tert und anschließend eine Implementierung der Software vorgestellt.
Registrierung
Für die Registrierung müssen die Marker in 2D im Laparoskopbild detektiert und den
Markerpositionen in 3D zugeordnet werden um mit den intrinsischen Parametern des
Laparoskops bzw. der Kamera deren Pose in 3D zu schätzen. Die einzelnen Schritte
der Registrierung werden im Folgenden genauer beschrieben.
Kalibrierung der Kamera Die intrinsischen Kameraparameter werden benötigt,
um eine Transformation zwischen dem 2D-Kamerabild und einer 3D-Szene zu
berechnen. Falls die Kameraparameter nicht bekannt sind, können sie mithilfe
eines Schachbrettmusters über etablierte Methoden [248] bestimmt werden.
1Bei der Erstellung dieser Doktorarbeit wurden alle aufgenommenen Daten nochmals neu ausge-
wertet, um verschiedene Experimente auch untereinander vergleichen zu können. Dabei weichen
die Zahlenwerte leicht von den bereits veröffentlichten Daten ab. Das liegt zum einen daran, dass
ein neues Kriterium für eine erfolgreiche Registrierung eingeführt wurde, dass die Parameter
zur Markerdetektion manuell eingestellt wurden und dass die Bestimmung der Markerzuord-




Detektion der Marker in 2D Zur Detektion der Marker dienen die Farbin-
formationen der Marker. Dazu müssen im HSV-Farbraum, der über Farbton,
Sättigung und Helligkeit definiert wird, charakteristische Bereiche für die Mar-
ker festgelegt werden. Da die Farbwerte der Marker stark von der Belichtung,
dem Blickwinkel und der Entfernung der Kamera abhängen, sollten diese Pa-
rameter immer zu Beginn einer Videosequenz anhand der ersten Bilder manu-
ell eingestellt werden. Diese Parameter können bei Bedarf jederzeit angepasst
werden.
Zuordnung der 2D-Positionen zu den Markern Für eine Registrierung muss
bekannt sein, welcher der detektierten 2D-Markerpositionen im Laparoskop-
bild den Markern in 3D entspricht. Deshalb müssen die detektierten Markerpo-
sitionen entsprechend sortiert werden. Dazu gibt es viele Umsetzungsmöglich-
keiten wie z.B. einer Sortierung nach einem bekannten Muster, einige Imple-
mentierungsmöglichkeiten werden im nächsten Abschnitt genauer beschrieben.
Schätzung der Kamerapose Zur Bestimmung der Kamerapose relativ zu den
3D-Markerpositionen werden Inside-Out-Tracking-Methoden verwendet. Da-
bei wird iterativ eine virtuelle Kamera verschoben und gedreht. In jeder Ite-
ration wird mit der aktuellen Kamerapose die Registrierung evaluiert. Der
Vorgang wird solange wiederholt, bis sich die Qualität der Registrierung nur
minimal ändert oder ein Abbruchkriterium erreicht wurde.
Um die Qualität der Registrierung zu beurteilen, werden die 3D-Markerpo-
sitionen mit der geschätzten Kamerapose auf das Laparoskopbild projiziert.
Der quadratisch gemittelte Abstand der im Laparoskopbild detektierten Mar-
kerpositionen und der projizierten Markerpositionen wird als Fiducial Visua-
lization Error (FVE) bezeichnet (siehe Abbildung 6.1). Im Gegensatz zu dem
weit verbreiteten FRE (Fiducial Registration Error [65]) wird der FVE aus 2D-
und 3D-Positionen berechnet und beschreibt den Fehler der Visualisierung im
Laparoskopbild. Der FRE wird dahingegen in der Regel ausschließlich aus 3D-
Positionen berechnet. Das ist hier nicht möglich, da die echte 3D-Position im
Laparoskopbild nicht bekannt ist. Dennoch lassen sich viele Aussagen über
den FRE auf den FVE übertragen, z.B. welchen Einfluss die Anordnung der
Marker auf den jeweiligen Fehler hat.
Mit der gefunden Kamerapose können nun alle Daten, die sich im selben Ko-
ordinatensystem befinden wie die 3D-Positionen der Marker, aus dem Blick-
winkel des Laparoskops betrachtet werden. Diese Daten können nun mit un-
terschiedlicher Deckkraft oder Farbe im Laparoskopbild eingeblendet werden.
Außerdem können die 3D-Markerpositionen angezeigt werden, um zu visuali-
sieren, wie gut die geschätzte Markerposition mit der echten Markerposition
im 2D-Laparoskopbild übereinstimmt. Zusätzliche Daten werden nur einge-
blendet, wenn die Qualität der Registrierung anhand des FVE als ausreichend
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eingestuft wurde.
Anstelle einer einfachen Überblendung der Daten können auch andere Darstel-
lungsarten, die beispielsweise einen besseren Tiefeneindruck geben, verwendet
werden. [100, 242]
Implementierung
Die Software, die für die Registrierung verwendet wurde, basiert auf den Entwick-
lungen von Baumhauer [16] und Müller [152], die unter anderem von Teber et al. [226]
und Simpfendörfer et al. [206] eingesetzt wurden. Die ursprüngliche Software dient
der Registrierung von farbigen Nadelmarkern und wurde zur Registrierung fluores-
zierender Marker erweitert. Sie verwendet das Medical Imaging Interaction Toolkit
(MITK) [162] und insbesondere das Modul für Image Guided Therapy (MITK-IGT)
[66]. MITK-IGT stellt viele Methoden bereit, um Trackingsysteme anzusteuern und
so Positionen in 3D aufzunehmen.
Die wichtigsten Komponenten der Software zur Registrierung werden im Folgen-
den erläutert:
Import des Laparoskopbilds Für eine Echtzeitanwendung kann das laparosko-
pische Bild mithilfe eines Framegrabbers direkt aufgenommen, übertragen und
in der Software verarbeitet werden. Es ist auch möglich, abgespeicherte Videos
zu importieren.
Kalibrierung der Kamera Dazu steht Software zur Verfügung, die ebenfalls
von Baumhauer [16] und Müller [152] basierend auf MITK und OpenCV [93]
entwickelt wurde. Für die Kalibrierung muss eine kurze Videosequenz eines
Schachbrettmusters aus verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen werden.
Lokalisierung der Marker in 3D Für eine klinische Anwendung können die
3D-Positionen manuell direkt aus präoperativen Daten mit MITK extrahiert
werden. Für experimentelle Studien zur Evaluation, wie sie in diesem Kapitel
durchgeführt wurden, können alternativ die 3D-Positionen auch durch Track-
ingsysteme mit MITK-IGT aufgenommen werden. In beiden Fällen stehen die
Koordinaten sofort zur internen Weiterverarbeitung zur Verfügung.
Detektion der Marker in 2D Um die Markerposition im 2D-Kamerakoordina-
tensystem aus dem Laparoskopbild zu extrahieren, wird ein Algorithmus zur
Markerdetektion basierend auf Methoden der OpenCV-Bibliothek verwendet.
Für jedes Pixel des Laparoskopbilds wird überprüft, ob die Farbwerte im HSV-
Farbraum des Pixels zu denen der Marker passen. Als letzter Schritt der De-
tektion werden die Konturen der Marker extrahiert und deren Mittelpunkt
bestimmt (OpenCv::FindContours() und OpenCv::minEnclosingCircle()).
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(a) 3D-Ansicht (b) Berechnung des TVE
und FVE
Abbildung 6.1: Schematische Darstellung zur Berechnung des Fiducial Visualization
Errors (FVE) und des Target Visualization Errors (TVE).
a) 3D-Darstellung der Szene. Mit einem Laparoskop (schwarz) wer-
den Marker (grün) im Laparoskopbild detektiert. Die detektierte Po-
sition in 2D ist durch ein schwarzes Kreuz dargestellt. Aus diesen
2D-Positionen der Marker wird die Pose des Laparoskops geschätzt
(blau). Die geschätzte Pose weicht hier von der echten Pose ab. Mit
der geschätzten Pose werden die realen 3D-Positionen der Marker,
die aus dem CT bekannt sind, auf ein virtuelles Bild in 2D projiziert
(blaues Kreuz). Dasselbe kann auch mit einer Referenz geschehen
(z.B. zusätzlich angebrachte Marker). Die detektierten bzw. proji-
zierten 2D-Positionen der Referenz sind durch weiß gefüllte Kreuze
dargestellt.
b) Die Abstände zwischen den detektierten und projizierten 2D-
Markerpositionen bzw. der Referenz werden als FVE bzw. TVE be-
zeichnet.
Zur Übersichtlichkeit wurde nur ein einziger Marker eingezeichnet,
zur Schätzung der Kamerapose sind aber mehrere Marker nötig. Der
FVE bzw. TVE ist dann der quadratisch gemittelte Abstand aller
Marker bzw. Referenzen.
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Erweiterte Einstellungen für fluoreszierende Marker Für die Registrierung
ist es wichtig, dass die detektierten 2D-Positionen den entsprechenden Markern
zugeordnet werden. Bei den Nadelmarkern geschieht dies anhand der Farbe der
Marker und deren Anordnung. Da die fluoreszierenden Marker nicht anhand
ihrer Farbe unterschieden werden können, gibt es verschiedene Möglichkeiten:
• Die Marker können in einem bestimmten Muster angebracht werden. Da-
zu muss vorgegeben werden, in wie vielen Reihen sich die Marker befin-
den. Die Marker werden Anhand der y-Koordinate im Laparoskopbild in
Reihen sortiert. Innerhalb einer Reihe werden die Marker wieder von links
nach rechts anhand der x-Koordinate sortiert. Dieses Verfahren stößt na-
türlich bei starken Kamerarotationen an seine Grenzen. Allerdings wird
bei laparoskopischen Eingriffen immer darauf geachtet, dass die grobe
Orientierung des Laparoskops gleich bleibt. Das bedeutet, dass zwar klei-
ne Rotationen um die Kameraachse vorkommen, aber niemals „oben“
und „unten“ vertauscht werden, damit der Chirurg oder die Chirurgin
nicht die Orientierung verliert. Deshalb ist eine Sortierung anhand der
Koordinaten für die Laparoskopie ein realistischer Ansatz.
• Falls sich die aufgeklebten Marker nicht in Reihen unterteilen lassen oder
die Anordnung nicht vorgegeben werden kann (z.B. bei mikroskopischen
Markern), kann jede mögliche Zuordnung von 2D-Position zu Marker zur
Registrierung getestet werden und das beste Ergebnis verwendet werden.
Dazu wird iterativ jede Kombination aus 2D-Position und 3D-Marker
verwendet, um die Kamerapose zu schätzen und den FVE zu berechnen.
Die Zuordnung mit dem kleinsten FVE wird für die weitere Registrierung
verwendet. Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es robust bei Rotation der
Kamera ist. Bei sehr symmetrischen Anordnungen versagt dieses Verfah-
ren allerdings, da dann keine eindeutige Zuordnung mehr möglich ist. Ein
einfaches Beispiel dafür wäre die Anordnung von vier Markern in einer
Ebene als Quadrat. Ohne zusätzliche Information, wo z.B. die „obere“
Kante ist, kann nicht gesagt werden, welche Ecke des Quadrats welcher
Markerposition entspricht. Außerdem eignet sich dieses Verfahren nur für
kleine Anzahlen an Markern, da die Anzahl der Kombinationen und somit
die Rechenzeit mit der Fakultät der Markeranzahlen schnell auf mehrere
Sekunden pro Bild wächst.
• Sollte keiner der automatischen Zuordnungen anwendbar sein, können die
Positionen auch manuell zugeordnet werden und von Bild zu Bild mit Me-
thoden aus OpenCV verfolgt werden, damit die Zuordnung aufrechterhal-
ten bleibt. Dazu werden die letzten detektierten Markerpositionen zuerst
so verschoben, dass die Mittelpunkte der letzten und aktuellen Marker
übereinstimmen. Anschließend wird jeder Markerposition aus dem letzten
Laparoskopbild der Marker mit dem kleinsten Abstand aus dem aktuellen
Laparoskopbild zugeordnet. Dabei wird angenommen, dass die Bewegun-
gen von einem Laparoskopbild zum nächsten nur gering sind.
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Durch eine einfache Erweiterung könnte dieses Verfahren auch angewen-
det werden, wenn die automatische Zuordnung zu lange dauert.
Schätzung der Kamerapose Für die Schätzung der Kameraposen wurde die Im-
plementierung eines Algorithmus zur Registrierung von Müller [152] übernom-
men, der die Methoden POSIT und ORTHIT [49, 129] verwendet. Das Schätzen
der Kamerapose benötigt nur wenige Millisekunden, sodass die Registrierung
echtzeitfähig ist.
Ein Foto der Software ist in Abbildung 6.2 zu sehen.
Abbildung 6.2: Bildschirmfoto der implementierten Software zur Registrierung. Im
oberen linken Fenster sind die fünf aktuell detektierten Marker zu
sehen. Unten rechts wird das laparoskopische Video mit eingeblende-
tem Tumor (rot), CT und den Markerpositionen in 3D (gelb) gezeigt.
In der rechten Navigationsleiste können verschiedene Einstellungen
vorgenommen werden.
6.2 Materialien
In diesem Abschnitt werden die verwendeten Materialien für die Ex-vivo-Versuche
beschrieben. Bei der ersten Versuchsreihe zur Machbarkeit werden die Versuche so-
wohl mit den fluoreszierenden Markern als auch mit Nadelmarkern durchgeführt, um
die fluoreszierenden Marker zum Stand der Forschung vergleichen zu können. Bei den
zweiten Experimenten wird die Registrierung der fluoreszierenden Marker mit zwei
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verschiedenen Systemen zur Fluoreszenzbildgebung untersucht, um den Einfluss der
verwendeten Hardware auf den Registrierungserfolg abschätzen zu können.
Allgemeiner Aufbau
Alle Experimente in diesem Kapitel wurden ex vivo mit Organen vom Schwein
durchgeführt. Diese wurden in einer Trainingsbox für die Laparoskopie positioniert,
um so für möglichst realistische Bedingungen zu sorgen.
Auf den Organen wurden immer fünf Marker zur Registrierung angebracht. Je
nach Experiment waren das fluoreszierende Marker oder Nadelmarker zum Vergleich
(ähnlich zu denen aus Abbildung 3.4). Außerdem gab es bei manchen Experimenten
drei zusätzliche Marker zu Evaluierung des TVE. Die Anordnung der Marker rich-
tete sich nach den Empfehlungen von Müller [152]: Sie war nicht symmetrisch, nicht
koplanar und die Marker waren über das ganze Organ verteilt.
Die 3D-Positionen der Marker wurde durch eine optisch getrackte Nadel mit
MITK-IGT aufgenommen (Passive 4-Marker Probe und Polaris Spectra, Northern
Digital Inc., Ontario). Die aufgenommenen 3D-Positionen ersetzen die Positionen,
die bei einer klinischen Anwendung aus dem CT extrahiert werden sollen. Da sehr
viele verschiedene Szenarien untersucht wurden, war eine CT-Aufnahme für jedes
Experiment nicht praktikabel.
Je nach Experiment wurden verschiedene Szenen entweder mit einem Image1-S-
System von Karl Storz oder mit dem FireFly-System des Da-Vinci-Roboters von
Intuitive von zehn bis 15 Sekunden Länge aufgenommen. Das Storz-Laparoskop
wurde entweder mit einer 0◦- oder 30◦-Optik verwendet und mit einem Haltearm
am Operationstisch befestigt. Die Belichtung wurde jeweils an die entsprechenden
Marker angepasst: NIR Beleuchtung und Filter für die Anregungswellenlänge ohne
Umgebungslicht für die Bildgebung mit den fluoreszierenden Markern und Weißlicht
ohne Filter für die Nadelmarker. Auch bei dem Da-Vinci-Roboter wurde je nach
Marker zwischen Weißlicht- und Fluoreszenzmodus umgeschaltet.
Evaluierung
Um die Qualität der Registrierung zu beurteilen, wurden je nach Experiment bis zu
vier verschiedene Maße betrachtet.
Prozentsatz der erfolgreichen Registrierungen pErfolg beschreibt den prozen-
tualen Anteil der Videobilder des Experiments, die erfolgreich registriert wer-
den konnten. Im Gegensatz zu Müller [152], der einen maximalen Wert für den
FVE als Kriterium für eine erfolgreiche Registrierung festlegt, wird in dieser
Doktorarbeit eine Registrierung als erfolgreich bewertet, wenn der FVE kleiner
ist als die doppelte durchschnittliche Größe der Marker im Laparoskopbild.
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Fiducial Visualization Error (FVE) Der bereits erwähnte FVE beschreibt den
durchschnittlichen Abstand zwischen den detektierten und projizierten Mar-
kerpositionen im 2D-Laparoskopbild. Je größer dieser Wert ist, desto schlech-
ter ist in der Regel auch die Registrierung. Allerdings kann unter ungünsti-
gen Umständen auch eine schlechte Registrierung einen kleinen FVE haben,
weshalb dieser Wert immer mit Vorsicht betrachtet werden sollte. [65] In die
Berechnung des FVE fließen nur die Marker ein, die auch zur Ermittlung der
Kamerapose verwendet wurden. Der FVE wird für jedes einzelne Videobild
berechnet, der angegebene FVE ist aber immer ein Mittelwert über alle er-
folgreich registrierten Videobilder. Es werden deshalb nur die erfolgreichen
Videobilder berücksichtigt, damit eine Aussage über die Genauigkeit getrof-
fen werden kann und das Ergebnis nicht durch extrem hohe Werte der nicht
erfolgreichen Registrierungen verfälscht wird.
Target Visualization Error (TVE) Bei manchen Experimenten wurden noch
zusätzliche Marker als Referenz angebracht, die nicht zur Schätzung der Kame-
rapose verwendet wurden (siehe Abbildung 6.1). Der quadratisch gemittelte
Abstand zwischen der detektierten und projizierten Position dieser zusätzli-
chen Marker wird als TVE bezeichnet. Er gilt als ein zuverlässigeres Maß der
Registrierungsqualität als der FVE. Der TVE wird analog zum FVE für jedes
Videobild berechnet, der angegebene Wert ist aber ein Mittelwert über alle
erfolgreich registrierten Videobilder.
Bildrate Zusätzlich wurde bei allen Experimenten, bei denen die Echtzeitfähigkeit
untersucht wurde, die Bildrate ermittelt, mit der die Kamerapose berechnet
werden konnte. Diese sollte für eine Echtzeitanwendung bei über 30 Hz liegen.
6.3 Experimente
Es wurden verschiedene Ex-vivo-Experimente durchgeführt, die im folgenden Ab-
schnitt genauer beschrieben werden. Zur Übersichtlichkeit wurden die Ex-vivo-Ver-
suche mit dem Kürzel „Vex“ durchnummeriert.
6.3.1 Ex-vivo-Machbarkeitsanalyse
Die wichtigste Frage zu Beginn ist, ob sich die in Kapitel 5 vorgestellten, fluoreszie-
renden Marker zur Registrierung eignen und ob sie die Probleme der Nadelmarker
bei Verdeckung lösen.
Um einen Vergleich mit etablierten Methoden zu ermöglichen, wurden alle Experi-
mente zweimal durchgeführt: mit fluoreszierenden Markern und mit Nadelmarkern.
Zuerst wurden die Nadelmarker auf die Organoberfläche gesteckt und alle Videose-
quenzen aufgenommen. Anschließend wurden diese entfernt und an genau derselben
Stelle fluoreszierende Marker mit einer Pinzette aufgeklebt. Damit soll der Einfluss
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der Markeranordnung auf den Registrierungserfolg bei beiden Markerarten möglichst
gleich gehalten werden.
Experimente zur Validierung der Registrierung Ziel dieses Versuchs (Vex1) ist
es, zu zeigen, dass eine Registrierung mit fluoreszierenden Markern möglich ist und
die Genauigkeit der Registrierung sowie die Bildrate im Vergleich zu Nadelmarkern
zu bestimmen.
Zur Validierung der Registrierung wurden acht Experimente durchgeführt: vier
mit fluoreszierenden Markern und vier mit Nadelmarkern, jeweils die Hälfte davon
auf einer Niere bzw. auf einer Leber, sodass es jeweils zwei Experimente pro Organ
und Markerart gab. Eines dieser Experimente diente zur Bestimmung des TVE,
dazu wurden jeweils drei zusätzliche Marker angebracht, die nicht zur Registrierung
verwendet wurden. Bei dem jeweils anderen Experiment sollte die Bildrate bestimmt
werden. Hier gab es keine zusätzlichen Marker, da die Detektion dieser zusätzlichen
Marker und die Berechnung des TVE die Bildrate beeinflussen.
Bei allen Experimenten wurde mit dem Storz-Laparoskop (30◦-Optik) eine kurze
Videosequenz aufgenommen. Dabei wurde das Laparoskop freihändig bewegt, um
klinisch realistische Bewegungen nachzuahmen, wie Bewegungen auf das Organ zu
oder weg davon, einen Schwenk zur Bauchdecke (Decke der Trainingsbox) und Dre-
hungen der 30◦-Optik.
Experimente zur Evaluierung der Robustheit Von besonderem Interesse ist das
Verhalten fluoreszierender Marker bei Verdeckung im Vergleich zu Nadelmarkern.
Deshalb ist das Ziel dieses Experimentes (Vex2), zu untersuchen, wie sich die fluo-
reszierenden Marker bei Verdeckung durch Rauch, Blut und Gewebe im Vergleich
zu den Nadelmarkern verhalten.
Zur Evaluierung der Robustheit wurden wieder zuerst fünf Nadelmarker und an-
schließend fünf fluoreszierende Marker an derselben Stelle auf einer Schweineleber
angebracht. Mit dem Storz-Laparoskop (30◦-Optik) wurden jeweils dreimal drei sta-
tische Videosequenzen aufgenommen. Dabei wurden Szenarien bei Verdeckung durch
Rauch, Blut oder Gewebe jeweils ohne Verdeckung, mit schwacher oder starker Ver-
deckung durchgeführt. Nach jeder Sequenz wurden die Marker und die Leberober-
fläche mit Wasser abgespült, um für das nächste Szenario dieselben Anfangsbedin-
gungen sicherzustellen.
Die einzelnen Verdeckungen wurden folgendermaßen erzeugt:
Rauch Während einer Operation kann es zu Rauchentwicklung kommen, wenn
Gewebe durch Koagulation entfernt oder Blutungen gestillt werden müssen.
Deshalb wurde bei diesen Experimenten Rauch durch Koagulation eines Ge-
webestücks mit 35 oder 70 Watt erzeugt. Dazu wurde das AUTOCON II 400
SCB Gerät von Karl Storz verwendet.
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Blut Um Verdeckung mit Blut zu simulieren, wurden das Organ und alle Mar-
ker mit Kunstblut (Kunstblut, Metamorph GmbH, Berlin) beträufelt. Um
die Absorption durch Blut so realistisch wie möglich zu gestalten, wurde das
Kunstblut mit Tinte (Kunstschrift-Tusche, Pelikan, Hannover) vermischt, bis
der Absorptionskoeffizient des Gemischs bei 800 nm dem von echtem Blut ent-
sprach (µabs = 4,4cm−1 [185]). Die Absorption wurde mit einem Spektrometer
von Oceans Optics vermessen (HR2000+, Ocean Optics, Inc., Dunedin, USA).
Gewebe Ein Chirurg präparierte ein dickes und ein dünnes Gewebestück aus der
Fettkapsel einer Niere. Diese wurden nacheinander über zwei Marker gelegt,
um diese zu verdecken. Die Dicke der einzelnen Gewebestücke war sehr inhomo-
gen, die Dicke des dünneren bzw. dickeren Stücks wurde auf durchschnittlich 1
mm bzw. 4 mm geschätzt. Die Gewebestücke sind in Abbildung 6.3 zu sehen.
(a) Keine Verdeckung (b) Dünnes
Gewebestück
(c) Dickes Gewebestück
Abbildung 6.3: Schweineleber mit Nadelmarker. In a) sind die Marker ohne Ver-
deckung zu sehen, in b) und c) sind jeweils zwei Nadelmarker von
einem dünnen bzw. dicken Gewebestück verdeckt, um die Robust-
heit der Registrierungsmethode zu untersuchen. Bildquelle: Nachge-
druckt von [A2] mit Erlaubnis von Springer.
6.3.2 Vergleich verschiedener Hardwarekomponenten
In weiteren Ex-vivo-Experimenten wurde das FireFly-System des Da-Vinci-Roboters
(Vex3) mit dem Storz-System (Vex4) verglichen. Diese unterscheiden sich hauptsäch-
lich durch die Aufnahme und Darstellung des Fluoreszenzsignals: Während der Da-
Vinci-Roboter für Fluoreszenz einen eigenen Farbkanal bereitstellt und das Umge-
bungsbild in grau anzeigt, ist bei dem Storz-System das Fluoreszenzbild mit den an-
deren Farben der Umgebung gemischt. Deshalb sollen bei diesem Versuch sowohl die
Abhängigkeit des Registrierungserfolgs von unterschiedlichen Bildgebungssystemen
wie auch der Einfluss von verschiedenen Laparoskopbewegungen und -blickwinkeln
untersucht werden.
Für diese Versuche wurden fünf fluoreszierende Marker zur Registrierung an ei-
ner Schweineniere angebracht und unter vier verschiedenen Blickwinkeln mit einer
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0◦-Optik des jeweiligen Systems betrachtet. Für jeden Blickwinkel des Laparoskops
wurden vier jeweils ca. 15 Sekunden lange Videosequenzen mit verschiedenen Ka-
merabewegungen aufgenommen: Translation entlang dreier Achsen (horizontal im
Laparoskopbild, vertikal im Laparoskopbild und Annäherung bzw. Entfernung zur
Organoberfläche) sowie eine Rotation des Laparoskops um die eigene Achse. Wie im
vorherigen Versuchsteil wurden die Experimente einmal mit und einmal ohne drei
zusätzliche Marker zur Berechnung des TVE durchgeführt.
Zur Evaluierung wurde je nach Aspekt über mehrere Videosequenzen gemittelt.
Dazu wurden die einzelnen Mittelwerte µi gewichtet nach der Anzahl ni der Bilder





Der Fehler dieses Mittelwerts wird aus den einzelnen Standardabweichungen si
der jeweiligen Videosequenzen durch eine gewichteten Standardabweichungen abge-
schätzt:
s¯ =
√∑ (ni − 1)s2i∑
ni − 1
6.4 Ergebnisse
Die ausführlichen Ergebnisse der einzelnen Videosequenzen können im Anhang in
Kapitel 12 gefunden werden.
Ex-vivo-Machbarkeitsanalyse Die Ergebnisse zur Validierung der Registrierung
(Vex1) können in Tabelle 6.1 gefunden werden. Der Anteil der erfolgreich registrier-
ten Videobilder war sowohl für die Niere als auch für die Leber mit fluoreszierenden
Markern höher als mit Nadelmarkern, da die fluoreszierenden Marker im Laparo-
skopbild besser detektiert werden konnten. Der durchschnittliche FVE war für alle
Experimente sowohl für Nadelmarker als auch für fluoreszierende Marker sehr ähn-
lich. Der durchschnittliche TVE war auch für jedes Organ sehr ähnlich, wobei beach-
tet werden muss, dass einige wenige Videobilder von der Auswertung ausgeschlossen
wurden, da die Zielmarker für die Berechnung des TVEs an einer offensichtlich völ-
lig falschen Stelle detektiert wurden und diese keine Aussage für die Qualität der
Registrierung haben.
Die durchschnittliche Bildrate mit fünf fluoreszierenden Markern betrug 34 Hz
auf einem durchschnittlichen Computer mit 32 GB RAM und einem Intel Core i7
(3.4 GHz).
Ein Beispiel für eine erfolgreiche Registrierung mit fluoreszierenden Markern und
Einblendung eines virtuellen Nierentumors ist in Abbildung 6.4 gezeigt.
In Abbildung 6.5 ist jeweils ein repräsentatives Bild eines Verdeckungsszenari-
os (Vex2) mit dem dazugehörigen Segmentierungsbild zu sehen, das zeigt, welche
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Tabelle 6.1: Ergebnisse des Ex-vivo-Experiments zur Validierung der Registrierung
(Vex1). Auf den beiden Organen wurden jeweils fünf fluoreszierende
Marker oder fünf Nadelmarker zur Registrierung angebracht. pErfolg be-
schreibt die prozentuale Anzahl der Laparoskopbilder, bei denen die
Registrierung als erfolgreich bewertet wurde. Für den FVE und TVE
sind jeweils die Mittelwerte und die Standardabweichungen über alle
erfolgreich registrierten Laparoskopbilder angegeben.
Organ Marker pErfolg FVE [px] TVE [px]
Niere Fluoreszenz 96.1% 15 ± 6 42 ± 34
99.1% 15 ± 16
Nadel 87.4% 15 ± 7 31 ± 54
79.6% 11 ± 3
Leber Fluoreszenz 88.0% 7 ± 2 7 ± 2
89.7% 9 ± 4
Nadel 46.7% 12 ± 4 17 ± 19
59.9% 10 ± 3
Abbildung 6.4: Das Bildschirmfoto der Anwendung zeigt eine Niere, die registrierten
Marker (gelb), das Fluoreszenzsignal (blau) und eine Tumor-ähnliche
Struktur (rot). Für eine bessere Darstellung im Druck wurden Hel-
ligkeit und Kontrast des Originalbildes angepasst. Bildquelle: [A2],
nachgedruckt mit der Erlaubnis von Springer.
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Marker detektiert werden konnten. Abbildung 6.6 zeigt quantitative Ergebnisse der
untersuchten Szenarien mit Verdeckung.
In Gegenwart von Rauch konnten alle fluoreszierenden Marker problemlos de-
tektiert und registriert werden, während die Nadelmarker in 17% der Fälle nicht
registriert werden konnten. Obwohl Blut auch Einfluss auf eine erfolgreiche Re-
gistrierung mit Nadelmarkern hatte, konnten fluoreszierende Marker noch deutlich
besser detektiert werden als Nadelmarker. Wegen dieser besseren Detektion konnten
die fluoreszierenden Marker in den meisten Fällen erfolgreich registriert werden, was
bei den Nadelmarkern nicht der Fall war. Während keine Nadelmarker unter einer
Gewebeschicht sichtbar waren, war nur die dicke Gewebeschicht für die fluoreszie-
renden Marker leicht problematisch, hier fiel die Detektionsrate auf 93%.
Die FVE waren für alle Szenarien sowohl für fluoreszierende Marker, als auch für
Nadelmarker (wenn diese detektiert werden konnten) relativ ähnlich und lagen im
Bereich von vier bis zehn Pixeln. Lediglich bei der Verdeckung mit einem dicken
Gewebestück verdoppelte sich der FVE von 8 ± 1 Pixel ohne Verdeckung auf 16 ±
2 Pixel bei starker Verdeckung durch Gewebe bei fluoreszierenden Markern.
Vergleich verschiedener Hardwarekomponenten In Tabelle 6.2 sind der Prozent-
satz der erfolgreichen Registrierungen und der FVE für die erfolgreich registrierten
Videobilder für das Storz- und das FireFly-System zu sehen (Vex3 und Vex4).
Tabelle 6.2: Vergleich des FireFly-Systems des Da-Vinci-Roboters von Intuitive
(Vex3) mit dem Image1-S-System von Storz (Vex4). pErfolg beschreibt
die prozentuale Anzahl der Laparoskopbilder, bei denen die Registrie-
rung als erfolgreich bewertet wurde. Der FVE ist aus allen erfolgreich
registrierten Laparoskopbildern berechnet. Die Ergebnisse wurden über
alle verschiedenen Bewegungen unter vier verschiedenen Blickwinkeln
gemittelt und die Standardabweichung abgeschätzt.
Modalität pErfolg [%] FVE [px]
FireFly 86± 17 8± 6
Storz 61± 36 16± 12
Abbildung 6.7a zeigt Registrierungsergebnisse für beide Geräte aufgeschlüsselt
nach dem Blickwinkel, unter dem die fluoreszierenden Marker gefilmt wurden. Die
Ergebnisse sind jeweils über alle Kamerabewegungen gemittelt. Besonders bemer-
kenswert ist, dass unter einem Blinkwinkel mit dem Storz-Laparoskop zweimal gar
keine Registrierung stattfinden konnte.
Der TVE für alle Versuche mit dem FireFly-System war immer kleiner 50 Pixel,
mit dem Storz-Laparoskop wurden für einzelne Winkel und Bewegungen deutlich
höhere TVE von 150 bis 170 Pixel gemessen.
In Abbildung 6.7b sind Ergebnisse für beide Geräte im direkten Vergleich auf-
geschlüsselt nach den verschiedenen Bewegungen zu sehen. Die deutlich höheren
104
6.4 Ergebnisse





























Abbildung 6.5: Vergleich von Nadelmarkern und fluoreszierenden Markern bei Ver-
deckung durch Rauch, Blut und Gewebe (Vex2). Oben jeweils ein
repräsentatives Videobild, darunter das segmentierte Bild zur Mar-
kerdetektion. Während bei freier Sicht oder bei den fluoreszierenden
Markern hier immer alle fünf Marker segmentiert (und somit de-
tektiert) werden konnten, waren bei Verdeckung durch Blut, Rauch
und Gewebe in diesen Beispielbildern nicht alle Nadelmarker sicht-
bar. Bildquelle: [A3], nachgedruckt mit der Erlaubnis von Springer.
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Abbildung 6.6: Vergleich zwischen fluoreszierenden Markern (blau) und Nadelmar-
kern (grau) bei Verdeckung (Vex2). Gezeigt ist die prozentuale An-
zahl der erfolgreich registrierten Videobilder der jeweiligen Videose-
quenz. a) Verdeckung durch viel oder wenig Rauch, b) Verdeckung




(a) Blick aus verschiedenen Richtungen auf die Operationsszene.
(b) Vergleich verschiedener Bewegungen des Laparoskops.
Abbildung 6.7: Vergleich des FireFly-Systems des Da-Vinci-Roboters (Vex3) mit
dem Image1-S-System von Storz (Vex4). Gemessen wurde die Anzahl
der erfolgreich registrierten Videobilder mithilfe von fluoreszierenden
Markern. a) Ergebnis aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Blick-
winkeln auf die fluoreszierenden Marker. b) Vergleich verschiedener
Bewegungen des Laparoskops. Zoom: Wiederholte Annäherung an
das Organ und Entfernung von der Organoberfläche. Translation:
Horizontale und vertikale Bewegungen bei ungefähr gleich bleiben-
dem Abstand zur Organoberfläche. Rotation: Rotation von ca. ±45◦
um die Achse des Laparoskops bei gleich bleibendem Abstand zur
Oberfläche.
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Werte des FireFly-Systems stammen von einer deutlich höheren Detektionsrate der
Marker im Vergleich zum Storz-System. Bei dem FireFly-System konnten 92% der
Marker (bei 86% Registrierungsrate) detektiert werden, bei dem Storz-System lag
die Detektionsrate dahingegen nur bei 74% (bei 61% Registrierungsrate). Die Diffe-
renz von 6% bzw. 13% zwischen Detektion und Registrierung entsteht dadurch, dass
hier zwar jeweils fünf Marker detektiert werden konnten, die Registrierung aber aus
anderen Gründen fehl schlug (z.B. weil die Marker an einer falschen Stelle detektiert
wurden oder weil der Algorithmus zur Registrierung keine akzeptable Kamerapose
bestimmen konnte).
6.5 Diskussion der Ergebnisse
Die Machbarkeitsanalyse (Vex1 und Vex2) zeigt deutlich, dass fluoreszierende Marker
sich zur Registrierung eignen und dabei genauso akkurat aber deutlich robuster bei
Verdeckungen sind als herkömmliche Nadelmarker.
Während Reflexionen sowohl am Marker als auch an den Organoberflächen oder in
Anwesenheit von Rauch für die Detektion der fluoreszierenden Marker keinerlei Rolle
spielt, beeinträchtigen diese die Detektion der Nadelmarker, was die schlechteren
Detektionsraten zumindest teilweise erklärt.
Die relativ schlechten Registrierungsraten im Validierungsexperiment (Vex1) las-
sen sich dadurch erklären, dass eine Vielzahl verschiedener Kameraposen getestet
wurde, während die Parameter des Algorithmus zur Markerdetektion (z.B. die HSV-
Farbwerte der Marker) konstant gehalten wurden. Wie stark der Einfluss der Farb-
parameter auf eine erfolgreiche Registrierung ist, kann vor allem am Beispiel der
dicken Gewebeschicht gezeigt werden. Während bei den auf einer Konferenz vorge-
stellten und in [A2] veröffentlichten Ergebnissen hier nur 15 % erfolgreich registriert
werden konnten, konnte mit einem veränderten Parameterset bei der erneuten Aus-
wertung für diese Doktorarbeit die Registrierungsrate auf 93% gesteigert werden.
Da die Farbsättigung und Helligkeit der Marker extrem vom Abstand, Blickwin-
kel, der Beleuchtung und der Verdeckung abhängt, sollte als nächster Schritt zur
Verbesserung des Algorithmus eine automatische Anpassung dieser Parameter erfol-
gen. Das kann zum Beispiel über eine Abstandsschätzung durch Triangulation mit
einem Stereolaparoskop erfolgen, zusätzlich könnten die Farbparameter im Optimie-
rungsprozess direkt mit eingebunden werden oder Anhand der Farbverteilungen im
Laparoskopbild geschätzt werden. Möglicherweise könnte auch maschinelles Lernen
die Markerdetektion verbessern.
Ein weiterer Unterschied zu den bereits veröffentlichten Zwischenergebnissen sind
die schlechteren Erfolgsraten für Nadelmarker. Diese entstehen durch das neue Kri-
terium für eine erfolgreiche Registrierung in Abhängigkeit des Markerdurchmessers.
Die höheren Werte für die Fluoreszenzmarker bei bewegten Szenen liegen dahingegen
an der verbesserten Zuordnung der detektierten 2D-Positionen im Laparoskopbild
zu den korrespondierenden 3D-Positionen der Marker.
Bei fluoreszierenden Markern und geringem Laparoskopabstand ist es teilweise
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schwierig, die einzelnen Marker voneinander zu trennen, da das helle Fluoreszenzsi-
gnal über die Markergrenzen hinaus leuchtet. Dies kann durch einen größeren Ab-
stand zwischen den Markern oder kleinere Marker gelöst werden, wobei immer ein
Kompromiss für die Markergröße eingegangen werden muss. Größere Marker sind
leichter zu detektieren, benötigen aber einen größeren Abstand zu benachbarten
Markern. Da die Marker nicht rund sind, ist die Registrierung mit kleineren Mar-
kern akkurater. Durch einen verbesserten Produktionsprozess könnten möglicher-
weise auch runde Marker hergestellt werden, bei denen der Mittelpunkt genauer
bestimmt werden kann, sodass auch größere Marker akkurat lokalisiert werden kön-
nen.
Die relativ hohen Werte für den TVE in den Nierenexperimenten lassen sich mög-
licherweise durch eine schlecht gewählte Markeranordnung erklären.
Allgemein muss bei der Betrachtung des TVE beachtet werden, dass die Marker
zur Berechnung des TVE an der Oberfläche angebracht waren, sich die interessan-
ten Zielstrukturen aber meist unter der Oberfläche des Organs befinden. Der Fehler
dieser tiefer liegenden Strukturen ist bedingt durch die Parallaxe meist größer als
der TVE, der an der Organoberfläche berechnet wurde.
Sobald die Nadelmarker von Blut oder Rauch verdeckt waren (Vex2), konnten
diese kaum oder gar nicht mehr detektiert werden, da der Algorithmus zur Mar-
kerdetektion auf Farbinformationen angewiesen ist. Auch für die Fluoreszenzmarker
stellte Verdeckung von Blut und Gewebe eine Herausforderung dar, weil auch ein
Teil des NIR Lichts absorbiert oder gestreut wird. Damit kann auch der doppelt so
große FVE bei Verdeckung durch Gewebe erklärt werden. Durch eine inhomogene
Gewebestruktur kann das NIR Licht an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark
absorbiert und gestreut werden, was zu unterschiedlich stark leuchtenden Stellen an
der Gewebeoberfläche führt. Diese leuchtenden Stellen stimmen nicht unbedingt mit
der wirklichen Markerposition überein, wodurch der Marker an einer falschen Stelle
detektiert wird. Diese Abweichung hat Einfluss auf den FVE.
Beim Vergleich verschiedener Laparoskopsysteme zeigte sich, dass das im Da-
Vinci-Roboter verbaute FireFly-System dem Storz-Laparoskop überlegen ist, da die
Marker hier deutlich besser detektiert werden konnten (Vex3 bzw. Vex4). Das liegt
vor allem daran, dass der Da-Vinci-Roboter das Fluoreszenzsignal vom Umgebungs-
licht getrennt bereitstellt. Das nachträgliche Trennen der Fluoreszenzmarker vom
Hintergrundbild mit dem Storz-System ist oftmals schwierig.
Deshalb werden alle weiteren In-vivo-Versuche im nächsten Kapitel mit dem Fi-
reFly-System des Da-Vinci-Roboters durchgeführt. Es sei an dieser Stelle darauf
hingewiesen, dass für die bessere Detektion der Marker nicht der ganze Da-Vinci-
Roboter nötig ist, sondern lediglich ein Bildgebungssystem, das ähnlich wie das Fire-
Fly-System das Fluoreszenzsignal getrennt vom restlichen Umgebungslicht darstellt.
Außerdem zeigte sich, dass der Blickwinkel auf die Operationsszene für eine er-
folgreiche Registrierung entscheidend ist.
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Bei allen Experimenten muss berücksichtigt werden, dass nie die exakt gleichen
Bedingungen für die Nadelmarker und die fluoreszierenden Marker bzw. für das
Storz- und das FireFly-System hergestellt werden konnten. Das schließt sowohl un-
terschiedliche Kamerabewegungen als auch die Menge an Rauch und Blut und die
Lage des Gewebestücks ein. Der beobachtete Trend zeigt aber dennoch eine ver-
gleichbare Genauigkeit der Registrierung bei überlegener Robustheit der fluores-
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In diesem Kapitel werden erste Schritte hin zu einer klinischen Anwendung für
die partielle Nephrektomie beschrieben. Dazu zählen zwei Versuchsreihen, um das
Registrierungskonzept in vivo an einem Schwein zu untersuchen, sowie Simulationen
zur Suche geeigneter Markeranordnungen.
Der erste Teil dieses Kapitels widmet sich Computersimulationen. Hier soll der
Einfluss verschiedener Kamerablickwinkel untersucht werden und ein Programm ent-
wickelt werden, das für eine gegebene Nierenform und Tumorlage Empfehlungen für
eine Anordnung der Marker geben kann.
Der erste der In-vivo-Versuche soll die Machbarkeit zeigen. Dazu wird sowohl
eine Prozedur zur laparoskopischen Anbringung der Marker getestet, als auch un-
tersucht, ob die Registrierung auch in vivo machbar ist und wie sich die Marker bei
Verdeckung verhalten. In einem zweiten Versuch soll die Robustheit der Marker in
vivo genauer analysiert werden. Dazu wird nochmals ausführlicher das Verhalten
bei Verdeckung, bei verschiedenen Kamerablickwinkeln und bei einer nachgestellten
realistischen Operationsszene getestet.
7.1 Optimierung der Markeranordnungen
Bei den Ex-vivo-Versuchen hat sich gezeigt, dass der Blickwinkel des Laparoskops
einen großen Einfluss auf das Registrierungsergebnis hat. Außerdem soll der Einfluss
der Markeranordnung auf eine erfolgreiche Registrierung und den TVE untersucht
werden. In diesem Abschnitt sollen Simulationen durchgeführt werden, die einerseits
den Einfluss des Kamerablickwinkels auf eine gegebene Markeranordnung genauer
analysieren und andererseits ein Werkzeug bereitstellen, das für einen konkreten Fall
eine geeignete Markeranordnung empfehlen kann, bei dem die Form der Niere, die
Lage des Tumors und die Platzierung des Trokars auf präoperativen Daten bekannt
sind.
7.1.1 Simulation des Kamerablickwinkels
Zuerst soll der Einfluss des Kamerablickwinkels auf das Registrierungsergebnis un-
tersucht werden.
Methoden und Materialien
Für die Simulationen der Auswirkung des Kamerablickwinkels auf die Registrierung
wird das Laparoskop durch eine virtuelle Kamera dargestellt. Zu den Simulatio-
nen werden die intrinsischen Parameter des Laparoskops, wie z.B. die Fokuslänge
und das Sichtfeld, sowie die 3D-Positionen der Marker und der Kamera als Einga-
be benötigt. Für die 3D-Positionen der Marker wurden die Markerpositionen aus
allen Ex- und In-vivo-Experimenten, die in dieser Arbeit enthalten sind, verwen-
det. Zusätzlich werden virtuelle Marker zur Berechnung des TVEs symmetrisch um
den Mittelpunkt der Marker verteilt. Dazu wurde ein Marker für den TVE auf
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den Mittelpunkt gesetzt und sechs weitere jeweils in ± 1 cm Abstand in allen drei
Raumrichtungen positioniert. Als intrinsische Kameraparameter werden für diese
Simulationen die des Da-Vinci-Laparoskops verwendet, das bei den Versuchen aus
dem letzten und diesem Kapitel zum Einsatz kam. Es werden immer dieselben in-
trinsischen Kameraparameter verwendet, um die Ergebnisse besser untereinander
vergleichen zu können.
Als Laparoskop wird eine virtuelle Kamera in Abständen von 5 bis 25 cm in 5
cm großen Schritten zum Zentrum der Marker platziert. Die initiale Ausrichtung
erfolgt dabei manuell, sodass das Laparoskop ungefähr senkrecht auf die Markere-
bene schaut. Für jeden Abstand wird die Kamera auf einer Kugeloberfläche entlang
zweier Achsen um bis zu 45◦ in Schritten von 5◦ geneigt. Die Positionen der Kamera
sind für ein Beispiel in Abbildung 7.1 zu sehen.
Abbildung 7.1: Die Abbildung zeigt die untersuchten Kamerapositionen (rot). Die
Marker sind in blau dargestellt, das graue Rechteck zeigt das Zen-
trum der Marker und damit den Punkt an, auf den die virtuelle
Kamera ausgerichtet ist. Die Kamera wurde in fünf verschiedenen
Abständen entlang zweier Viertelkreise in Fünf-Grad-Schritten ver-
schoben.
Die 3D-Positionen der Marker werden mithilfe der intrinsischen Kameraparame-
ter und einer virtuellen Kamera durch die Bibliotheken vtk und OpenCV auf ein
virtuelles Bild projiziert. Dabei wird für jede Kamerapose überprüft, dass mit dem
gegebenen Abstand und Winkel alle Marker im virtuellen Bild zu sehen sind und
nicht außerhalb des Blickfeldes liegen. Die projizierten 2D-Positionen dienen als
Grundlage für das bereits in Kapitel 6 beschrieben Registrierungsverfahren: Durch
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Inside-Out-Tracking-Methoden wird die Pose der Kamera anhand der projizierten
2D-Positionen der Marker geschätzt.
Zur Evaluierung kann neben dem FVE und TVE auch die Abweichung der ge-
schätzten Kamerapose von der echten Kamerapose, die zum Erzeugen des virtuellen
Bilds verwendet wurde, als Qualitätsmaß dienen. Dazu wird sowohl der Abstand der
Kamerapositionen als auch der Winkel zwischen den Blickrichtungen der Kameras
berechnet. Das ist der Vorteil von Simulationen im Vergleich zu realen Experimen-
ten, da bei realen Experimenten die echte Kamerapose relativ zu den Markern bzw.
zum Organ nicht bekannt ist. Die verwendeten Abstände und Winkel sind in Abbil-
dung 7.2 verdeutlicht.
Es muss dabei beachtet werden, dass hier nicht der Einfluss der Markerdetektion
untersucht wird, sondern nur die Rekonstruktion der Kamerapose anhand der idea-
len 2D-Markerposition. Da diese idealen Marker keine Ausdehnung haben, wurde
als Kriterium für eine erfolgreiche Registrierung nicht die doppelte durchschnittli-
che Markerausdehnung wie bei den realen Experimenten, sondern analog dazu eine
Ausdehnung von einem Pixel und damit ein FVE-Wert von bis zu 2 Pixeln ange-
nommen.
Mit diesen Simulationen sollen nun zwei Aspekte untersucht werden: Zum einen
soll der Einfluss verschiedener Blickwinkel auf das Registrierungsergebnis untersucht
werden. Zum anderen soll gezeigt werden, wie sich der FVE bei verschiedenen Kame-
rablickwinkeln verhält und ob er als Maß für eine erfolgreiche Registrierung dienen
kann.
Ergebnisse
Da die Ergebnisse der Registrierung in Abhängigkeit des Kamerablickwinkels in al-
len Simulationen sehr ähnlich waren, werden hier nur repräsentativ die Simulationen
des In-vivo-Versuchs zur Machbarkeitsanalyse (Vin1) und des Ex-vivo-Versuchs zum
Vergleich der Hardwarekomponenten mit dem Da-Vinci-Laparoskop (Vex3) vorge-
stellt.
Abbildung 7.3 zeigt die Simulationsergebnisse des TVE für verschiedene Kame-
raposen und den im Experiment verwendeten Markeranordnungen. Ein Winkel von
0◦ entspricht dabei dem initialen Blick der Kamera senkrecht auf die Markerebene.
Größere Winkel entsprechen einer Translation auf einem Kreisbogen, bei dem der
Abstand zum Zentrum der Marker gleich bleibt (siehe Abbildung 7.1). Dabei wurde
nicht zwischen positiver oder negativer Auslenkung oder Achse unterschieden, so-
dass für jeden in Abbildung 7.3 gezeigten Winkel jeweils vier Kameraposen simuliert
wurden.
Die Ergebnisse zur Untersuchung des FVE als Maß für eine erfolgreiche Registrie-
rung sind in Abbildung 7.4 zu sehen.
Die Abbildung zeigt den TVE aufgetragen über den FVE. Je größer der FVE wird,
desto größer ist auch der TVE und desto schlechter ist (in der Regel) die Registrie-
rung. Allerdings gibt es einige simulierte Szenarien, bei denen der FVE sehr klein
114
7.1 Optimierung der Markeranordnungen
Abbildung 7.2: Darstellung der zur Simulation und Auswertung verwendeten Winkel
und Abstände. Das virtuelle Laparoskop (schwarz) wird zur Projek-
tion der Marker (grün) von 3D auf 2D verwendet. Das Zentrum der
Marker ist durch ein graues Rechteck dargestellt und ist das Zentrum
des laparoskopischen Blickfeldes. Die Ausrichtung des Laparoskops
bzw. der Kamera zu den Markern wird durch den Winkel α beschrie-
ben. Für die Auswertung wurde nicht unterschieden, entlang welcher
Achse die Kamera gekippt wurde (siehe Abbildung 7.1). Gemeinsam
mit dem Abstand a des Laparoskops zu den Markern beschreibt α die
virtuelle Kamerapose. Über Inside-Out-Tracking-Methoden wird die
Pose des Laparoskops geschätzt (blau). Diese weicht um den Winkel
β und den Abstand b von der echten Kamerapose ab.
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(a) 1. Markeranordnung (in vivo) (b) 2. Markeranordnung (ex vivo)
Abbildung 7.3: Simulationen verschiedener Kameraposen. Die beiden Bilder zeigen
jeweils den TVE, aufgetragen über der Kamerapose. Dabei zeigt die
eine Achse den Abstand der Kamera zum Zentrum der Marker, die
andere Achse die Ausrichtung der Kamera. Bei der Ausrichtung der
Kamera wurde nicht zwischen positiver und negativer Auslenkung
oder der Achse unterschieden, sodass bis auf bei einer Auslenkung
von 0◦ für jedes Wertepaar aus Abstand und Kameraausrichtung je-
weils vier Kameraposen simuliert wurden. Eine Kameraausrichtung
von 0◦ entspricht dabei dem Blick senkrecht auf die Marker, je grö-
ßer der Winkel, desto weiter wurde die Kamera bei gleichbleibendem
Abstand gekippt. Abbildung a) zeigt die Ergebnisse mit der Marker-
anordnung des In-vivo-Versuchs Vin1, bei b) wurde zur Simulation
die Markeranordnung des Ex-vivo-Versuchs Vex3 verwendet.
(kleiner als zwei Pixel), der TVE aber schon deutlich größer ist. Das ist besonders
in der zweiten Zeile der Abbildung 7.4 zu sehen. Wenn der FVE sehr klein ist, wird
die Registrierung als erfolgreich bewertet, allerdings gibt es hier einige Kamerapo-
sitionen, bei denen der TVE trotz kleinem FVE relativ groß ist, was bedeutet, dass
die Registrierung nicht korrekt ist. Bei den untersuchten Markeranordnungen aller
vorgestellten Ex- und In-vivo-Versuche war keine Anordnung enthalten, bei der der
FVE immer als korrektes Qualitätsmaß diente.
7.1.2 Simulation der Markeranordnung
Bei realen Eingriffen ist meist die Lage des Trokars und damit der grobe Blickwinkel
auf das Organ schon vorgegeben. Die Lage des Tumors innerhalb der Niere sowie die
Form und Größe der Niere bei Tumorbefall hängt individuell vom jeweiligen Fall ab.
Da laut Fitzpatrick, West und Maurer [65] die Marker möglichst um das Ziel – also
dem Tumor – verteilt sein sollten und die Form der Nierenoberfläche – vor allem
bei Tumorbefall – sehr stark von Fall zu Fall variiert, sollte die Markeranordnung
individuell an die Tumorlage, Trokarplatzierung und Nierenform angepasst werden.
Die Simulationen, die in diesem Abschnitt vorgestellt werden, sollen beispielhaft
für einen Fall zeigen, wie eine konkrete Markeranordnung individuell für einen Pa-
tienten gefunden werden kann.
Die benötigten Eingangsdaten für die Simulation können dabei aus den jeweiligen
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(a) 1. Markeranordnung (in vivo) (b) 2. Markeranordnung (ex vivo)
(c) 1. Markeranordnung (in vivo) (d) 2. Markeranordnung (ex vivo)
Abbildung 7.4: Simulationsergebnisse zur Untersuchung des FVE als Maß für eine
erfolgreiche Registrierung. Die linke Spalte zeigt jeweils die Ergeb-
nisse für die Markeranordnung eines In-vivo-Versuchs (Vin1), rechts
sind die Ergebnisse für eine Markeranordnung des Ex-vivo-Versuchs
Vex3 zu sehen. In Abbildung a) und b) ist der Zusammenhang zwi-
schen TVE und FVE für alle simulierten Kameraposen gezeigt. In c)
und d) ist ein Ausschnitt für Simulationen mit einem FVE ≤ 2 Pixel
zu sehen. Manche dieser Registrierungen werden fälschlicherweise als
erfolgreich bewertet, da sie einen kleinen FVE haben, obwohl die Re-
gistrierung fehlschlägt, was durch einen hohen TVE zum Ausdruck
kommt.
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Patientendaten entnommen werden. Für jede Patientin und jeden Patienten wird
einige Tage vor der Operation ein CT oder MRT zur Diagnose und Planung des
Eingriffs erstellt, aus dem Form und Lage des Tumors und der Nierenoberfläche
entnommen werden können. Zusätzlich kann ein Chirurg oder eine Chirurgin die
ungefähre geplante Lage des Trokars im 3D-Datensatz (z.B. dem CT) einzeichnen.
Methoden und Materialien
Der Ablauf der Simulation ist sehr ähnlich zu dem bereits beschriebenen Ablauf zur
Simulation des Kamerablickwinkels.
Als Laparoskopposition wird im Gegensatz zu den vorherigen Simulationen nur
eine Position verwendet, die bei echten Eingriffen grob durch die Lage des Trokars
vorgegeben ist. In diesem Beispiel wurde das Laparoskop so platziert, dass sich die
Hälfte einer Niere, auf der sich die Marker befinden sollen, zentral im Blickfeld des
Laparoskops im Abstand von 15 cm befand.
Aus dem CT der Niere können nun Punkte auf der Oberfläche der Niere in 3D ex-
trahiert werden, die möglichst gleichmäßig auf der sichtbaren Seite der Niere verteilt
sind. Zusätzlich können Punkte im Tumor als Ziel zur Berechnung des TVE fest-
gelegt werden. Aus dieser Punktemenge der Nierenoberfläche können nun iterativ
Markerkombinationen erstellt werden. Dabei wächst die Anzahl der Markerkombi-
nationen N sowohl mit der Anzahl der zur Registrierung verwendeten Marker k (in
den bisherigen Versuchen wurden fünf Marker verwendet), als auch mit der Anzahl








Als Beispiel für eine solche Simulation wurde eine Niere aus demWorkshop „Multi-
Atlas Labeling Beyond the Cranial Vault – Workshop and Challenge“ [153] verwendet
und mit MITK und Paraview [171] 35 Punkte auf der sichtbaren Oberfläche der linken
Nierenhälfte extrahiert. Dazu wurde die Oberfläche des Organs in ein Gitternetz
umgewandelt und die Gitterpunkte als mögliche Markerpositionen verwendet. Die
Punkte der unteren „nicht sichtbaren“ Organseite wurden manuell entfernt.
Für die Simulation wurden jeweils fünf Marker aus den 35 ausgewählt und der
FVE, Abweichung der echten zur geschätzten Laparoskopposition und -ausrichtung
sowie der TVE eines kreuzförmigen Ziels berechnet, das sich in der Mitte der 35
Punkte an der Oberfläche der Niere befand. Diese Schritte wurden für alle ca. 320 000
möglichen Kombinationen von fünf aus 35 Markern wiederholt.
Mit den bereits in den letzten Simulationen verwendeten intrinsischen Parametern
des FireFly-Systems des Da-Vinci-Roboters werden nacheinander alle Markerkom-
binationen auf 2D projiziert, die Kamerapose geschätzt und der FVE, TVE und die
Abweichung der Kameraposen berechnet.
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Ergebnisse
Die Simulationszeit für fünf Marker aus 35 potenziellen Markerpositionen auf der
Oberfläche betrug ca. 20 Minuten für ca. 320 000 Markerkombinationen, wobei die
Zeit für größere Markeranzahlen oder Positionsmöglichkeiten sehr schnell auf meh-
rere Stunden steigt. Die Daten wurden manuell in unter einer Stunde für die Simula-
tion vorbereitet. Die Vorbereitung beinhaltet das Umwandeln der Nierenoberfläche
in ein geeignetes Dateiformat, das Extrahieren der Punkte auf der sichtbaren Seite
der Oberfläche und das Festlegen der Kameraposition und -ausrichtung.
Die drei besten und die drei schlechtesten Markerkombinationen sind in Abbil-
dung 7.5 zu sehen. Dabei fällt auf, dass bei den drei besten Markerkombinationen
drei der fünf Marker immer identisch sind. Diese scheinen für die gegebene Geome-
trie besonders günstig zu sein und liegen in der Mitte der betrachteten Oberfläche.
Zusätzlich wurden noch ein bis zwei Marker am Rand der Niere für eine erfolgreiche
Registrierung verwendet. Bei den schlechtesten Registrierungen lagen vier der fünf
Marker ungefähr in einer Reihe, der fünfte Marker nur wenig abseits dieser Linie
und alle Marker befanden sich eher am Rand der Niere.
(a) TVE = 0,018 Pixel (b) TVE = 0,019 Pixel (c) TVE = 0,020 Pixel
(d) TVE = 2 · 108 Pixel (e) TVE = 4 · 107 Pixel (f) TVE = 196 Pixel
Abbildung 7.5: Die obere Zeile zeigt die drei besten Markerkombinationen (grün)
aus 35 möglichen Punkten (grau), die von der linken Hälfte einer
Nierenoberfläche extrahiert wurden. In der zweiten Zeile sind die
drei schlechtesten Markerkombinationen in rot zu sehen.
Abbildung 7.6 zeigt eine Verteilung des TVE von allen Markerkombinationen. In
den allermeisten Fällen konnte eine Pose erfolgreich registriert werden. Der kleine
Peak in der Gegend bei einem TVE von 75 bis 80 Pixeln lässt sich dadurch erklären,
dass diese Abweichungen durch eine gespiegelte Kameraposition zustande kommen.
Ungefähr 90% der Kamerapositionen in diesem Bereich haben eine Abweichung in
der Kameraausrichtung von 180◦. Vermutlich sind diese Markeranordnungen beson-
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ders symmetrisch, sodass der Algorithmus nicht unterscheiden kann, von welcher
Seite aus die Marker betrachtet werden.
Abbildung 7.6: Histogramm des TVE für alle Markerkombinationen. Aus Darstel-
lungsgründen wurden folgende Werte nicht gezeigt: Der Peak für
einen TVE kleiner 0.25 Pixel, da hier die allermeisten Simulationen
vorkamen (über 280 000 Stück), sowie alle Simulationen mit einem
TVE größer 100 Pixel (knapp 80 Stück). Der Peak bei einem TVE
von 75 bis 80 Pixeln lässt sich durch eine invertierte Kamerablick-
richtung erklären.
Abbildung 7.7 zeigt den TVE für alle als erfolgreich eingestuften Registrierungen
mit einem FVE ≤ 2 Pixel. Einige dieser als erfolgreich eingeschätzten Registrierun-
gen haben einen sehr hohen TVE.
Die Kombinationen mit dem größten TVE für diese erfolgreich eingestuften Mar-
keranordnungen sind in Abbildung 7.8 zu sehen. Auch hier liegen alle Marker am
Rand der Niere in einer Reihe.
Abbildung 7.9 zeigt die Fehlerquellen der als erfolgreich eingestuften Registrie-
rungen. Dabei scheint häufiger eine falsche Kameraausrichtung der Hauptgrund der
fälschlicherweise als positiv bewerteten Registrierungen zu sein, als eine falsche Po-
sitionierung des Laparoskops.
Bei den vorherigen Simulationen zum Kamerablickwinkel hat sich gezeigt, dass
die Häufigkeit einer fehlgeschlagenen Registrierung, die als erfolgreich eingestuft
wird, von der Anordnung der Marker abhängt. Deshalb wurde mit der besten Mar-
120
7.1 Optimierung der Markeranordnungen
Abbildung 7.7: TVE, aufgetragen über den FVE für alle Markerkombinationen, die
als erfolgreiche Registrierungen eingeschätzt wurden (FVE ≤ 2 Pi-
xel). Trotz des sehr kleinen FVEs haben einige einen sehr hohen
TVE, was auf eine fehlgeschlagene Registrierung schließen lässt.
(a) TVE = 225 Pixel (b) TVE = 100 Pixel (c) TVE = 97 Pixel
Abbildung 7.8: Beispiele für drei Markeranordnungen, bei denen der FVE ≤ 2 Pixel,
aber der TVE sehr hoch ist. Das bedeutet, dass die Registrierung
als erfolgreich eingestuft wurde, obwohl sie fehlgeschlagen ist.
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(a) TVE vs. Fehler der Kamerapose (b) Fehler der Kameraposition vs. Fehler
der Kameraausrichtung
Abbildung 7.9: Fehlerquellen der als erfolgreich eingestuften Registrierungen (FVE
≤ 2 Pixel). a) TVE aufgetragen über den Fehler der Kamerapose.
b) Fehler der Kameraposition und Kameraausrichtung für alle als
erfolgreich eingestuften Registrierungen.
keranordnung (siehe Abbildung 7.5) nochmal die Registrierung unter verschiedenen
Kamerablickwinkeln evaluiert. Die Ergebnisse sind in Abbildung 7.10 zu sehen. Auch
für diese Markeranordnung muss für eine Robustheit gegenüber verschiedenen Ka-
merablickwinkeln ein Mindestabstand eingehalten werden. Dieser ist aber kleiner als
bei den bisherigen Simulationen, bereits ab zehn Zentimetern kann eine erfolgrei-
che Registrierung stattfinden. Bemerkenswert ist, dass kein Blickwinkel aufgetreten
ist, bei dem eine Registrierung fälschlicherweise als positiv bewerteten wurde. Das
Verhältnis von TVE zu FVE liegt für alle Blickwinkel immer im Bereich von 0,7
bis 2,7, sodass sowohl der TVE als auch der FVE hier als Maß für eine erfolgreiche
Registrierung herangezogen werden könnten.
7.1.3 Diskussion der Ergebnisse
Es ist klar zu sehen, dass die Schätzung der Kamerapose deutlich besser funktioniert,
je größer der Abstand der Kamera zu den Markern und je kleiner der Auslenkungs-
winkel ist. Für größere Kameraabstände spielt der Auslenkungswinkel keine Rolle
mehr für das Registrierungsergebnis. Ab welchem Abstand immer eine erfolgreiche
Registrierung unabhängig vom Winkel stattfindet, hängt von der betrachteten Mar-
keranordnung ab. Vermutlich ist für den Wert des benötigten Mindestabstands die
Ausdehnung der Markeranordnung auf der Nierenoberfläche wichtig.
Außerdem hat sich gezeigt, dass für eine erfolgreiche Registrierung zusätzlich zum
Mindestabstand auch ein Blick senkrecht auf die Marker gewählt werden kann. Ein
starrer Blick aus nur einer Richtung während einer Operation ist allerdings nicht
praktikabel.
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(a) TVE vs. Kamerapose (b) TVE vs. FVE
Abbildung 7.10: Simulation verschiedener Kamerablickwinkel für die beste Marker-
anordnung. a) TVE aufgetragen über die Pose der Kamera. Nur
für einen Abstand von 5 cm schlägt die Registrierung für manche
Kamerablickwinkel fehl. b) TVE für alle als erfolgreich eingestuften
Registrierungen (FVE ≤ 2 Pixel). Es treten keine Werte für FVE
oder TVE auf, die größer als 0,2 Pixel sind.
Es muss beachtet werden, dass hier eine ideale Detektion der Marker angenommen
wurde, da hier nur der Einfluss des Algorithmus untersucht werden sollte. Deshalb
sind die Werte von FVE oder TVE deutlich kleiner als bei den echten Experimenten.
Außerdem dient wie zu erwarten der FVE nicht immer als gutes Maß zur Regis-
trierung. Bei welchen und wie vielen Winkeln der FVE allerdings fehlschlägt, hängt
wiederum von der Markeranordnung ab.
Die vorgestellte Simulation zur Optimierung der Markeranordnung eignet sich
dazu, für einen konkreten Fall eine geeignete Markeranordnung in akzeptabler Zeit
zu finden.
Bei den Untersuchungen zur Markeranordnung zeigte sich wie erwartet, dass An-
ordnungen, bei denen alle Marker in einer Reihe oder ausschließlich am Rand verteilt
liegen, vermieden werden sollten, da das zu schlechten Registrierungsergebnissen
führt. Das ist im Einklang mit den Ergebnissen von Fitzpatrick, West und Maurer
[65].
Bei einer anschließenden Untersuchung des Kamerablickwinkels mit der besten
gefundenen Markeranordnung auf die Niere zeigte sich, dass keine Registrierungen
fälschlicherweise als korrekt eingestuft wurden. Es scheint, als ob durch eine ge-
eignete Markeranordnung das Anbringen und Detektieren zusätzlicher Marker zur
Berechnung des TVE vermieden werden könnte, da sich der FVE in diesem Fall als
gutes Maß für den Registrierungserfolg eignet. Ob das auch für andere Fälle mit
unterschiedlicher Geometrie gegeben ist und ob sich diese Erkenntnis auch in realen
Fällen bewährt, muss noch gezeigt werden. Falls zusätzlich Deformierungen auftre-
ten, wird der FVE trotz geeigneter Markeranordnungen stark vom TVE abweichen
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und sich nicht mehr als Qualitätsmaß eignen.
Zudem müssen weitere Untersuchungen zeigen, ob sich die simulierten Marker-
anordnungen in die Praxis übertragen lassen. Es wurde noch nicht untersucht, ob
die Marker mit ausreichender Genauigkeit an der simulierten Stelle angebracht wer-
den können, um auch in der realen Anwendung für eine erfolgreiche Registrierung
zu sorgen. Dazu könnten neben Experimenten auch die Simulationen mit einem
zusätzlichen Faktor durchgeführt werden, der eine leicht fehlerhafte Platzierung be-
rücksichtigt. So könnte einerseits der Einfluss einer leicht abweichenden Platzierung
abgeschätzt werden, oder aber eine Markeranordnung gefunden werden, die zusätz-
lich noch möglichst robust gegenüber abweichenden Platzierungen ist.
Außerdem wurde die Detektion der Marker nicht berücksichtigt. Da diese aber be-
sonders bei Verdeckungen durch Blut, Rauch oder Gewebe sehr komplex ist, müssten
dafür völlig neue Simulationen entwickelt werden. Für die Simulation von Ausbrei-
tung des Lichts in inhomogenem Gewebe müssten z.B. Monte-Carlo-Simulationen
eingesetzt werden, die die Simulationszeit deutlich verlängern würden und nicht für
jeden individuellen Fall durchgeführt werden könnten.
Dennoch können die hier vorgestellten Simulationen einen wichtigen Hinweis dar-
auf geben, wie die Marker individuell für jeden Fall am besten angebracht werden
sollten, sodass eine möglichst zuverlässige Registrierung, auch unter Kamerabewe-
gungen aus verschiedenen Blickwinkeln möglich ist. Allgemein sollten auf jeden Fall
die Empfehlungen von Fitzpatrick, West und Maurer [65] eingehalten werden, dass
die Marker nicht auf einer Linie liegen, um das Ziel verteilt sind und dass nicht
alle Marker zu nahe am Ziel platziert sind. Da die geometrischen Gegebenheiten
sich von Fall zu Fall stark unterscheiden, sollten die vorgeschlagenen Simulationen
individuell für jeden Fall neu durchgeführt werden.
7.2 In-vivo-Versuche
Alle Tierversuche wurden unter den entsprechenden ethischen Richtlinien der jewei-
ligen Institute durchgeführt. Die Tierversuche unter der Leitung von PD Dr. med.
Arianeb Mehrabi und Dr. med. Mohammad Golriz in Heidelberg wurden vom Regie-
rungspräsidium Karlsruhe (Aktenzeichen 35-9185.81/G-68/16) genehmigt.
Mit den folgenden Versuchen soll gezeigt werden, ob die Ergebnisse aus den Ex-
vivo-Versuchen auch in vivo bestätigt werden können. Zur Übersichtlichkeit wurden
die In-vivo-Versuche mit dem Kürzel „Vin“ durchnummeriert. Die ausführlichen Er-





Die größte Herausforderung beim Übergang von Ex-vivo- zu In-vivo-Versuchen ist
das Anbringen der Marker mit laparoskopischen Instrumenten. Während bei den
Ex-vivo-Versuchen das Organ von allen Seiten zugänglich war, das Organ sich nicht
bewegte und zum Aufkleben die Klebstoffflasche mit der Hand direkt über dem Mar-
ker platziert werden konnte, stehen in vivo ausschließlich drei Trokare für laparosko-
pische Instrumente zur Verfügung. Erschwerend kommt hinzu, dass das Anreichen
durch die Trokare nicht zu sehen ist, da das Laparoskop nur die Operationsszene
filmen kann, nicht aber den Weg durch den Trokar. Deshalb sollten die Marker nicht
einzeln mit den Instrumenten in das Innere des Bauchraums transportiert werden,
um zu vermeiden, dass ein Marker herunterfällt und verloren geht oder durch un-
kontrollierten Druck durch die Instrumente oder Zusammenstöße mit Trokar oder
Bauchwand zerbricht.
Das Anbringen der Marker soll in vivo folgendermaßen ablaufen:
1. Die Marker werden in einen kleinen Kunststoffbeutel gegeben, der mit einem
einfachen Klipp verschlossen wird.
2. Durch einen Trokar wird der verschlossene Beutel in das Innere gereicht.
3. Der Kunststoff des Beutels wird mit einer laparoskopischen Schere zerschnit-
ten, um an die Marker zu gelangen.
4. Ein Marker wird vorsichtig mit einem laparoskopischen Greifinstrument aus
dem offenen Beutel genommen und an gewünschter Stelle auf dem Organ auf-
gelegt.
5. Durch eine lange Nadel wird der Klebstoff von oben zum Befestigen auf den
Marker geträufelt. Dabei hält der Chirurg oder die Chirurgin die Klebstoffna-
del mit dem laparoskopischen Greifinstrument, um auf den Marker zu zielen.
Ein Assistent oder eine Assistentin gibt nach Absprache einen Tropfen Kleb-
stoff durch die Nadel, der auf den Marker fällt.
6. Nach kurzer Trockenzeit (einige Sekunden) werden die Schritte 4 und 5 mit
den verbleibenden Markern wiederholt.
Die verwendeten Methoden zur Registrierung entsprechen denen des vorherigen
Kapitels.
7.2.2 In-vivo-Machbarkeitsanalyse
Die Ergebnisse zur In-vivo-Machbarkeitsanalyse wurden in Stenau et al. [A1] veröf-
fentlicht. Leichte numerische Abweichungen in diesem Kapitel zu den veröffentlich-
ten Werten lassen sich durch erneute Auswertung und eine überarbeitete Software
erklären.
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Nachdem in den Versuchen aus Kapitel 6 gezeigt werden konnte, dass sich fluo-
reszierende Marker zu einer robusten Registrierung eignen, soll der gesamte Ablauf
einer intraoperativen Registrierung in vivo getestet werden.
Dabei stehen zwei Aspekte im Vordergrund: Zuerst soll die Frage beantwortet
werden, ob das vorgeschlagene Verfahren inklusive Befestigung der Marker durch la-
paroskopische Instrumente, Aufnahme eines intraoperativen CTs und Lokalisierung
der Marker im CT-Bild durchführbar ist. Außerdem soll gezeigt werden, wie sich die
Marker in vivo bei Verdeckung verhalten.
Experimente
Der Versuch zur In-vivo-Machbarkeitsanalyse (Vin1) wurden in Zusammenarbeit mit
Jonathan Sorger und weiteren Mitarbeitern der Firma Intuitive durchgeführt (sie-
he [A1]). Zur Aufnahme wurde das FireFly-System des Roboters da Vinci Xi von
Intuitive verwendet. Es wurden fünf fluoreszierende Marker nach den Anweisungen
aus Kapitel 5 hergestellt und wie beschrieben auf der Oberfläche einer Schweineniere
mit Cyanoacrylat angebracht.
Anschließend wurde ein intraoperatives DynaCT mit dem Artis zeego System (Sie-
mens AG, Erlangen, Deutschland) aufgenommen, um die 3D-Positionen der Marker
relativ zu den relevanten Organen und Strukturen zu bestimmen.
Zur Analyse wurden vier Videosequenzen aufgenommen: Zuerst ca. fünf Minu-
ten mit intensiven Laparoskopbewegungen und leichten Deformierungen der Niere
durch die laparoskopischen Instrumente, sowie drei kurze Sequenzen, bei denen die
Marker durch Rauch, Blut und Gewebe verdeckt wurden. Wie bei den vorherigen
Ex-vivo-Versuchen wurde der Rauch durch Koagulation von Fettgewebe erzeugt. Die
Verdeckung durch Blut wurde erreicht, indem die Marker mit etwas Blut desselben
Tiers beträufelt wurden. Bei Verdeckung durch Gewebe wurden zwei Marker durch
ein Gewebestück verdeckt, das der Chirurg zuvor aus dem Fettgewebe des Tiers
präpariert hatte.
Zur Auswertung wurde wie bei den vorherigen Versuchen der Prozentsatz der
erfolgreichen Registrierung und der FVE berechnet.
Ergebnisse
Die Marker blieben während des gesamten Experiments (Vin1) stabil am Organ
und konnten leicht im 3D-Datensatz des CTs lokalisiert werden. Das Anbringen der
Marker dauerte ca. 8 Minuten, die Prozedur ist in Abbildung 7.11 zu sehen.
In Abbildung 7.12 sind Bilder der fluoreszierenden Marker auf der Nierenoberflä-
che sowie das DynaCT registriert zum Laparoskopbild zu sehen.
Die Ergebnisse der Registrierung sind in Tabelle 7.1 dargestellt. Alle Registrie-
rungsraten lagen bei über 95 %, die Bildrate betrug im Schnitt ca. 30 Hz.
Die Ergebnisse ohne Verdeckung lassen sich nochmals aufschlüsseln in ca. 91%






















Abbildung 7.11: Intraoperative Anbringung der Marker. In der ersten Zeile ist das
Säckchen zum Transport der Marker (a) zu sehen, das aufgeschnit-
ten wird (b), um die Marker zu entnehmen (c). In der zweiten Zeile
wird ein Marker auf der Nierenoberfläche platziert (d-f). In der un-
tersten Zeile sieht man, wie mit einer weißen Nadel Cyanoacrylat
auf die Marker geträufelt wird, um diese zu befestigen (g-i).
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(a) Niere mit fluoreszierenden Markern (b) Fluoreszenzsignal
(c) DynaCT-Aufnahme (d) Zum Laparoskopbild registriertes CT
Abbildung 7.12: In-vivo-Machbarkeitsanalyse (Vin1). a) Weißlichtaufnahme der fluo-
reszierenden Marker, die auf einer Schweineniere angebracht sind.
Unten rechts ist im Laparoskopbild das zerrissene schwarze Säck-
chen mit weißem Verschluss zu sehen, das zum Transport der Mar-
ker in den Bauchraum verwendet wurde. b) Fluoreszenzsignal der
Marker, aufgenommen mit dem FireFly-System des Da-Vinci-Ro-
boters. c) Ansicht des DynaCTs mit einer Tumor-ähnlichen Struk-
tur in rot. d) Das CT wird auf dem laparoskopischen Video (Grau-
stufen) eingeblendet. Das grüne Fluoreszenzsignal wurde zu den
digitalen 3D-Positionen der Marker (gelb) registriert.
Bildquelle: [A1], nachgedruckt mit Erlaubnis von Springer.
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Tabelle 7.1: Ergebnisse der In-vivo-Machbarkeitsanalyse (Vin1). pErfolg beschreibt
den Prozentsatz der erfolgreich registrierten Videobilder. Der FVE ist
über alle erfolgreich registrierten Videobilder gemittelt.
Szenario pErfolg FVE [px]
Keine Verdeckung 95, 9 % 6± 4
Rauch 99, 8 % 4± 1
Blut 97, 4 % 3± 0.4
Gewebe 95, 4 % 10± 9
gen, wenn das Organ nicht deformiert wurde. Obwohl die Registrierungsrate ohne
Verdeckung auch bei Deformierungen sehr hoch war, muss dieser Wert mit Vorsicht
interpretiert werden, da sich die Definition einer erfolgreichen Registrierung (wie
schon in Abschnitt 6.1 erläutert) nur auf den FVE bezieht. Alle registrierten Video-
bilder wurden zusätzlich zur automatischen Auswertung nochmals manuell gesichtet.
Dabei fiel auf, dass bei einigen wenigen Videobildern das registrierte CT-Bild nicht
zum Laparoskopbild passt. Deutlich zu sehen ist das in Abbildung 7.13. Hier sind
jeweils zwei aufeinanderfolgende Videobilder gezeigt, bei denen einmal die Pose des
Laparoskops offensichtlich völlig falsch geschätzt wurde.
7.2.3 In-vivo-Analyse der Robustheit
Die Anbindung des Da-Vinci-Roboters an MITK-IGT fand in Rahmen eines von
mir betreuten Praktikums in Zusammenarbeit mit Daniel Schmid statt.
In einem weiteren Tierversuch soll in mehreren Experimenten die Robustheit der
Registrierung in Abhängigkeit des Blickwinkels und bei Verdeckung analysiert wer-
den. Die Versuche wurden in Zusammenarbeit mit Dogu Teber, Tobias Simpfendör-
fer, Mohammad Golriz, Parham Fathi und Arianeb Mehrabi durchgeführt.
Methoden zum Anbringen der Marker und zur Registrierung sowie die Auswertung
entsprechen denen des vorherigen In-vivo-Versuchs.
Experimente
Zur Analyse der Robustheit wurden mehrere Experimente mit einem Roboter da
Vinci Si durchgeführt. Wie in den vorherigen Versuchen wurden fünf fluoreszierende
Marker aus ICG und Cyanoacrylat auf einer Schweineniere angebracht, diesmal wur-
den die Marker aber mit einem Tropfen des Fibrin-Gewebeklebstoffs Tisseel (Baxter
Deutschland GmbH, Unterschleißheim, Deutschland) am Organ befestigt.
Da kein intraoperatives CT während des Tierversuchs zur Verfügung stand, wur-
den die Instrumente des Da-Vinci-Roboters verwendet, um die 3D-Position der Mar-
ker zu bestimmen. Während des Eingriffs berührte ein Chirurg nach Anbringen
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Korrekte Registrierung Falsche Registrierung
Abbildung 7.13: Die Abbildung zeigt in jeder Reihe zwei aufeinanderfolgende Vi-
deobilder. Bei den Bildern in der linken Spalte ist die Registrierung
korrekt, während rechts die Registrierung fehlschlägt. Allerdings
wird diese Registrierung trotzdem fälschlicherweise als korrekt ein-
gestuft, da der FVE klein ist. In der oberen Reihe schlug die Schät-
zung der Kamerapose fehl, in der unteren Reihe wurde der obere
rechte Marker nicht detektiert. Bei allen gezeigten Bildern wurde
die Niere durch ein laparoskopisches Instrument deformiert (jeweils
unten im Bild zu sehen).
Ob die Registrierung korrekt oder falsch ist, lässt sich bei den be-
wegten Videobildern sehr leicht beurteilen. Da dies im Druck nur
sehr schwer zu erkennen ist, wurden durch rote Linien Stellen ange-




aller Marker jeden einzelnen mit der Spitze eines Instruments. So konnten die 3D-
Positionen der Marker durch das Instrument aufgenommen werden und standen
direkt zur Registrierung zur Verfügung. Dieser Vorgang soll lediglich die Aufnah-
me des CTs und die Lokalisierung der Marker im CT-Datensatz im Rahmen dieses
Versuchs ersetzen. Er soll nicht zur Registrierung verwendet werden, da die relative
Bewegung des Instruments zwar ausreichend genau aufgenommen werden kann, die
Positionen zwischen Laparoskop und Instrument aber mit einem großen Fehler be-
haftet ist, sodass eine Registrierung basierend ausschließlich auf den Trackingdaten
von Laparoskop und Instrument zu ungenau ist.
Um die Instrumentposen des Da-Vinci-Roboters zu bestimmen, wurde über des-
sen API-Schnittstelle der Roboter in MITK-IGT als Trackinggerät eingebunden,
sodass die Positionen und Orientierungen des Laparoskops und der Instrumente als
Trackingdaten verwendet werden konnten.
Bei dieser In-vivo-Analyse der Robustheit sollen nun drei Aspekte untersucht wer-
den: Der erste Versuch (Vin2) soll den Einfluss von Laparoskopbewegungen und ver-
schiedenen Blickwinkeln auf das Registrierungsergebnis untersuchen. Der zweite Ver-
such (Vin3) soll nochmals ausführlicher als bei Vin1 das In-vivo-Verhalten der Marker
bei Verdeckungen – und jetzt insbesondere auch in Kombination mit verschiedenen
Blickwinkeln und Kamerabewegung – analysieren. Der letzte In-vivo-Versuch (Vin4)
soll eine Operationsszene simulieren, um einen Eindruck zu bekommen, wie gut die
Registrierung bei realen Bedingungen ist.
Zur Analyse der Kamerabewegungen und des Blickwinkels wurden zwanzig ca.
zehn Sekunden lange Szenen aufgenommen (Vin2). Die ersten zehn erfolgten ohne
Kamerabewegung aus unterschiedlichen Blickwinkeln, bei den nächsten zehn wurde
zusätzlich das Laparoskop während der Aufnahme in typischen Bewegungen ver-
schoben und gedreht.
Für die Verdeckungsszenarien wurden jeweils acht ca. fünf Sekunden lange Vi-
deosequenzen aufgenommen (Vin3): Drei statische Sequenzen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln mit starker Verdeckung, drei statische Sequenzen aus unterschiedlichen
Blickwinkeln mit schwacher Verdeckung und jeweils eine Aufnahme bei starker und
schwacher Verdeckung mit Bewegung des Laparoskops. Die Verdeckungsarten ent-
sprechen denen des vorherigen Versuchs: Rauch, Blut und Gewebe. In Abbildung
7.14 ist jeweils ein Beispielbild für jede Verdeckungsart zu sehen.
Als weiteres Experiment wurde eine Operationsszene simuliert, bei der ein Chirurg
die Resektionslinie eines (gedachten) Tumors auf der Organoberfläche durch Koagu-
lation anzeichnet (Vin4). Hier sollte untersucht werden, wie robust die Registrierung
bei einem wirklichen Eingriff ist.
Ergebnisse
Die Ergebnisse der Robustheitsanalyse in Bezug auf die Kamerabewegung und den
Blickwinkel (Vin2) können in Tabelle 7.2 gefunden werden. Abbildung 7.15 zeigt
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Abbildung 7.14: Verschiedene Verdeckungsarten bei den In-vivo-Versuchen (Vin3).
Die weißen Pfeile zeigen jeweils die Verdeckung an. a) Verdeckung
durch Rauch. Der Pfeil deutet auf den linken Rand einer Rauch-
schwade. b) Verdeckung durch Blut. Schweineblut fließt in zwei
Bahnen über die Schweineniere und die Marker. c) Verdeckung
durch Gewebe. Zwei Marker sind durch ein dünnes Gewebestück
verdeckt.132
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Ergebnisse für die einzelnen Verdeckungsszenarien (Vin3).
Tabelle 7.2: Ergebnisse der Registrierung ohne Verdeckung, mit bzw. ohne Kame-
rabewegung (bewegt bzw. statisch), gemittelt über alle jeweils zehn Se-
kunden lange Videosequenzen der zehn verschiedene Blickwinkel (Vin2).
Szenario pErfolg FVE [px]
Statisch 99± 1 % 8± 2
Bewegt 98± 2 % 8± 4
Abbildung 7.15: Ergebnisse der Registrierung bei Verdeckung der Marker (Vin3). Der
hellere blaue Balken zeigt jeweils den Erfolg der Registrierung bei
einer schwachen Verdeckung von Blut, Rauch bzw. Gewebe. Hierbei
wurden verschiedene statische Blickwinkel zusammengefasst. Der
dunkelblaue Balken zeigt dasselbe für eine starke Verdeckung (viel
Rauch, viel Blut oder dickes Gewebestück). Die hellgrauen Balken
zeigen die Ergebnisse mit Bewegung des Laparoskops bei schwacher
Verdeckung, die dunkelgrauen Balken die Ergebnisse mit Kamera-
bewegung und starker Verdeckung der Marker.
Bei der simulierten Operationsszene (Vin4) wurden die Marker hauptsächlich durch
die Instrumente verdeckt, wobei vereinzelt auch Blut und Rauch auftraten. Blut und
Rauch störten die Registrierung nicht. Bei der Koagulation entstand zusätzliche NIR
Strahlung, die im Fluoreszenzkanal detektiert wurde und fälschlicherweise als Fluo-
reszenzsignal der Marker interpretiert wurde. Dieses Störsignal ist vermutlich durch
die entstehende Hitze bei der Koagulation zu erklären, die kurzzeitig im NIR sichtbar
war. Die Registrierungsrate lag bei 49%, einige Beispielaufnahmen sind in Abbildung
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7.16 zu sehen.
(a) Vor dem Eingriff (b) Eingezeichnete Resektionslinie
(c) Verdeckung durch Instrument (d) Falsches Fluoreszenzsignal bei
Koagulation
Abbildung 7.16: Simulation einer Operationsszene (Vin4). Ein Chirurg zeichnet
durch Koagulation auf einer Nierenoberfläche eine Resektionslinie
ein. a) Schweineniere mit angebrachten fluoreszierenden Markern
(grün) vor dem Eingriff. b) Die eingezeichnete Resektionslinie am
Ende des Eingriffs zeigt kreisförmig die Umrisse eines gedachten Tu-
mors. Zur besseren Darstellung wurde diese Resektionslinie nach-
träglich leicht gelb eingefärbt. c) Verdeckung der Marker durch
Instrumente. d) Durch die Hitze der Koagulation entstand NIR
Strahlung, die fälschlicherweise im Fluoreszenzkanal als Marker de-
tektiert wurde.
Bei allen Bildern wurden für eine bessere Darstellung im Druck
Helligkeit und Kontrast angepasst.
Der durchschnittliche FVE lag bei allen Experimenten im Bereich von 3 bis 12
Pixeln. Die Bildrate bei diesen Experimenten lag im Schnitt bei knapp 70 Hz.
7.2.4 Diskussion der Ergebnisse
Das erste Experiment (Vin1) zeigte die erste In-vivo-Anwendung von fluoreszierenden
Markern zur intraoperativen Registrierung eines CTs zu laparoskopischen Aufnah-
men. Die Marker führen auch in vivo zu einer sehr robusten Registrierung, selbst
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wenn sie mit Rauch, Blut oder Gewebe verdeckt sind. Das Anbringen der Marker
funktionierte problemlos und ging zügig vonstatten, wobei die Zeit zum Anbringen
durch eine gewisse Routine eventuell weiter reduziert werden kann.
Die niedrigeren Werte zur erfolgreichen Registrierung im Szenario ohne Verde-
ckung im Vergleich zu den Experimenten mit Verdeckung lassen sich durch stärkere
Kamerabewegungen und Organdeformierungen bei der Videosequenz ohne Verde-
ckung erklären.
Obwohl auch für Organdeformierungen sehr hohe Registrierungsraten erzielt wer-
den konnten, sollte über ein anderes Maß zur Bewertung der Registrierung nach-
gedacht werden. Wie bereits bei Fitzpatrick, West und Maurer [65] für den FRE
beschrieben, eignet sich der FVE nur bedingt um die Qualität einer Registrierung
zu beurteilen. Eine Möglichkeit für ein besseres Kriterium wäre das Anbringen zu-
sätzlicher Marker, die nicht zur Registrierung verwendet werden und anhand derer
– wie bei den Ex-vivo-Versuchen beschrieben – der TVE berechnet werden kann.
Für eine intraoperative Berechnung des TVEs müsste die Software in Hinblick auf
die Rechenzeiten optimiert werden. Außerdem müsste überprüft werden, wie viele
Marker zur Evaluierung mittels TVE nötig sind, da jeder zusätzliche Marker Zeit
zum Anbringen und Rechenzeit zur Evaluierung benötigt. Es muss beachtet werden,
dass sich in einem solchen Fall der TVE immer noch auf die zusätzlich angebrachten
Marker als Referenz bezieht und nicht auf das „wahre Target“ wie z.B. den Tumor.
Da die zusätzlichen Marker zur Berechnung des TVE auf der Organoberfläche ange-
bracht werden würden, sich das wahre Ziel aber tiefer befindet, wird der TVE nicht
den Registrierungsfehler des Tumors beschreiben. Dennoch kann der TVE, der aus
zusätzlichen Markern berechnet wurde, einen guten Hinweis darauf geben, wie gut
die eigentliche Registrierung ist.
Im Gegensatz zu den Ex-vivo-Experimenten (Vex3 bzw. Vex4) hat der Blickwinkel
des Laparoskops bei den In-vivo-Versuchen zur Robustheit ohne Verdeckung (Vin2)
einen deutlich geringeren Einfluss auf die Registrierung. Der Unterschied zu den Ex-
vivo-Versuchen liegt vor allem an der eingeschränkten Bewegungsfreiheit des Lapa-
roskops. Bei den Ex-vivo-Versuchen konnten sich deutlich stärker unterscheidende
Blickwinkel durch Benutzung eines zusätzlichen Trokar-Zugangs in der Trainingsbox
gewählt werden, während bei den In-vivo-Versuchen – wie es auch meisten bei klini-
schen Eingriffen der Fall ist – nur ein einziger Trokar für das Laparoskop verwendet
werden konnte.
Bei den Versuchen zur Robustheit mit Verdeckung (Vin3) zeigten alle statischen
Szenarien ein gutes Ergebnis von mindestens 90%. Der Anstieg der Registrierungs-
rate bei größerer Rauchmenge im Vergleich zu wenig Rauch unter Kamerabewegung
lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass der Rauch im Videobild sehr inhomogen
verteilt war und sich die Verteilung des Rauchs auch nicht beeinflussen lies. Deshalb
war es extrem schwierig, ähnliche Mengen an Rauch direkt vor denselben Markern
zu erzeugen, auch wenn im gesamten Videobild mehr Rauch vorhanden war.
Sowohl bei Verdeckung durch Blut, als auch durch Gewebe hatte die Kamerabe-
wegung einen Einfluss auf das Registrierungsergebnis. Bei Verdeckung durch Blut
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verschlechterte sich die Registrierungsrate durch Kamerabewegung und den dadurch
veränderten Blickwinkel am stärksten auf nur 74 %. Bei Verdeckung durch Gewebe
wirkte sich der veränderte Blickwinkel allerdings positiv auf die Registrierung der
Marker unter einem dicken Gewebestück aus.
Bis auf bei Verdeckung durch Gewebe war der Einfluss der Kamerabewegung auf
das Registrierungsergebnis stärker als der Einfluss durch den Grad der Verdeckung.
Bei der Operationsszene (Vin4) wurde eine deutlich geringere Registrierungsrate
erreicht. Das lag vor allem an der Verdeckung durch Instrumente und den Störun-
gen der Fluoreszenzdetektion, die durch Koagulation entstanden. Beide Fehlerquel-
len könnten vermutlich durch die Positionsinformation der Instrumente verringert
werden.
Da durch die Anbindung des Roboters an MITK-IGT die Position der Instrumen-
te bekannt ist, könnte daraus berechnet werden, welche Marker im Bild im Vergleich
zum vorherigen Videobild gerade verdeckt sind. Diese Marker könnten von der Re-
gistrierung ausgeschlossen werden und die Kamerapose anhand der verbleibenden
Marker und der letzten bekannten Kamerapose geschätzt werden. Da die Instru-
mente ständig in Bewegung sind, ist die Verdeckung meist nur kurzzeitig, sodass
eine Schätzung anhand der letzten bekannten Kamerapose und der verbleibenden
Marker immer noch akkurat sein sollte.
Der Roboter stellt zusätzlich zur Position der Instrumentenspitze auch die Infor-
mation bereit, ob gerade koaguliert wird. Dadurch könnte das Fluoreszenzsignal an
der Spitze des Instruments zum Zeitpunkt der Koagulation von der Rekonstruktion
ausgeschlossen werden.
Während die Verdeckung durch Instrumente ein relativ komplexes Problem ist,
sollte sich der zweite Fall – das fälschliche Fluoreszenzsignal – relativ leicht be-
heben lassen. Dabei muss aber zusätzlich untersucht werden, ob die Genauigkeit
des Trackings der Instrumente für diese beiden Ansätze ausreichend ist. Die relati-
ve Bewegungen eines Instruments beim Da-Vinci-Roboter (Si) können sehr genau
aufgezeichnet werden. Diese Genauigkeit ist z.B. für die Aufnahme der Markerpo-
sitionen in 3D ausreichend. Die absoluten Positionen vor allem im Vergleich zur
Position des Laparoskops sind aber noch relativ ungenau.
Retrospektiv ist eine Korrektur für Verdeckung durch Instrumente oder Koagula-
tion allerdings nicht mehr möglich, da dazu die Instrumentenpositionen und Aktio-
nen des Chirurgen wie eine Koagulation kontinuierlich und synchronisiert mit dem
laparoskopischen Video hätten aufgezeichnet werden müssen.
Falls kein Roboter zur Verfügung steht, könnten Bildverarbeitungsmethoden zum
Instrumententracking verwendet werden oder die Registrierung pauschal bei jeder
Koagulation unterbrochen werden (z.B. detektiert durch einen Sensor am Fußpedal
für die Koagulation).
Die deutlich höhere Bildrate im Vergleich zu den anderen Experimenten lässt sich
durch eine andere Komprimierung und Auflösung der Videobilder und daher durch
ein schnelleres Einlesen und Verarbeiten der Daten erklären.
Eine wichtige Frage, die noch geklärt werden muss, ist, inwiefern sich die Er-
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gebnisse aus der partiellen Nephrektomie auf die Prostatektomie übertragen lassen.
Tierversuche zur Registrierung mit dem neuen mikroskopischen Marker 68Ga-PSMA-
Fluo sind aus mehreren Gründen schwierig: Zwar konnte in Mäusen bislang das Bin-
den des Markers an Tumorzellen und im Schwein das Anreichern des Markers in der
Prostata gezeigt werden [B1, B2], aber die Anatomie der Maus ist zu klein, um die
Registrierung zu testen und im Schwein gibt es keine zum Menschen vergleichbaren
Prostatakrebszellen, sodass keine befallene Lymphknoten zur Registrierung genutzt
werden können. Bis zur ersten Anwendung am Patienten müssen noch einige Studien
– vor allem zur Verträglichkeit – durchgeführt werden. Erst dann wird sich zeigen, ob
sich Lymphknoten zur Registrierung eignen und wie die Software zur Registrierung







In dieser Arbeit wurde ein neues Konzept zur intraoperativen Registrierung in der
Laparoskopie basierend auf NIR fluoreszierenden Markern entworfen. Dabei standen
beispielhaft zwei Anwendungsgebiete der Urologie im Fokus: Bei der partiellen Ne-
phrektomie werden makroskopische Marker verwendet, die auf das Organ aufgeklebt
werden, wohingegen in der Prostatektomie mikroskopische Marker injiziert werden,
die spezifisch an anatomische Zielstrukturen binden.
Für die Anwendung in der Nephrektomie wurden makroskopische Marker entwi-
ckelt, die aus ICG, einem Kontrastmittel zur CT-Bildgebung und Cyanoacrylat als
Bindemittel bestehen. Diese Marker können stabil auf einer Organoberfläche ange-
bracht werden und können durch ihre Anregungs- und Emissionswellenlänge mit
herkömmlichen Systemen zur Fluoreszenzbildgebung detektiert werden, die auch
ICG darstellen können. In ersten Ex-vivo-Versuchen (Vex1) konnte gezeigt werden,
dass eine intraoperative Registrierung mit fluoreszierenden Markern mit einer hohen
Genauigkeit und in Echtzeit möglich ist, wobei die fluoreszierenden Marker deutlich
robuster bei Verdeckung durch Rauch, Blut oder Gewebe sind als herkömmliche
Marker (Vex2). Beim Vergleich verschiedener Hardwarekomponenten (Vex3–4) zeigte
sich, dass mit dem FireFly-System, das im Da-Vinci-Roboter verbaut ist, die De-
tektion der Marker und damit auch das gesamte Registrierungsergebnis besser ist,
als bei Verwendung des Storz-Systems, bei dem das Fluoreszenzsignal nicht separat
bereitgestellt wird.
Durch Computersimulationen wurde die Abhängigkeit des Registrierungserfolgs
vom Blickwinkel des Laparoskops auf die Marker und von der Anordnung der Marker
auf der Organoberfläche untersucht. Dabei konnte beispielhaft für einen konkrete
Nierenform und Tumorlage eine Markeranordnung gefunden werden, die auch bei
verschiedenen Kamerablickwinkeln sehr gute Registrierungsergebnisse liefert.
Der erstmalige In-vivo-Einsatz (Vin1) fluoreszierender Marker zur intraoperativen
Registrierung zeigte, dass das Konzept auch unter realen Bedingungen umgesetzt
werden kann und zu einer erfolgreichen Registrierung führt. Dabei wurde ein Vorge-
hen entwickelt und getestet, wie die Marker laparoskopisch in vertretbarer Zeit am
Zielorgan befestigt werden können. Weitere Experimente im Tier (Vin2–4) bestätig-
ten die Erkenntnisse aus den Ex-vivo-Versuchen, z.B. dass die Marker sehr robust
gegenüber Verdeckungen durch Rauch, Blut und Gewebe sind. Die größte Fehler-
quelle bei diesen In-vivo-Versuchen waren die Verdeckung durch Instrumente und
Organdeformierungen, die in der vorgeschlagenen Prototyp-Implementierung kaum
erkannt und nicht korrigiert wurden.
In diesem Kapitel sollen nun nochmals die wichtigsten Punkte der Versuche dis-
kutiert und die Umsetzungen des Konzepts in Hinblick auf notwendige Schritte zu
einem klinischen Transfer analysiert werden.
Das Erkennen von fehlerhaften Registrierungen ist ein generelles Problem von
Registrierungsmethoden. Es muss während eines Eingriffs evaluiert werden, ob die
aktuelle Registrierung korrekt ist bzw. sich im Rahmen eines akzeptablen Fehlers
befindet. Der in dieser Arbeit verwendete FVE eignet sich nur bedingt zur Bewer-
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tung der Qualität der Registrierung und Deformierungen werden durch das Inside-
Out-Tracking nicht berücksichtigt. Eine Möglichkeit wäre, dass zusätzliche Marker
angebracht werden, um einen TVE anhand der zusätzlichen Marker zu berechnen
und diesen Wert als Qualitätsmaß zu verwenden. Dieser TVE ist in der Regel ein
besseres Maß, um die Korrektheit der Registrierung zu bewerten. Dieser Wert, der
anhand zusätzlicher Marker berechnet werden kann, gibt aber nicht den TVE der
eigentlichen Zielstrukturen an, da deren Lage während eines klinischen Eingriffs
unbekannt ist. Der wahre Registrierungsfehler kann aber aus dem TVE der zusätz-
lichen Marker durch verschiedene Methoden [65] abgeschätzt werden.
Außerdem wäre es sinnvoll, den vorgestellten Ansatz mit anderen Registrierungs-
methoden zu kombinieren. Die punktbasierte Registrierungsmethode, die für die
Prototyp-Implementierung in dieser Arbeit verwendet wurde, zeichnet sich durch
Schnelligkeit, Genauigkeit der Registrierung und eine einfache Implementierung aus.
Deshalb wurde sie gewählt, um die Machbarkeit der Registrierung mit fluoreszieren-
den Markern zu zeigen. Um die Registrierung vor allem in Gegenwart von Organde-
formierungen weiterzuentwickeln, sollten Folgeprojekte dieses Konzept beispielsweise
mit oberflächenbasierten Methoden kombinieren. Durch fluoreszierende Marker kann
eine grobe initiale Registrierung erfolgen, die dann durch Oberflächenrekonstruktion
[134] und biomechanische Modelle [219] korrigiert und angepasst werden kann.
Marques et al. [137] zum Beispiel verwenden bereits in vivo Stereo-Oberflächenre-
konstruktionen, Bildverarbeitungsmethoden zum Tracken der Organe und biome-
chanische Modelle für eine Registrierung. Als verbleibendes Problem nennen sie die
Robustheit der Methode, vor allem bei Verdeckung des Sichtfelds durch Rauch. Hier
könnte eine Kombination mit zusätzlichen fluoreszierenden Markern die Anwendung
stabiler machen.
Sowohl das Storz- als auch das FireFly-System des Da-Vinci-Roboters eignen
sich zu einer Registrierung mit fluoreszierenden Markern, wobei das FireFly-System
durch eine bessere Markerdetektion überlegen war. Das lag vor allem an der Art, wie
das Fluoreszenzsignal bereitgestellt wurde. Während der da Vinci das NIR auf ei-
nem eigenen (grünen) Farbkanal bereitstellt, musste das Fluoreszenzsignal des Storz-
Systems nachträglich von dem Umgebungsbild getrennt werden. Allerdings wird bei
dem FireFly-System das Umgebungsbild nur in Graustufen und das Fluoreszenzsi-
gnal nicht im Weißlich-Modus dargestellt, sodass die Chirurginnen und Chirurgen
immer noch zwischen den beiden Modi umschalten müssen. Andererseits haben sie
so die vollständige Kontrolle darüber, wann zusätzliche Informationen eingeblendet
werden sollen (im Fluoreszenzmodus) und wann die Sicht auf die Operationsszene
nicht durch Einblendungen gestört werden soll. Dennoch wäre ein weiterentwickel-
tes Fluoreszenzsystem wünschenswert, das sowohl das Weißlicht-Umgebungsbild als
auch das Fluoreszenzsignal gleichzeitig aufnehmen und je nach Bedarf das reine
Weißlichtbild oder eine Kombination aus Fluoreszenz und Umgebungsbild in Echt-
farben anzeigen kann. Technisch ist es möglich und auch schon in Forschungssyste-
men [75, 234] und im PINPOINT System der Firma Novadaq [177] umgesetzt, sodass
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sowohl das normale Laparoskopbild als auch – je nach Bedarf – das Fluoreszenzbild
zusätzlich eingeblendet werden kann. Um diese Systeme erfolgreich – also mit hoher
Detektionsrate der Marker – für die Registrierung mit fluoreszierenden Markern nut-
zen zu können, müsste das Fluoreszenzsignal trotz gleichzeitiger Anzeige mit dem
Weißlichtbild separat für die Registrierung zur Verfügung stehen. Dieser Zugriff auf
das Gerät und vor allem die medizinische Zulassung eines solchen Gesamtsystems
ist nicht einfach, deshalb sollte diese Aufgabe von den großen Laparoskopherstellern
übernommen werden.
Die nächsten beiden Abschnitte widmen sich der Umsetzung dieses Konzepts. Da
die Ergebnisse der Versuche zur partiellen Nephrektomie in den vorherigen Kapiteln
schon ausführlich diskutiert wurden, liegt der Schwerpunkt im Folgenden auf der
Umsetzung in der Prostatektomie. Für die partielle Nephrektomie werden lediglich
die wichtigsten Punkte nochmals aufgegriffen.
8.1 Umsetzung für die Nephrektomie
Für die Nephrektomie sollen makroskopische Marker zum Einsatz kommen, die auf
ein Organ aufgeklebt werden. Dieses Vorgehen wurde in den vorherigen Kapiteln
bereits ausführlich durch Ex- und In-vivo-Versuchen analysiert.
Um das in dieser Arbeit vorgestellte Konzept zur intraoperativen Registrierung
in die Klinik zu bringen, müssen vor allem geeignete Marker entwickelt und auf ihre
Verträglichkeit getestet werden. Auch wenn die in Kapitel 5 vorgestellten Marker
ausschließlich aus zugelassenen Substanzen bestehen, so ist noch nicht klar, ob auch
der gesamte Marker biologisch verträglich ist. Vor allem der Verbleib im Körper und
der Abbau der Marker müssen noch genauer untersucht werden. Unter Umständen
müssen auch völlig neue Marker entwickelt werden, die dieselben Eigenschaften wie
die bisherigen Marker haben. Zusätzlich sollte untersucht werden, welche Größe der
Marker sich am besten zur Registrierung eignet, da die Marker nicht rund sind.
Somit erlauben kleinere Marker eine größere Genauigkeit der Registrierung, große
Marker können dahingegen leichter detektiert werden. Es muss auch einen gewis-
sen Mindestabstand zwischen den Markern geben, da sonst das Fluoreszenzsignal –
besonders bei erschwerten Bedingungen wie schnelle Kamerabewegungen oder Ver-
deckung – nur schwer zwischen den einzelnen Markern abgegrenzt werden kann.
Ein weiterer kritischer Punkt ist die Integration in den chirurgischen Arbeitsab-
lauf. Auch wenn dieser im Vergleich zu anderen Methoden schon deutlich verbessert
wurde, so muss der klassische Arbeitsablauf dennoch zum Anbringen der Marker
und zur Aufnahme eines intraoperativen CTs unterbrochen werden. Außerdem ist
nicht in jedem Operationssaal ein C-Arm oder DynaCT zur direkten Aufnahme eines
intraoperativen CTs vorhanden. Es wird sich zeigen müssen, ob diese zwei Schrit-
te und die damit verbundenen Kosten und der Zeitverlust für den Mehrgewinn an
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Information während der partiellen Nephrektomie zu vertreten sind.
8.2 Umsetzung für die Prostatektomie
In der Prostatektomie soll eine fluoreszierende Variante des Radiotracers 68Ga-
PSMA-11 zum Einsatz kommen. Wie bereits in Kapitel 4.2.2 beschrieben, soll diese
fluoreszierende Variante (68Ga-PSMA-Fluo) einige Tage vor der Operation injiziert
werden. Das 68Ga-PSMA-Fluo bindet spezifisch an Prostatakrebszellen und ermög-
licht so die Detektion von malignen Lymphknoten sowohl in einem präoperativen
PET, als auch intraoperativ über das Fluoreszenzsignal.
Um 68Ga-PSMA-Fluo zur intraoperativen Registrierung nutzen zu können, müs-
sen noch einige Fragen geklärt werden, die grob in drei Kategorien eingeteilt werden
können: (1) der Einsatz von 68Ga-PSMA-Fluo im Patienten, (2) die Verwendung von
Lymphknoten als Marker und (3) Deformierungen der Organe. Diese drei Bereiche
werden im Folgenden ausführlicher diskutiert.
Anmerkungen zu 68Ga-PSMA-Fluo
Der wichtigste Schritt für einen intraoperativen Einsatz von 68Ga-PSMA-Fluo zur
Registrierung ist die Zulassung des Markers. Dazu muss die biologische Verträg-
lichkeit in toxologischen Studien, insbesondere für höhere Dosen, überprüft werden.
Außerdem muss erforscht werden, ob das Fluoreszenzsignal auch nach längerer Zeit
(mehrere Tage zwischen präoperativer Aufnahme und Operation) noch sichtbar ist
und stabil an vorgesehener Stelle bleibt.
Im Rahmen des Forschungsprojekts, das bereits in der Einleitung erwähnt wurde
und zu dem auch diese Arbeit gehört, wurden von Baranski et al. bereits erste In-
vivo-Studien an Mäusen und Schweinen durchgeführt. Dabei wurde gezeigt, dass ein
solcher fluoreszierender Marker an PSMA bindet und so die Prostata im Schwein
oder Prostatatumore in der Maus aufleuchten lässt. [B1, B2] Da die Anatomie der
Maus deutlich kleiner als die des Menschen ist und Schweine ein anderes Tumor-
modell für die Prostata im Vergleich zum Mensch besitzen, ist es äußerst schwie-
rig, In-vivo-Daten aus Tierversuchen aufzunehmen, mit denen eine intraoperative
Registrierung entwickelt werden kann. Deshalb ist die Zulassung zum Einsatz am
Menschen der wichtigste Schritt, um eine geeignete Software zur Registrierung zu
entwickeln.
Die nächsten Schritte sollten sich dann der Bestimmung einer geeigneten Dosie-
rung widmen. Die Dosis muss stark genug sein, um ein klares Fluoreszenzsignal
der Lymphknoten zu erhalten, aber gleichzeitig auch schwach genug, um noch gut
verträglich zu sein und um das Hintergrundrauschen gering zu halten. Das Hinter-
grundrauschen kann entstehen, falls sich das 68Ga-PSMA-Fluo zusätzlich an anderen
Stellen im Körper anreichert oder sich durch den Stoffwechselkreislauf noch in den
Blutbahnen oder den Harnwegen befindet. In den bereits erwähnten Tierversuchen
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hat sich wie erwartet gezeigt, dass auch die Prostata im Schwein 68Ga-PSMA-Fluo
aufnimmt und so ein schwaches Fluoreszenzsignal detektiert werden konnte. Da auch
die menschliche Prostata PSMA exprimiert, ist auch hier ein schwaches Fluores-
zenzsignal zu erwarten. Inwiefern dieses Hintergrundsignal die Detektion des 68Ga-
PSMA-Fluo in befallenen Lymphknoten beeinflusst, muss ausführlich untersucht
werden. Da PSMA in Prostatakrebszellen in einer sehr viel höheren Konzentrati-
on vorkommt als im gesunden Prostatagewebe, sollte das Hintergrundsignal relativ
gering sein und die Registrierung kaum stören. Eventuell könnte man das schwa-
che Fluoreszenzsignal der Prostata sogar als eine zusätzliche Hilfe zur Registrierung
verwenden, falls die Umrisse der Prostata über dieses schwache Fluoreszenzsignal
bestimmt werden können.
Eine größere Herausforderung als das Hintergrundsignal der Prostata wird vor-
aussichtlich das Fluoreszenzsignal des primären Tumors darstellen, da dieser auch
in sehr hoher Konzentration PSMA exprimiert. Ohne Daten eines realen Falls lassen
sich nur Vermutungen anstellen, ob sich das Fluoreszenzsignal des Tumors von dem
der befallenen Lymphknoten separieren lässt oder ob der Tumor alles in näherer Um-
gebung überstrahlt. Eventuell ist es sogar möglich, das Signal des Tumors ebenfalls
zur Registrierung zu nutzen, allerdings müsste dann die punktbasierte Registrie-
rungsmethode, die in dieser Arbeit verwendet wurde und die für die Registrierung
mit Lymphknoten angedacht ist, durch ein anderes, z.B. oberflächen- oder volumen-
basiertes Registrierungsverfahren ersetzt werden. Selbst in dem Fall, dass es nicht
möglich sein sollte, den Tumor zur Registrierung zu nutzen, kann es sein, dass durch
Vorwissen aus präoperativen Daten die relative Lage und Ausdehnung des Tumors
verwendet werden kann, um zumindest das Fluoreszenzsignal des Tumors von dem
der Lymphknoten zu trennen.
Sobald die Prostata entfernt wurde, sollten die einzig verbleibenden Fluoreszenz-
quellen im Operationsbereich die Lymphknoten sein. Nach der Entfernung der Pro-
stata werden die Verformungen des Gewebes zwar so stark sein, dass eine neue intra-
operative CT-Aufnahme nötig ist, dafür sollte aber kein Hintergrundsignal mehr die
Registrierung stören. Hier sollten die Lymphknoten relativ einfach zur Registrierung
genutzt werden können, um z.B. tiefer liegende Lymphknoten oder Risikostrukturen
zu finden.
In den ersten In-vivo-Versuchen mit 68Ga-PSMA-Fluo, die von Baranski et al.
[B1, B2] in Zusammenarbeit durchgeführt wurden, zeigte sich, dass 68Ga-PSMA-Fluo
über die Niere und den Harnleiter ausgeschieden wird. Auch hier muss wieder über-
prüft werden, ob das Fluoreszenzsignal des Harnleiters die Detektion und Registrie-
rung stört. Wahrscheinlicher ist aber, dass das Ausscheiden über den Harnleiter als
weiterer Vorteil genutzt werden kann. Der Harnleiter gehört bei der Prostatekto-
mie zu den Risikostrukturen, die nicht verletzt werden dürfen, aber auch schwer zu
identifizieren sind. Durch 68Ga-PSMA-Fluo konnte im Schwein der Harnleiter dar-
gestellt werden. Das kann dem Chirurgen oder der Chirurgin zusätzliche Hinweise
zur Orientierung geben und eventuell als zusätzliche Markierung zur Registrierung
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genutzt werden.
Eine Lösungsmöglichkeit, die allerdings noch in weiter Ferne liegt, wäre die Ver-
wendung eines zweiten oder sogar dritten Fluoreszenzfarbstoffs, um damit den Harn-
leiter oder ggf. sogar den Tumor zusätzlich einzufärben. Diese weiteren Farbstof-
fe müssten in einem anderen Wellenlängenbereich fluoreszieren, damit das Signal
klar von dem des 68Ga-PSMA-Fluo getrennt werden kann. Fluoreszenzsysteme, die
gleichzeitig mehrere Farbstoffe verschiedener Wellenlängen detektieren können, wer-
den z.B. vom Fraunhofer-Institut in der Abteilung „Automatisierung für die Medizin
und Biotechnologie“ entwickelt. [54] Allerdings ist die Entwicklung und Zulassung
weiterer Farbstoffe, die entweder an Zielstrukturen binden oder sich zumindest im
Harnleiter anreichern, sehr aufwändig.
Anmerkungen zur Verwendung von Lymphknoten als Marker
Im Gegensatz zur Nephrektomie, bei der makroskopische Marker an gewünschter
Stelle angebracht werden können, ist bei der Prostatektomie die Lage der Marker
durch die Lymphknoten vorgegeben. Die Simulationen aus Kapitel 7 haben aller-
dings gezeigt, wie wichtig eine gute Markeranordnung für das Registrierungsverfah-
ren ist. Da sich die Anordnung nicht beeinflussen lässt, muss überprüft werden, ob
evtl. ein anderer Algorithmus oder eine Kombination aus mehreren Registrierungs-
methoden für eine stabile Anwendung verwendet werden sollten.
Ein weiteres Problem könnte sich daraus ergeben, dass die Lymphknoten nicht
mehr auf der Organoberfläche sondern gegebenenfalls auch tiefer liegen können. Da-
durch kann es sein, dass nicht alle Lymphknoten gleichzeitig zu sehen sind. Für eine
stabile Registrierung sind aber mindestens vier Marker notwendig. Das Fluoreszenz-
signal ist zwar bis zu einer Tiefe von einem Zentimeter sichtbar, doch erste In-vivo-
Versuche am Patienten müssen zeigen, wie die Verteilung der befallenen Lymphkno-
ten im Menschen ist und ob diese Tiefe genügt, um ausreichend viele Lymphknoten
gleichzeitig zu sehen. Außerdem sind nur die befallenen Lymphknoten sichtbar. Wie
viele Lymphknoten befallen sind, hängt vom Stadium der Tumorerkrankung ab. Es
kann sein, dass es insgesamt nicht genügend befallene Lymphknoten im Sichtfeld
gibt. Das ist zwar gut für den Patienten, da es bedeutet, dass die Erkrankung noch
nicht sehr weit fortgeschritten ist, es ist aber problematisch für die Registrierung.
In solchen Fällen müssten zusätzliche Methoden (z.B. Oberflächenrekonstruktionen)
oder weitere Strukturen zur Registrierung hinzugezogen werden. Dazu kommen wie
bereits erwähnt z.B. der Tumor selbst oder der Harnleiter in Frage. Theoretisch kön-
nen auch nicht-fluoreszierende Strukturen zu Hilfe gezogen werden, die allerdings
wiederum nicht robust gegenüber Verdeckung sind. Vermutlich muss in solchen Fäl-
len, bei denen nicht genügend befallene Lymphknoten sichtbar sind, ein Kompromiss
zwischen der Robustheit (nur fluoreszierende Marker) und der Genauigkeit der Re-
gistrierung (möglichst viele Marker) eingegangen werden. In jedem Fall muss aber
auf Softwareseite ein Algorithmus implementiert sein, der berücksichtigt, dass nur
eine unter Umständen unbekannte Teilmenge der Marker gleichzeitig zu sehen ist.
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Es sollte auch erwähnt werden, dass nicht alle Tumorzellen PSMA exprimieren.
Bei einigen wenigen Tumorerkrankungen können die Zellen bereits so stark krankhaft
verändert sein, dass 68Ga-PSMA-Fluo nicht mehr an die Tumorzellen binden kann
und somit weder der Tumor noch die Lymphknoten fluoreszieren. In so einem Fall
können nur noch andere Marker oder Registrierungsverfahren verwendet werden.
Anmerkungen zur Deformierung der Organe
Deformierungen der Organe können sowohl zwischen der präoperativen PET/CT-
Aufnahme als auch während der Operation auftreten. Zwischen der präoperativen
Aufnahme und der Operation werden die Organe zusätzlich zu normalen Bewegun-
gen im Körper durch das Aufblähen des Bauchraums verschoben und deformiert. Die
entscheidende Frage ist, ob die präoperative Lage der befallenen Lymphknoten und
des Tumors relativ zu den wichtigen Strukturen noch ausreichend übereinstimmt. Es
ist sehr wahrscheinlich, dass schon leichte Abweichungen der Position des intraope-
rativen Fluoreszenzsignals zur präoperativen Position der Marker genügen, sodass
keine akkurate Registrierung mehr möglich ist. Eine Möglichkeit, dieses Problem
zu umgehen, ist die Aufnahme eines intraoperativen CTs, das zu dem präopera-
tiven PET/CT registriert wird. Zwar ist das 68Ga-PSMA-Fluo im intraoperativen
CT (ohne Radioaktivität des Galliums im Vergleich zum PET) nicht mehr zu sehen,
aber durch die Verformungen der Organe zwischen dem prä- und intraoperativen CT
und biomechanischen Modellen könnte die neue Lage der durch 68Ga-PSMA-Fluo
markierten Strukturen vorhergesagt und korrigiert werden. Ob diese Korrektur der
3D-Position der Marker für eine Registrierung akkurat genug ist, werden weitere
Versuche zeigen müssen.
Alternativ könnte der Radiotracer PSMA-Fluo statt mit Gallium mit einem ande-
ren Atom dotiert werden, das in einem CT sichtbar ist. Das ist allerdings chemisch
nicht einfach umzusetzen und erfordert vermutlich die Neuentwicklung eines PSMA-
basierten fluoreszierenden Markers. Neben der zeitaufwändigen Entwicklung müsste
dieser Marker auch wieder für den klinischen Einsatz zugelassen werden. Deshalb ist
es in naher Zukunft unwahrscheinlich, dass dieser Ansatz in der Klinik umgesetzt
wird.
Während der Operation kommt es zu leichten Verformungen und Verschiebungen
der Organe durch Atmung, Herzschlag oder Bewegungen des Verdauungstraktes. Die
stärksten Verformungen stammen aber vom Eingriff selbst, sobald die Resektion des
Tumors beginnt und große Teile des Gewebes entfernt werden.
Eine Möglichkeit, auch für diese Verformungen zu korrigieren, wäre wieder ein
intraoperatives CT, aus dem man über Modelle die Verschiebung der Lymphknoten
abschätzen kann. Es ist aber auch möglich, dass die Registrierung lediglich zur Pla-
nung der Resektion verwendet wird. Zu Beginn des Eingriffs wird mithilfe der einge-
blendeten Strukturen die Lage von Tumor und Risikostrukturen durch Koagulation
auf dem Organ angezeichnet, an denen sich der Chirurg oder die Chirurgin während
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des folgenden Eingriffs orientieren kann. Dies hat auch den Vorteil, dass während
der Resektion eine freie Sicht auf die Operationsstelle möglich ist, ohne Gefahr zu
laufen, dass die Sicht auf wichtige Strukturen durch die Einblendungen verdeckt ist.
Sobald die Entfernung der Prostata beendet ist und die Lymphadenektomie beginnt,
sind die Verformungen des Lymphgewebes voraussichtlich so stark, dass keine Re-
gistrierung mehr möglich ist. Die verbleibende Aufgabe ist nun das Entfernen der
befallenen Lymphknoten. Diese leuchten Dank des 68Ga-PSMA-Fluo immer noch
auf und sollten somit auch ohne Registrierung noch relativ einfach aufzufinden sein.
Wegen der NIR Wellenlänge des Fluoreszenzsignals können die Lymphknoten auch
noch in einer gewissen Tiefe gefunden werden.
8.3 Ausblick und Schlussfolgerung
Wie wichtig die Markerentwicklung für eine klinische Umsetzung ist, wurde in den
vorherigen Abschnitten bereits ausführlich beschrieben.
Vor allem in der Nephrektomie sollte als nächstes untersucht werden, in wie fern
sich die Ergebnisse aus den Simulationen für eine geeignete Markeranordnung auf
reale Fälle übertragen lassen. Dazu sind weitere Ex- und In-vivo-Versuche notwendig.
Zusätzlich sollte eine automatische Bestimmung geeigneter Farbwerte zur Mar-
kerdetektion implementiert werden, da diese Werte einen sehr großen Einfluss auf
den Registrierungserfolg haben und stark von der jeweiligen Operationsszene, dem
Abstand des Laparoskops zu den Markern und der Beleuchtung abhängen.
Um die Qualität der Registrierung besser bewerten zu können und so die Ein-
blendung zusätzlicher Informationen bei fehlgeschlagener Registrierung auszusetzen,
sollte eventuell ein anderes Maß als der bislang verwendete FVE eingesetzt werden.
Eine einfache Lösung wäre das Anbringen zusätzlicher Marker zur Berechnung eines
TVEs, was allerdings den Arbeitsaufwand beim Anbringen der Marker erhöht.
Für die Prostatektomie müssen die Algorithmen zur Registrierung voraussichtlich
stark an die veränderten Gegebenheiten im Vergleich zur Nephrektomie angepasst
werden. Dies ist allerdings erst möglich, wenn erste Patientendaten vorliegen, an
denen das Verhalten von 68Ga-PSMA-Fluo im Menschen untersucht werden kann.
Die vorgestellten In- und Ex-vivo-Versuche haben klar gezeigt, dass eine akkurate
intraoperative Registrierung mit fluoreszierenden Markern möglich und diese den
herkömmlichen Methoden bei Verdeckung durch Rauch, Blut und Gewebe deutlich
überlegen ist. Deshalb ist das Potenzial für einen Transfer zur klinischen Anwendung
besonders hoch.
Die Entwicklung des neuen Ansatzes zur Registrierung mit NIR Fluoreszenz und
die ersten Schritte hin zur klinischen Anwendung waren nur möglich, weil Entwick-
lungen und Erkenntnisse aus unterschiedlichsten Fachbereichen kombiniert wurden.
Für einen Fortschritt in der Medizin ist die Zusammenarbeit verschiedener Diszipli-
nen unverzichtbar, wie am Beispiel dieses Projekts deutlich wurde.
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Es ist Aufgabe der Chirurginnen und Chirurgen, Probleme im klinischen Alltag
zu benennen und Anforderungen an ein neues System zu stellen. Die Physik muss
grundlegende Probleme wie die Absorption von Licht im Gewebe erklären und Al-
ternativen aufzeigen, um so bessere Daten zu liefern, die von Informatikerinnen und
Informatikern zur Visualisierung und Bildverarbeitung genutzt werden können. All
diese theoretischen Konzepte können natürlich nur realisiert werden, wenn von Ar-
beitsgruppen in der Chemie oder Pharmazie neue Marker und Farbstoffe entwickelt
und zugelassen werden, die auch auf neuen Erkenntnissen der zellularen Strukturen
aus der Biologie basieren. Am Ende muss wieder der Bogen zur Medizin geschlagen
werden, da die Chirurginnen und Chirurgen das neue Konzept anwenden und testen
müssen.
Abbildung 8.1: Darstellung der verschiedenen Kompetenzen, die für einen erfolgrei-
chen klinischen Transfer der Forschungsergebnisse aus dem Bereich
Computer-assistierte Interventionen nötig sind.
Bildquelle: Nachgedruckt von [170], Copyright (2016), mit Erlaubnis
von Elsevier.
Ohne diese interdisziplinäre Herangehensweise wäre die Entwicklung eines solchen
Konzepts nicht möglich gewesen. Abbildung 8.1 von Ourselin, Emberton und Ver-
cauteren [170] verdeutlicht dieses Plädoyer.
Für einen wirklichen Mehrgewinn für Patientinnen und Patienten müssen viele
verschiedene Disziplinen zusammenarbeiten. Wenn eine neue Idee aus der Forschung
im klinischen Alltag angewandt werden soll, müssen Forscherinnen und Forscher aus
der Medizin, Physik, Chemie, Pharmazie und Informatik eng zusammenarbeiten und
je weiter das Projekt fortschreitet, auch andere Fachgebiete mit einbeziehen, bei-
spielsweise aus der Elektrotechnik oder Medizinethik. Nur wenn viele verschiedene
Teilbereiche gemeinsam an einem klinischen Problem arbeiten, kann der Transfer
von der Forschung zu den Patientinnen und Patienten gelingen.
Abschließend kann angemerkt werden, dass das vorgestellte Konzept basierend
auf fluoreszierenden Markern sich sehr gut zur intraoperative Registrierung in der
Laparoskopie eignet.
Bei den Ex-vivo-Versuchen zeigte sich, dass eine akkurate Registrierung in Echt-
zeit möglich ist und dass die fluoreszierenden Marker besser detektiert werden kön-
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nen als herkömmliche Marker. Dass sich dieser Ansatz auch in vivo umsetzen lässt
und in den Arbeitsablauf integriert werden kann, wurde in mehreren Experimenten
am Tier gezeigt. Damit Patientinnen und Patienten von diesem Konzept profitieren
können, ist der nächste wichtige Schritt die Entwicklung und Zulassung geeigneter
Marker.
Die Verwendung fluoreszierender Marker erfüllt zwei wichtige Anforderungen für
einen Transfer in die Klinik:
1. Die Registrierung mit fluoreszierenden Markern ist zuverlässiger im Vergleich
zu herkömmlichen Methoden, da sie robuster gegenüber Verdeckungen ist,
akkurate Ergebnisse liefert und in Echtzeit funktioniert.
2. Das neue Konzept lässt sich gut in den klinischen Arbeitsablauf integrieren.
Vor allem durch den Einsatz von mikroskopischen Markern wie 68Ga-PSMA-
Fluo muss der Eingriff nicht mehr unterbrochen werden.
Somit werden Nachteile bisheriger Registrierungsmethoden, wie sie im Kapitel
3 zum Stand der Forschung vorgestellt wurden, durch die fluoreszierenden Marker
überwunden. Die Chance für einen Transfer in die Klinik ist somit für Registrie-
rungen basierend auf Fluoreszenz sehr hoch. Mit dieser zuverlässigen Registrierung
können hilfreiche Informationen während der Operation im Laparoskopbild einge-
blendet werden, um z.B. die Orientierung zu erleichtern und so das Risiko zu mi-
nimieren, dass infiziertes Gewebe übersehen oder Risikostrukturen verletzt werden.
Dies ermöglicht einerseits, dass die laparoskopischen Einsätze für Chirurginnen und
Chirurgen einfacher gestaltet und andererseits die Heilungschancen für Patientinnen







In der Medizin und insbesondere in der Urologie werden minimalinvasive laparosko-
pische Eingriffe immer häufiger durchgeführt, da sie schonender für die Patientinnen
und Patienten sind. Durch die Verwendung eines Laparoskops wird die Orientierung
und Navigation der chirurgischen Instrumente jedoch erschwert, da kein direkter
Blick auf die Operationsszene möglich und das Sichtfeld eingeschränkt ist. Außerdem
entfällt der Tastsinn. Die Lage relevanter Strukturen muss von den präoperativen
Daten durch Erfahrung und Vorstellungskraft der Chirurginnen und Chirurgen auf
das Laparoskopbild übertragen werden. Durch Methoden der erweiterten Realität
(Augmented Reality, AR) können zusätzlich präoperative Daten im Laparoskopbild
eingeblendet werden. Somit wird die intraoperative Orientierung erleichtert. Dazu
muss eine geometrische Transformation zwischen den präoperativen Daten und dem
Laparoskopbild gefunden werden – dieser Vorgang wird als Registrierung der Daten
bezeichnet. In der Laparoskopie werden AR-Systeme allerdings noch nicht im klini-
schen Alltag eingesetzt, da bislang alle Ansätze zur intraoperativen Registrierung in
der Laparoskopie nur sehr aufwändig in den Arbeitsablauf zu integrieren sind, die
Ergebnisse nicht in Echtzeit angezeigt werden können oder die Registrierung wäh-
rend einer Operation nur unzuverlässig funktioniert.
Das Ziel dieser Doktorarbeit war die Entwicklung eines Ansatzes zur robusten
intraoperativen Registrierung in der Laparoskopie. Dazu wurde erstmalig ein auf
nahinfraroter (NIR) Fluoreszenz basierendes Registrierungsverfahren entwickelt und
angewandt. Dieser neue Ansatz ist deutlich robuster bei Verdeckung durch Rauch,
Blut und Gewebe, ist echtzeitfähig und bietet zusätzlich die Chance auf eine sehr
einfache Integration in den medizinischen Arbeitsablauf. Umsetzungsmöglichkeiten
dieses neuen Konzepts wurden sowohl für die partielle Nephrektomie als auch für
die Prostatektomie untersucht.
Für die partielle Nephrektomie wurden fluoreszierende Marker aus Indocyanin-
grün (ICG) und einem Kontrastmittel für die Computertomografie (CT) entwickelt,
die auf einem Organ mit einem Gewebeklebstoff angebracht und deren Positionen
relativ zu den Organen durch CT-Aufnahmen bestimmt werden können. Durch ei-
ne 2D/3D-Registrierung können so die CT-Daten im Laparoskopbild eingeblendet
werden.
In mehreren Ex-vivo-Versuchen wurde die Machbarkeit und Genauigkeit des Re-
gistrierungsverfahrens mit diesen Markern gezeigt. Die Marker sind durch ihr NIR
Fluoreszenzsignal herkömmlichen Nadelmarkern zur Registrierung deutlich überle-
gen, wenn diese von Rauch, Blut oder Gewebe verdeckt sind. Mit Nadelmarkern
konnten beispielsweise bei Verdeckung durch Rauch nur 83% der Laparoskopbilder
erfolgreich registriert werden, unter Blut konnten sie nur in bis zu 5% der Fälle
und bei Verdeckung durch Gewebe konnten die Nadelmarker gar nicht detektiert
werden. Bei Verwendung von fluoreszierenden Markern stieg dieser Anteil je nach
Stärke der Verdeckung auf mindestens 88% bei Verdeckung durch Blut, 93% bei Ver-
deckung durch Gewebe und er betrug immer 100%, wenn sich Rauch im Sichtfeld
des Laparoskops befand.
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Des Weiteren wurde die Anordnung der Marker in Computersimulationen unter-
sucht, um den Einfluss der Markerpositionen zueinander und relativ zum Laparo-
skop zu analysieren. Es stellte sich heraus, dass für eine erfolgreiche Registrierung
ein Mindestabstand vom Laparoskop zu den Markern eingehalten werden sollte.
In Tierversuchen wurden erstmals fluoreszierende Marker zur Registrierung in vi-
vo eingesetzt und die Robustheit dieser Marker gezeigt. Der Registrierungsfehler
betrug im Durchschnitt nur 3 bis 12 Pixel, auch das überlagerte CT-Bild passte
sehr gut zum dazugehörigen Laparoskopbild. Dabei zeigte sich, dass sich die Mar-
ker sehr gut zur Registrierung eignen und auch gegenüber Kamerabewegungen und
Verdeckung durch Rauch, Blut oder Gewebe robust sind.
Für die Prostatektomie wurde ein Ansatz entwickelt, bei dem eine fluoreszierende
Variante des Farbstoffes 68Ga-PSMA-11 verwendet werden soll, die an den PSMA-
Rezeptor bindet und dadurch in stark erhöhter Konzentration in Prostatakrebszellen
vorkommt. So können unter anderem auch von Prostatakrebszellen befallene Lymph-
knoten mittels Fluoreszenz sichtbar gemacht und zur Registrierung genutzt werden.
Die Herausforderungen und Anforderungen an dieses Konzept für die klinische Um-
setzung wurden ausführlich diskutiert: Es sollte sich ohne großen Mehraufwand in
den klinischen Arbeitsablauf integrieren lassen und kann zusätzlich die Strahlenbe-
lastung für das medizinische Personal im Vergleich zu anderen Methoden reduzieren.
Beide Anwendungen, die in dieser Doktorarbeit vorgestellt wurden, haben ein
großes Potenzial für eine klinische Anwendung. Es gibt allerdings noch Hürden, die
bis zum klinischen Transfer überwunden werden müssen, wie beispielsweise die Zu-
lassung der Marker, das Anpassen der Registrierungssoftware an die Verteilung der
befallenen Lymphknoten im Patienten oder die Berücksichtigung von Deformierun-
gen.
Bei den Ex- und In-vivo-Anwendungen zeigte sich, dass sich das vorgestellte Kon-
zept basierend auf fluoreszierenden Markern für eine akkurate intraoperative Re-
gistrierung in Echtzeit eignet und dieses Verfahren wegen der erhöhten Robustheit
durch NIR Fluoreszenz die Nachteile von herkömmlichen Registrierungsmethoden
überwindet. Der nächste wichtige Schritt ist nun die Zulassung eines geeigneten
Markers, damit dieses System an Patientinnen und Patienten eingesetzt werden
kann und dadurch die intraoperative Orientierung und die Identifizierung relevanter
Strukturen im Laparoskopbild erleichtert wird. So bietet sich die Chance, laparo-
skopische Einsätze für den Chirurgen oder die Chirurgin einfacher zu gestalten und
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12 Anhang – Daten der Experimente
Die folgenden Tabellen zeigen alle ausgewerteten Daten der jeweiligen Videosequen-
zen für alle in dieser Arbeit enthaltenen Experimente.
Dabei beschreibt pErfolg jeweils den Prozentsatz der Videobilder, die erfolgreich
registriert werden konnten, FVE bzw. TVE den Fiducial bzw. Target Visualization
Error aller erfolgreich registrierten Videobilder, FPS die Bildrate, mit der die Re-
gistrierung durchgeführt werden konnte, und „# Bilder“ die Anzahl der Bilder, die
in der jeweiligen Videosequenz enthalten waren.
Tabelle 12.1: Ergebnisse der Experimente zur Validierung der Registrierung der Ex-
vivo-Machbarkeitsanalyse aus Kapitel 6.3.1 (Vex1).
Organ Markerart pErfolg FVE [Pixel] TVE [Pixel] FPS # Bilder
Niere Fluoreszenz 96,1% 15,4± 6,1 42,8± 33,7 – 946
99,1% 15,1± 16,2 – 35 898
Nadel 87,4% 15,0± 6,8 31,7± 53,8 – 801
79,6% 10,6± 2,8 – 31 1032
Leber Fluoreszenz 88,0% 7,1± 2,3 6,9± 2,0 – 894
89,7% 9,1± 3,6 – 34 808
Nadel 46,7% 11,7± 3,8 17,3± 19,1 – 931
59,9% 10,2± 3,3 – 29 1068
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Tabelle 12.2: Ergebnisse der Experimente zur Robustheit bei Verdeckung der Ex-
vivo-Machbarkeitsanalyse aus Kapitel 6.3.1 (Vex2).
Markerart Verdeckung pErfolg FVE [Pixel] # Bilder
Fluoreszenz Kein Blut 100,0% 9,3± 0,9 209
Wenig Blut 92,3% 8,2± 0,8 478
Viel Blut 88,0% 4,7± 0,7 357
Kein Gewebe 100,0% 8,1± 1,0 296
Dünnes Gewebe 100,0% 10,6± 2,4 361
Dickes Gewebe 92,9% 16,3± 2,1 322
Kein Rauch 100,0% 7,8± 0,7 187
Wenig Rauch 100,0% 8,5± 0,9 210
Viel Rauch 100,0% 8,6± 1,0 335
Nadel Kein Blut 100,0% 7,4± 0,2 637
Wenig Blut 5,1% 9,3± 0,8 924
Viel Blut 0,0% – 544
Kein Gewebe 100,0% 10,2± 0,2 521
Dünnes Gewebe 0,0% – 273
Dickes Gewebe 0,0% – 340
Kein Rauch 100,0% 8,0± 0,2 401
Wenig Rauch 82,6% 7,8± 0,3 218
Viel Rauch 83,3% 7,6± 0,4 407
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Tabelle 12.3: Ergebnisse der Experimente zum Ex-vivo-Vergleich verschiedener
Hardwarekomponenten mit dem FireFly-System des Da-Vinci-Robo-
ters aus Kapitel 6.3.2 (Vex3) unter verschiedenen Kamerabewegungen.
BW beschreibt den Blickwinkel der Kamera, unter dem die Szene auf-
genommen wurde. H. bzw. V. Translation beschreiben eine horizontale
bzw. vertikale Translationsbewegung der Kamera.
Bewegung BW pErfolg FVE [Pixel] TVE [Pixel] FPS # Bilder
Rotation 1 79,8% 6,0± 1,2 21,4± 4,2 – 461
2 100,0% 4,7± 1,6 5,2± 5,6 – 469
3 43,9% 5,1± 1,0 9,0± 1,6 – 424
4 97,6% 5,7± 2,1 10,4± 7,9 – 419
H. Translation 1 82,9% 14,7± 15,2 34,6± 27,8 – 468
2 85,1% 6,9± 2,0 7,2± 4,9 – 457
3 72,5% 4,9± 1,6 8,1± 1,4 – 429
4 96,0% 7,0± 2,9 12,0± 7,2 – 427
V. Translation 1 85,2% 24,2± 20,4 48,1± 32,3 – 467
2 52,2% 10,2± 5,1 21,4± 18,3 – 462
3 39,6% 6,4± 1,4 8,6± 1,8 – 412
4 100,0% 9,6± 2,1 26,6± 10,7 – 422
Zoom 1 87,3% 10,2± 10,3 24,9± 17,6 – 465
2 92,4% 14,6± 5,9 42,8± 21,2 – 472
3 53,0% 6,9± 7,5 13,5± 21,9 – 381
4 86,0% 10,4± 3,4 34,5± 5,6 – 401
Rotation 1 95,2% 13,2± 17,7 – 64 458
2 100,0% 4,8± 0,8 – 66 461
3 98,5% 4,3± 0,7 – 44 467
4 99,6% 5,4± 2,3 – 48 475
H. Translation 1 92,8% 10,5± 3,9 – 63 458
2 96,5% 6,6± 1,5 – 48 454
3 95,3% 6,6± 4,1 – 63 465
4 100,0% 7,8± 2,2 – 64 460
V. Translation 1 72,3% 9,4± 2,7 – 20 487
2 100,0% 7,1± 1,5 – 49 459
3 76,4% 7,3± 2,4 – 62 512
4 93,7% 6,8± 2,1 – 64 459
Zoom 1 99,5% 6,1± 3,3 – 64 419
2 92,0% 6,1± 1,6 – 48 463
3 80,7% 4,9± 2,4 – 63 466
4 90,9% 5,5± 2,9 – 64 464
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Tabelle 12.4: Ergebnisse der Experimente zum Ex-vivo-Vergleich verschiedener
Hardwarekomponenten mit dem Image1-S-System von Storz aus Ka-
pitel 6.3.2 (Vex4) unter verschiedenen Kamerabewegungen. BW be-
schreibt den Blickwinkel der Kamera, unter dem die Szene aufgenom-
men wurde. H. bzw. V. Translation beschreiben eine horizontale bzw.
vertikale Translationsbewegung der Kamera.
Bewegung BW pErfolg FVE [Pixel] TVE [Pixel] FPS # Bilder
Rotation 1 74,9% 9,4± 3,8 14,9 ± 6,6 – 406
2 0,0% – – – 497
3 72,9% 7,8± 4,1 17,8 ± 5,0 – 454
4 100,0% 21,7± 2,7 77,6 ± 5,1 – 484
H. Translation 1 56,6% 9,3± 3,0 13,9 ± 5,4 – 477
2 3,7% 56,4± 11,2 151,0 ± 18,3 – 508
3 36,9% 20,7± 28,0 34,9 ± 43,6 – 569
4 38,9% 24,0± 5,1 130,5 ± 20,7 – 447
V. Translation 1 3,9% 10,0± 2,6 15,0 ± 6,2 – 487
2 1,9% 42,2± 3,4 169,6 ± 21,3 – 466
3 37,3% 11,3± 11,3 23,0 ± 15,5 – 464
4 82,2% 20,1± 1,6 79,6 ± 10,6 – 555
Zoom 1 44,1% 12,1± 21,6 37,7 ± 51,0 – 479
2 0,0% – – – 453
3 4,7% 46,0± 37,8 148,5 ±121,2 – 406
4 5,5% 8,6± 5,0 28,5 ± 29,9 – 422
Rotation 1 85,4% 13,6± 1,7 – 34 492
2 99,5% 9,5± 1,2 – 34 441
3 100,0% 9,2± 1,7 – 20 445
4 98,0% 24,0± 20,1 – 33 448
H. Translation 1 72,7% 14,2± 3,2 – 33 429
2 87,1% 13,3± 4,8 – 34 426
3 66,4% 8,6± 2,1 – 33 459
4 85,3% 15,9± 18,8 – 33 532
V. Translation 1 54,2% 13,5± 1,6 – 33 441
2 89,2% 12,1± 3,5 – 33 446
3 82,4% 9,3± 2,1 – 34 461
4 90,8% 17,8± 9,1 – 33 455
Zoom 1 96,1% 13,2± 5,8 – 34 460
2 90,8% 14,9± 19,6 – 34 459
3 81,3% 8,4± 3,0 – 33 444
4 99,3% 10,9± 9,5 – 33 445
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12 Anhang – Daten der Experimente
Tabelle 12.5: Ergebnisse der Experimente zur In-vivo-Machbarkeitsanalyse aus Ka-
pitel 7.2.2 (Vin1).
Experiment pErfolg FVE [Pixel] FPS # Bilder
Ohne Verdeckung 95,9% 5,6± 4,1 29 9120
Blut 97,4% 2,8± 0,4 31 1609
Gewebe 95,4% 9,8± 8,8 29 800
Rauch 99,8% 4,0± 1,5 30 483
Tabelle 12.6: Ergebnisse der Experimente der In-vivo-Analyse der Robustheit in Ab-
hängigkeit der Kamerapose aus Kapitel 7.2.3 (Vin2). BW beschreibt
den Blickwinkel der Kamera, unter dem die Szene aufgenommen wur-
de.
Kamerabewegung BW pErfolg FVE [Pixel] FPS # Bilder
Bewegt 1 99,7% 6,4± 4,4 69 299
2 100,0% 5,7± 2,0 70 361
3 94,2% 7,4± 2,9 69 292
4 99,3% 8,0± 3,2 69 285
5 98,0% 7,8± 3,4 69 296
6 94,9% 9,5± 7,6 68 292
7 99,7% 6,9± 3,1 70 290
8 100,0% 9,9± 3,6 70 301
9 100,0% 8,5± 3,3 70 300
10 97,9% 8,0± 2,9 69 290
Statisch 1 100,0% 6,9± 0,5 70 305
2 99,3% 8,1± 1,0 70 293
3 100,0% 10,0± 2,6 70 335
4 100,0% 5,3± 3,1 70 301
5 100,0% 6,7± 1,0 70 296
6 100,0% 11,3± 0,6 70 294
7 100,0% 8,7± 0,7 70 302
8 100,0% 9,8± 1,1 69 310
9 100,0% 3,1± 0,4 70 295
10 97,7% 8,4± 0,3 70 307
190
Tabelle 12.7: Ergebnisse der Experimente zur In-vivo-Analyse der Robustheit bei
Verdeckung (Vin3) und der Operationsszene (Vin4) aus Kapitel 7.2.3.
BW beschreibt den Blickwinkel der Kamera, unter dem die Szene
aufgenommen wurde, wobei „Beweget“ im Gegensatz zu den anderen
Blickwinkeln nicht statisch aufgenommen wurde.
Verdeckung BW pErfolg FVE [Pixel] # Bilder
Keine Verdeckung 1 100.0% 3,8± 0,3 168
2 100.0% 9,9± 1,4 191
3 100.0% 6,2± 0,4 182
Wenig Rauch 1 100.0% 6,2± 3,2 149
2 100.0% 4,7± 1,7 175
3 100.0% 3,3± 0,5 164
Bewegt 90.1% 6,4± 1,4 151
Viel Rauch 1 99.4% 4,8± 0,2 161
2 99.0% 10,9± 0,8 196
3 89.2% 3,6± 0,7 158
Bewegt 95.3% 3,8± 0,3 150
Wenig Blut 1 98.4% 11,2± 0,6 191
2 98.8% 10,1± 0,4 166
3 88.8% 10,6± 0,5 179
Bewegt 97.4% 8,9± 1,0 151
Viel Blut 1 95.4% 9,8± 0,4 153
2 98.0% 8,5± 0,4 151
3 95.2% 8,7± 0,5 146
Bewegt 73.6% 11,2± 3,1 163
Dünnes Gewebe 1 100.0% 6,3± 0,6 163
2 100.0% 9,1± 0,5 195
3 100.0% 5,2± 0,5 195
Bewegt 100.0% 6,4± 0,9 180
Dickes Gewebe 1 100.0% 7,5± 0,8 155
2 98.8% 9,4± 2,9 171
3 71.1% 7,5± 2,4 166
Bewegt 95.1% 12,0± 6,6 163
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